

COULECTlOn HORIZOn 


LA susPEnsion 

DAnS LETRAiTEtTlEnT 

DES FRACTURES 

PAÏ? 

P. DESFOSSES ET CHAPLES.ROBEPT 


PRÉFACE DE PIERRE DUVAL. 


pRÉCiSDETnÉDECinE & 
OE CHIRURGIEde GUERRE 
STOASSOn 6>c^ ÉDÎTEURS = 
1918 














C ollection de précis de médecine 

et de CHIRURGIE de GUERRE 




Les Traités de Médecine et de Chirurgie 
parus avant la guerre conservent actuellement toute leur 
valeur, mais ils ne contiennent pas les notions nouvelles 
nées des récents événements. — L’heure n’est cependant 
pas encore venue d’incorporer à ces ouvrages les données 
acquises dans les Ambulances, les Hôpitaux et les Labo¬ 
ratoires d’Armées. Ce sera la tâche de demain, dans le 
silence et avec le 

recul qui conviennent au travail scientifique. 

11 était cependant nécessaire que les Mé¬ 
decins aient, dès à présent, entre les mains une mise au 
point et un résumé des travaux qui ont fait l’objet des 
nombreux Mémoires publiés dans les revues spéciales et 
qu’ils soient armés, pour la pratique journalière, d’ouvrages 
courts, maniables et écrits dans un 
dessein pratique. 

C’est à ce but que répond cette COLLEC¬ 
TION. Nous publions, sur chacune des multiples questions 
qui préoccupent les médecins, de courtes monographies 
dues à quelques-uns des spécialistes qui ont le plus colla¬ 
boré aux progrès récents de la 
Médecine et de la Chirurgie de Guerre. 
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Guide pratique du Médecin dans les Expertises médico- 
légales militaires, — par le Médecin principal de i™ classe 
A. Duco et le Médecin-Major de r* classe e. blum. 

La Fièvre typhoïde et les Fièvres paratyphoïdes. (Symp- 
tomaiolofiie. Etiolojjie. Prophylaxie), — par h. Vincent, 
Médecin-Inspecteur de l’Armée, Membre de l’Académie de 
Médecine, et l. muratet. Chef des Travaux à la Faculté 
de Médecine de Bordeaux. (Deuxième édition revue.) 


Le Paludisme macédonien. — Caractères cliniques et héma- 
totomues. — Principes de thérapeutique, — par les 

D" P. ARMAND-DELILLE, P. ABRAMI, Henri LEMAIRE, G. PAIS¬ 
SEAU* Préface du P' laveran ( i planche en couleurs). 


Hystérie - Pithiatisme et Troubles nerveux d'ordre réflexe 
en Neurolo0e de guerre, — par j. babinski. Membre de l’Aca¬ 
démie de Médecine, et j. froment. Agrégé, Médecin des 
Hôpitaux de Lyon (avec figures et planches). (Deuxième édi¬ 
tion revue.) 


Formes cliniques des Lésions des Nerfs, — par M"”" taha- 
NASSio-BENisTY, Interne des Hôpitaux de Paris (Salpêtrière), 
avec Préface du P' Pierre marie. Membre de 1 Academie de 
Médecine (avec figures et planches en noir et en couleurs). 
(Deuxième édition.) 

Traitement et Restauration des Lésions des Nerfs, — par 
M”' ATHANASSio-BENisTY, Interne des Hôpitaux de Paris 
(Salpêtrière), avec Préface du Professeur Pierre marie (avec 
figures dans le texte et 4 planches hors texte). 


Troubles mentaux de guerre, — par Jean uépine, Professeur 
de Clinique des Maladies Nerveuses à l’Université de Lyon 
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PRÉFACE 


L’appareillage correct d’une fracture par plaie de 
guerre est un problème qui se pose à tous les temps 
de son traitement, depuis la relève du blessé, jusqu’au 
terme de sa guérison. 

Des progrès considérables ont été réalisés depuis le 
début de la guerre ; et l’on peut sans conteste dire que 
nous touchons à la perfection. 

La méthode de l’extension continue et de la suspen¬ 
sion, dite, à juste titre, méthode anglo-américaine, est 
une des plus répandues. Elle n’avait été en France 
jusqu’ici l’objet d’aucune description complète. 

Desfosses et Robert nous en donnent un exposé par¬ 
fait. Robert la pratique depuis un an dans les services 
de l’Auto-chir 21. 11 est chargé de l'enseigner à tous 
les échelons sanitaires de l’armée. 

11 est l’élève direct du major Sinclair r.a.m.c., l’or¬ 
ganisateur général de la méthode dans l’armée anglaise, 
et l’auteur de nombreuses innovations heureuses. Ce 
livre est donc une œuvre vécue aux armées, et consa¬ 
crée par l’expérience de l’appareillage des fractures à 
tous les temps de leur traitement. 

Les auteurs décrivent de la façon la plus précise 

DESFOSSES ET ROBERT { 
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tous les modes de suspension avec extension continue 
pour le traitement d’une fracture. 

Ils envisagent toutes les combinaisons possibles et 
nécessitées par le siège, la nature de la fracture. Cer¬ 
tains chapitres sont des nouveautés : la suspension 
totale du blessé dans les fractures hautes de cuisse ou 
les résections de la hanche que Robert a réalisée à l’Auto- 
chir 21. L’organisation totale d’un service de fractures 
pour le traitement général par la suspension est une 
simplification heureuse. Robert l’a réalisée dans nos 
services. Comme -aussi il décrit avec Henri Réclère 
l’installation de l’examen radioscopique aux lifs môme 
des blessés permettant sous le contrôle des rayons la 
correction incessante des réductions. 

Toutes vces descriptions allant de l’appareillage le 
plus simple à l’organisation générale d’un service de 
fractures sont d’une précision minutieuse. 

iMM. Masson et C‘% dans leur haute compréhension 
de leur collaljoration ont mis à la disposition des 
auteurs la plus riche des illustrations. Chaque appa¬ 
reil est représenté comme aussi chaque temps de son 
application. Le lecteur lit dans l’illustration les phases 
de chaque appareillage. 

Le médecin novice en la pratique de cette méthode, 
est à chaque pas conduit par une courte description, par 
des figures détaillées dans lescfuelles Reignier a mis 
tout son scrupuleux talent. 

Les sympathies des auteurs vont nettement à 1 at¬ 
telle de Thomas. Je ne puis que les approuver. 

Le Thomas splint (ou ses dérivés) est, à mon sens, 
l’appareil idéal parce qu’il convient à tous les stades 
du traitement. 
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C est l’appareil type de première immobilisation ; 
c’est une attelle excellente et pratique pour le traite¬ 
ment après l’intervention. 

Robert avec son expérience acquise aux Armées 
insiste sur cette unification de l’appareillage depuis le 
poste de secours jusqu’à l’hôpital de traitement. 

Aujourd'hui, plus de paillons, de stores, de baguet¬ 
tes de fusils, de manches à balais, de gouttières pour 
immobiliser dans les formations régimentaires ou les 
ambulances, les membres fracturés. 

Tous ces procédés inqualifiables doivent être rayés 
de notre pratique et ne laisser dans notre mémoire que 
le souvenir douloureux de leur emploi jadis réglemen¬ 
taire. 

Partout de bons appareils d’immobilisation et d’ex¬ 
tension continue qui permettent d’immobiliser correc¬ 
tement un blessé dès sa relève, de lui éviter les atroces 
souffrances de l’évacuation qui se produisent lorsque 
le membre n’est pas solidement maintenu et tendu. 

Partout de bons appareils qui permettent d’amener 
au chirurgien un blessé enijon état, dont le shock n’a 
pas été aggravé par les souffrances du voyage, dont 
Tattrition musculaire n’a pas été augmentée j)ai* les 
secousses du transport, et qui se présente dans les 
meilleures conditions possibles à l’intervention chirui^ 
gicale complète et le plus souvent définitive. 

Robert donne de cette immobilisation première, de 
cette utilisation del’attelle de Thomas, de son mode d’ap- 
plication une description précise, une démonstration 
jjarfaite. 

Il n’est pas un médecin de bataillon, de régiment, 
d’ambulance qui ne doive connaître cette méthode de 
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la façon la plus précise. Sa conscience ne lui permettra 
plus d’en employer une autre. 

Le livre de Desfosses et Robert, né d’une très grande 
pratique aux Armées, doit être le guide incessant de 
tous ceux qui,, au front, sont chargés de la réception et 
de l’évacuation des fracturés, de tous ceux qui dans le 
traitement des fractures veulent employer l’excellente 
méthode de la suspension combinée à l’extension con¬ 
tinue. 

Il vient à son heure, et je me permets d’en recom¬ 
mander la lecture assidue pour le plus grand bien de 
nos blessés. 


Pierre Duval. 

Chirurgien-consultant de la ... Armée. 
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Le traitement des fractures par la métliode de suspension n'est 
pas absolument nouveau : Guy de Chauliac l’indiquait ; Mayor 
l’employait ; plus près de nous, pendant la dernière guerre 
Balkanique, certains appareils, d’ailleurs très simples, avaient 
fait leur apparition. Mais c’est en 1915 que Blake, à Paris et 
à Ris Orangis, mit véritablement au point cette méthode pour 
,les différents types de fractures des membres. En même temps, 
dans l’armée anglaise, la grande majorité des chirurgiens 
traitaient leurs fractures par la suspension, aussi bien dans les 
formations sanitaires de l’avant que dans celles de l’arrière. 

Dès cette époque également, Garrel à Compiègne employait ce 
mode de traitement et peu à peu cette méthode a pris, auprès de 
nos chirurgiens, une importance justifiée. 

Le principe en est simple : il consiste à placer le membre frac¬ 
turé dans une attelle formée de deux tiges parallèles en fer, pla¬ 
cées l’une en dedans, l’autre en dehors du membre, et qui servent 
de support à des lacs en toile ou en flanelle, faisant hamac. Le 
tout est suspendu à un cadre annexé au lit, au moyen de cordes 
et de poulies, et équilibré avec des poids, de façon à permettre 
au membre de rester dans la position où on l’a placé. 

La réduction de la fracture s’obtient par l’extension continue 
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qui reste la méthode de choix, au moyen de poids et d’une 
traction par des bandes collées ôu autres procédés. Ainsi réalisée, 
l’extension combinée à la suspension, donne des résultats tout 
à fait satisfaisants et surtout, présente des avantages considéra¬ 
bles dans le traitement des fractures de guerre. 

Tout d’abord le membre étant suspendu, celui-ci ne repose 
plus sur le plan du lit et par conséquent est toujours plus ou 
moins surélevé. Cette position favorise la circulation de retour et 
permet d’éviter la stase veineuse avec toutes ses conséquences. 
C’est ainsi que l’on voit disparaître très rapidement les œdèmes 
les plus considérables, et d'autant plus, que l’emploi de la sus¬ 
pension supprime toute compression, toute striction au niveau 
du membre, ce qui n’est pas toujours possible à éviter avec 
les autres méthodes, en particulier avec les appareils plâtrés. 
Il ne faut pas oublier en outre, que les plaies de guerre présen¬ 
tent les dimensions, les variétés et les sièges les plus divers. La 
technique chirurgicale actuelle, en particulier pour les fractures 
de guerre qui nous intéressent ici, réside essentiellement dans les 
larges débridements, dans l’excision totale des parties contuses, 
avec esquillectomie sous-périostée et écouvillonnage à l’éther 
du canal médullaire dans les fractures diaphysaires. Tout cela 
exige toujours de grandes incisions: l’hémostase doit être par¬ 
faite ; il faut donc y voir clair. 

Sans doute la suture primitive remédie immédiatement à ces 
grands traumatismes opératoires qui sont la condition du succès 
et seuls, mettent à Tabri des graves complications septiques, des 
ostéites rebelles et des suppurations interminables. Mais la 
suture primitive n’est pas toujours possible; il peut être prudent 
de l’ajourner à 36 ou 48 heures, avec ou sans fils d’attente, 
devenant ainsi la suture primitive retardée, comme l’a bien con¬ 
seillé et bien montré Pierre Duval. Enfin, elle peut céder le pas 
à la suture secondaire dans un délai plus ou moins rapproché. 

Quoiqu’il en soit, la plaie ou la suture doivent être l’objet de 
l’attention et de la surveillance la plus rigoureuse et c’est pour¬ 
quoi, la suspension dans le traitement des fractures de guerre 
est un progrès considérable ; elle permet en effet au chirurgien 
de juger facilement, à tout instant, de l'état du membre et 
de l’état de la plaie, sans avoir à se livrer à aucune mobilisation 
du membre fracturé et à aucune manoeuvre sur le blessé. 
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Grâce à celle position surélevée du membre, il suffit de déta¬ 
cher un ou deux hamacs, et quel que soit le siège de la plaie, 
externe, postérieure, interne, celle-ci apparaît dans le v;de, ne 
risquant d’être souillée par aucun contact suspect. 

• Le membre, reposant ainsi sur la série des hamacs, s’offre 
à toutes les investigations et permet de dépister précocement, 
toute complication ou symptôme alarmant. 

Si l’infection de la plaie nécessite l’emploi de l’irrigation con¬ 
tinue par la méthode de Carrel par exemple, la suspension sem¬ 
ble particulièrement faciliter son applicati.on. On sait avec quel 
soin les pansements doivent être faits pour éviter les brûlures et 
pour la mise en place judicieuse des tubes à irrigation. D’autre 
part, le pansement se trouve complètement imbibé de liquide, et 
l’on conçoit aisément qu’un plâtre à proximité de la plaie est, dans 
ces conditions, presque de suite souillé et imprégné de sérosité 
plus ou moins septique. Son remplacement devient alors néces¬ 
saire et c’est de nouveau une manœuvre douloureuse et pénible 
imposée au blessé. 

A côté de ce que nous-venons de dire, il est un fait indiscuta¬ 
ble, c’est que les blessés éprouvent une véritable sensation de 
bien-être, de détente, dès que le membre fracturé est suspendu. 
Il est bien certain qu’en donnant à un membre, qui repose inerte 
sur des hamacs une position appropriée au siège et à la variété 
de la fracture, on amène un relâchement musculaire complet et 
par suite la sédation rapide des phénomènes douloureux, des 
crampes et des contractures si pénibles parfois. Le membre 
ainsi suspendu, laisse au blessé une liberté de mouvements que 
ne lui donnent pas les autres appareils, et l’on sait combien il est 
important par exemple, de maintenir dans la position assise, les 
fracturés de cuisse chez lesquels apparaissent si facilement des 
congestions et des complications pulmonaires par stase. 

La fracture elle-même bénéficie largement de la suspension 
car l’on peut dire qu’avec une extension bien appliquée, cette 
méthode assure non seulement la réduction et la coaptation des 
fragments, mais encore permet une immobilisation parfaite. 
L’absence de douleur quand on mobilise le membre maintenu 
dans l’appareil et quand le blessé lui-même se meut dans son lit, 
en est une preuve certaine. - 

On a beaucoup reproché à la méthode de suspension la néces- 
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sité OÙ l’on se trouve le plus souvent d’avoir à retirer, pour 
chaque pansement, les lacs répondant à la plaie. Les fragments 
n’étant plus soutenus ont tendance à tomber, et le foyer de frac¬ 
ture se trouve ainsi privé d’une immobilisation continue. 

Il est vrai que pour les fractures avec longues et larges plaies 
cet inconvénient est réel. 

Mais quel est vraiment dans ces cas l’appareillage exempt de 
critiques et la suspension ne garde-t-elle pas quand même ici sa 
supériorité sur les autres méthodes, pour les raisons que nous 
venons de dire ? 

Ceci est cependant l’exception, et nous avons pu nous en 
assurer à différentes reprises par l’examen radiologique avec 
Henri Béclère. 

Nous avons pu constater à la bonnette que pendant le panse¬ 
ment d’une fracture avec plaie de dimensions moyennes, le 
déplacement des fragments était absolument minime et pour 
ainsi dire nul. Mais pour cela, la condition essentielle est de 
placer, comme nous le verrons par la suite, un lac à la limite 
de chaque extrémité de la plaie et de n’enlever que le ou les 
deux lacs répondant à la plaie. 

Au point de vue de l’évolution et de la consolidation des frac¬ 
tures, la suspension semble avoir sur elles une influence des 
plus heureuses, et d’après Blake, les fractures guériraient ainsi 
beaucoup plus vite qu’avec tout autre mode de traitement. Sans 
aller jusque-là, il est certain que la pratique de cette méthode 
vient chaque jour confirmer sa supériorité et montrer qu’elle 
constitue, à l’heure actuelle, un réel progrès dans le traitement 
des fractures de guerre. Mais, comme dans toute méthode, son 
application doit être soumise à une véritable technique : il faut 
avoir soin de suivre rigoureusement les recommandations que 
comporte ce genre d’appareillage fait de détails ayant tous leur 
importance. En outre, à chaque variété de fractures, correspon¬ 
dront une position optima à donner au membre et le choix 
d’une attelle appropriée ; enfin une surveillance constante doit 
être exercée sur chacun des cas traités, ainsi qu’un contrôle 
radiologique fréquent. 

C’est seulement dans ces conditions, que l’on pourra et que 
l’on sera véritablement en droit de juger de toute la valeur et 
des bienfaits incontestables de cette méthode. 
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Naturellement, la suspension ne doit pas constituer à elle 
seule l’unique méthode de traitement des fractures. 

Les appareils plâtrés classiques conservent toujours leurs très 
nombreuses et très importantes indications, surtout dans les frac¬ 
tures fermées. Dans le grand nombre également des appareils 
nouveaux que la guerre a fait naître, le chirurgien continuera de 
trouver souvent l’appareil particulièrement qualifié pour un cas 
donné, car il ne faut pas oublier que pratiquement, chaque frac¬ 
ture de guerre réclame, en .quelque sorte, son appareillage spécial. 
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Pour réaliser la suspension, il faut tout d’abord avoir à sa dis¬ 
position un cadre en bois fixé au lit ou indépendant de lui, sui¬ 
vant les modèles. 

Plusieurs types existent actuelleraont. Voici les principaux : 


Cadre de Blake 


Il se compose de deux cadres semblables dont l’un est fixé à 
la tête et l’autre au pied du lit. 

Les cadres ont la forme d’un A tronqué, les montants étant 
plus espacés en bas que les pieds du lit," tandis qu’en haut, ils sont 
plus rapprochés. Ces montants de 2 mètres de haut sont en sapin 
de préférence, de 0 m. 05 X 0 m. 025, espacés en bas par 
une distance légèrement supérieure à la largeur du lit employé 
et en haut inférieure à' cette largeur. Au niveau de la surface 
supérieure du matelas, une barre transversale réunit les deux 
montants. A leur partie supérieure une autre barre transversale 
d’un mètre de long, én bois de 0 m. 06 X 0 m. 02 les réunit 
également un peu au-dessous de leur extrémité supérieure pour 
éviter qu’ils ne soient fendus par les vis (fig. 1). 

Les barres transversales supérieures portent des échancrures 
au nombre de 9 pour recevoir les barres longitudinales. Celles-ci 
longues de 2 m. 65 en bois de 0 m. 06 x 0 m. 02 portent 
chacune également deux échancrures distantes l’une de l’autre 
de la valeur de l’intervalle compris entre les cadres de la tête et 
du pied du lit. Ces échancrures s’emboîtent les unes dans les 
autres, et empêchent le déplacement des barres longitudinales 
tout en donnant de la rigidité à l’appareil (fig. 2). 

Chaque.appareil reçoit une, deux ou trois de ces barres. 

Ces barres longitudinales sont destinées à recevoir les poulies 
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sur lesquelles se réiléchissent les cordes de suspension. Mais 
pour donner plus de mobilité au blessé, et lui permettre par 
exemple de s’asseoir plus facilement, on peut annexer é l’une des 
barres un trolley, en particulier dans les fractures du membre 



Fig. 1. — Cadre de Blake. — Aspect général du cadre, monté 
isolément, et destiné à être placé au-dessus du lit. Les longues 
barres de 2 m. 65 peuvent se déplacer latéralement pour être 
fixées dans les encoches que portent les barres transversales 
supérieures. (Voir la figure 2 pour le détail de ces encoches.) 

inférieur. Cette pièce se compose d’un morceau de bois long de 
0 m. 30à 0 m. 40 dans le bord Inférieur duquel on visse les 
poulies. Sur son bord supérieur, deux autres poulies sont placées, 
destinées à rouler sur une tringle en fer rond de 0 m. 010 de 
diamètre. Coudée deux fois à angle droit en baïonnette, à l'une 
de ses extrémités, cette tringle est fixée à la barre longitudinale 
principale ; l’autre extrémité est droite, et après avoir donné 
passage aux poulies du bord supérieur du morceau de bois, 
elle est engagée dans lé trou d’une pièce en fer plat coudé à 
angle droit qui est ensuite vissée dans la barre longitudinale. 
On peut également fixer ces pièces au moyen de bandes en toile 
ou tarlatane apprêtée (fig. 3). 

Enfin, une barre de 1 mètre de long, en bois de 0 m. 02 x 
0 m. 05 est fixée à hauteur variable sur le cadre du pied du lit : 
elle est destinée à recevoir une poulie pour l’extension du 
membre, et déplacée latéralement plus ou moins, suivant les 
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Fig. 2. — Cadre de Blake. — Détail de 
construction d’un des cadres placés 
aux extrémités du lit. L'encoche mé¬ 
diane- de la barre transversale supé¬ 
rieure AB n’est presque jamais utili¬ 
sée. Comme elle tend à diminuer la 
résistance de la k-averse, il est donc 
préférable de ne pas la découper. 

Chaque montant vertical E mesure 
2 mètres de hauteur. La longueur 
des barres transversales dépend de 
la largeur du lit employé. Pour les 
lits du Service de Santé, la barre 
supérieure mesure 1 mètre, et la 
barre inférieure CD 0 m. 75. 


Cadre de Cassette 

Ce cadre actuelle¬ 
ment adopté par le Ser¬ 
vice de Santé présente 
également deux cadres 
fixés l’un à la tête, 
l’autre au pied du lit. 
Mais ceux-ci sont réu¬ 
nis latéralement par 
deux barres longitu¬ 
dinales, présentantune 
série d’encoches dans 
lesquelles viennent 
s’emboîter des barres 
transversales au nom¬ 
bre de deux ou trois 
en général. La suspen- 
, sion se fait au moyen 
d’un trolley analogue à 
celui de Blake (Pour la 
forme et les dimen¬ 
sions se reporter à la 
figure 35). 

Cadre ordinaire 

Nous nous sommes 
servis d’un cadre analo¬ 
gue aux précédents, 
en barres plus épaisses 
et avec quelques mo¬ 
difications (fig 4). 

11 se compose égale¬ 
ment de deux cadrés 
pour le piedetla tête du 
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lit en chevrons de 0 m. 04 X 0 m. 06. Les deux montants de 
2 mètres sont réunis parallèlement à 0 m. 35 environ de leur 
extrémité inférieure et supérieure par deux traverses chevillées 
ou vissées. La largeur du cadre est celle du lit employé, de 
0,m.75 à 0 m. 90 (mesures extérieures) en général. En haut, les 
deux extrémités sont réunies par une barre de 1 m. 75 fixée avec 
un boulon dans chaque montant et qui présente une série de ti'ous 



Fig. 3. — Le Trolley. — En A, la tige cylindrique de l'er, recour¬ 
bée en baïonnette k l’une de ses extrémités ; l’autre extrémité 
s’engage dans un trou pratiqué sur l’un des côtés d’une pièce en 
fer (B), coudée à angle droit, et vissée par son antre côté, à l’une 
des barres longitudinales. Sur la tige de 1er une pièce de bois 
glisse, par l’intermédiaire de deux poulies qu’elle porte à sapar- 
■ tie supérieure. — A sa partie inférieure se trouvent trois poulies 
destinées à la suspension du membre. 

permettant de la faire dépasser, plus ou moins, latéralement sui¬ 
vant les besoins. Les orifices de cette barre doivent être conju¬ 
gués, de façon à ce que deux'trous soient toujours séparés par une 
distance égale à celle des orifices de l’extrémité supérieure de cha¬ 
cun des deux montants. Le cadre du pied du lit présente en plus, 
sur les deux montants, une série de trous pour fixer, à hauteur 
variable, une autre barre transversale de t m. 75 de long et un peu 
moins épaisse 0 m. 025 x 0 m. 05. Cette barre présente égale- 
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ment une série de trous pour permettre son déplacement latéral, 
variable suivant l’abduction donnée au membre, car c’est sur elle 
que se fixe la poulie destinée à l’extension du membre. La même 
remarque que précédemment s’applique à la disposition des ori¬ 
fices de cette barre. Elle est fixée au moyen de deux boulons. / 



Fig. l. — Cadre ordinaire. — A. Cadre de la tête du lit. — 
B. Cadre du pied du lit avec barre CD pour la poulie d’exten¬ 
sion du membre. — Dimensions ; chevrons de 0 m. 04x0 m. 06. 
AB. A'B' = 1 m. 75. EE. E'E' = 2 m. CD en chevron de 
0 m. 025 X 0 m. 05 = 1 m. 75. acC, bb' - traverses à 0 m. 35 
des extrémités des montants EE, E'E'. 

Les barres longitudinales sont des chevrons de 3 mètres, en 
bois de 0 m. 05 x 0 m. 06. On tes emploie en nombre variable 
suivant l’appareillage, et elles sont fixées dans leurs positions 
respectives au moyen de bandes de tarlatane apprêtée humide. 
Ce mode de fixation pratique assure à l’appareil la plus grande 
solidité. C’est ainsi'également que sont fixés les cadres au lit. 
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Cadre de Sinclair 


Le cadre de Sinclair, contraireineut aux précédents, est com¬ 
plètement indépendant du lit. 

11 se compose de quatre montants en bois réunis à leur partie 
supérieure par un cadre rectangulaire. Ces bois sont assemblés au 
moyen de longues vis qui permettent facilement le démontage 
de l’appareil. Les deux montants de la tête et du pied du lit, sont 
de plus réunis entre eux à leur partie inférieure, par une traverse 
en bois vissée comme celle dn liant. Les deux barres longitudinales 
répondant aux grands côtés du rectangle, sont échancrées suivant 
leur longueur, de façon à permettre à un chariot de rouler, sui¬ 
vant la longueur du lit. 

Ce chariot est nu cadre également rectangulaire dont les grands 
côtés correspondent à la largeur du cadre. Il est monté ,sur 
quatre roulettes qui reposent sur les barres longitudinales de 
l’appareil. Le membre est suspendu à ce chariot qui suit ainsi 
tous ses mouvements. Au-dessus du blessé est placée une barre 
transversale supportant un anneau ou une poignée à portée de 
sa main. Au pied du lit une bai're verticale présentant une série 
de crans sert à fixer l’extrémité de l’attelle dans laquelle est 
placé le membre fracturé (fig. 5, B). Les figures 5 et 5 bis 
montrent l’ensemble de ce cadre et en indiquent les dimensions 
et les détails de construction. 

Le lit peut être ainsi facilement incliné, position donnée 
par Sinclair dans sa méthode de traitement des fractures de 
cuisse (voir page 103). ^ ■ 

Ce modèle devra donc'être employé de préférence dans l’appli- 
catioii de la méthode de Sinclair bien que le cadre ordinaire- 
puisse servir, avec quelques modifications, comme nous le mon¬ 
trerons plus loin (voir page 118, flg. 83). Ce cadre sert égale¬ 
ment à la suspension du cadre-hamac de Sinclair en filet 
(page 149, figures 104 et 103). 
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Fig. S. — Cadre de Sinclair. — Ce cadre est-indépendant du lit 
(D’après Sinclair). 


La barre transversale du pied du lit destinée à la poulie d’exten¬ 
sion du membre dont sont munis les cadres précédents, est 
remplacée ici par une barre verticale B, présentant une série 
d’encoches et pouvant se déplacer latéralement (voir méthode 
de Sinclair, page d03). 
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Fig. 5. bis. — Cadre de Sinclair. Vue de profil. Noter la barre 
transversale pour l’anneau, et en bas et à droite de la figure le 
détail en A du curseur sur lequel glisse le berceau mobile. 
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AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE DE FRACTURES 
POUR LA SUSPENSION 


Dans un service spécialisé pour le traitement des fractures, il 
y a avantage à aménager les salles de la façon représentée par les 
figures 6 et 7 pour éviter de multiplier les cadres : 

Tout le long de la salle, on dispose, en arrière de la rangée 
des lits, une traverse en bois scellée au mur aux deux extrémités 
et soutenue par un montant tous les 3 ou 4 mètres. Il faut ména¬ 
ger entre le mur et ces montants un espace de 0 m. 23 à 0 m. 30 
pour permettre de circuler à la tête du lit. Pour assurer la 
solidité de cette « main courante », postérieure puisqu’elle 
répond à la tête des lits, on place tous les 4 mètres, une équerre 
en fer vissée sur elle et scellée dans le mur. 

Au niveau du pied des lits, une autre « main courante » est 
disposée parallèlement à la précédente, séparée d’elle par une 
distance de 2 m. 10 à 2 m. 20. Scellée dans le mur à chaque 
extrémité, elle est soutenue sur son parcoûrs par des montants 
répartis de la façon suivante ; au pied d’un lit sur deux, deux 
montants sont placés à une distance supérieure à la largeur du lit, 
de façon à permettre à celui-ci de passer librement entre eux. 
Pour des lits de 0 m. 90 de large, ces montants seront distants 
de 0 m. 95 par exemple. 


Fig. 6. — Vue de la moitié d’une salle aménagée pour la sus¬ 
pension des fractures. — Au pied d'un lit sur deux, se trouvent 
deux montants perforés supportant la barre destinée à rece¬ 
voir la poulie d’extension du membre. Noter les barres longitudi¬ 
nales disposées suivant les besoins, et fixées aux deux « mains- 
courantes » postérieure et antérieure, par des tours de bandes 
de tarlatane apprêtée. 
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Une série de trous est percée sur chacun d’eux pour permettre 
de fixer, à hauteur variable, au moyen de deux boulons, une barre 
elle-même perforée ; elle est destinéé à recevoir les cordes de 
traction pour l’extension sur les membres inférieurs. Une série 
de trous permet de la faire dépasser plus ou moins d’un côté 
ou de l’autre. 

Des chevrons sont alors placés sur cesdeux « mains courantes » 
et fixés à chaque extrémité avec quelques tours de bandes de 
tarlatane apprêtée et humide. Ces barres, destinées à recevoir les 
cordes de suspension et les poignées pour permettre aux blessés 
de se soulever, sont orientées et placées suivant les besoins, et 
employées aussi nombreuses qu’il est nécessaire. Ainsi fixés, ces 
chevrons réunissent les deux « mains courantes » antérieure et 
postérieure, et l’ensemble ainsi obtenu, présente une rigidité et 
une solidité absolues. Ces deux conditions sont essentielles, car 
tous les blessés sont en quelque sorte suspendus au même cadre 
et par conséquent solidaires les uns des autres. Il est donc 
nécessaire d’éviter toute transmission et toute répercussion des 
mouvements. 

Aussi doit-on employer pour une installation de ce genre, du 
bois en chevrons de 0 m. 06 X 0 m. 07 ou même de 0 m. 07 
X 0 m. 08 Les montants sont de 2 mètres de hauteur et les 
barres longitudinales de 3 mètres de long. 

Si le sol est en bois, les montants sont maintenus avec des 
morceaux de bois cloués. Autrement, les montants sont scellés 


EXPLICATION DE LA FIGURE 7 

Fig. 7. — Schéma de la même salle de 14 lits vue par en haut .— 
Les blessés figurés sont appareillés dans des attelles de Tho¬ 
mas. 

Les barres longitudinales au nombre de 23, sont réparties de 
façon à permettre à la fois la suspension du membre et de pla¬ 
cer une poignée à portée de la main du blessé. 

Les lits 5 et tO sont disposés pour une suspension totale 
(Voir page 130). 

Pour un membre inférieur, il faut une barre longitudinale ; 
pour un membre supérieur il en faut deux. Les lits 1, 3, 5, 7, 8, 
10, 12, 14, ont à leurs pieds une barre transversale pour la pou- 
. lie d’extension du membre. 
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pai’ terre ou fixés avec un peu de ciment, pour éviter les dégra¬ 
dations dans le cas de dallage, par exemple. 

Il faut réserver au milieu de la salle, une allée centrale suffi¬ 
sante pour laisser passer les chariots de pansements et ne pas 
entraver le service de la salle. Suivant la largeur de la salle, l'es¬ 
pace entre le mur et la « main courante » postérieure sera plus 
ou moins restreint. 

De même, entre les lits, l’écart doit être de 0 m. 80 à 1 mètre 
afin de permettre les examens radiologiques sur place. 

Les barres transversales destinées aux tractions, placées au pied 
des lits doivent avoir 1 m. 75 de longueur et peuvent être plus 
minces que les précédentes (0 m. 03 X 0 m. 03).' Il est inutile 
de mettre une barre à chaque pied de lit ; d’abord on peut utili¬ 
ser les lits intermédiaires pour les membres supérieurs; ensuite, 
si besoin est, on fixe la traction sur la barre du lit voisin; en 
tous cas, cette double « main courante » permet toutes les 
combinaisons possibles, et fournit au-dessus de chaque lit, aussi 
bien au pied qu’à la tête, tous les points de traction ou de sus¬ 
pension que l’on peut désirer. 

Les deux figures 6 et 7 représentent une salle de 14 lits (7 lits 
de chaque côté) de 12 m. 30 de longueig-. 

Quatre lits de chaque rangée (fig-. 6) ont à leur pied, une 
barre transversale posée avec des boulons sur les montants. La 
figure 7, est un schéma montrant, vu dlen haut une répartition de 
blessés avec diverses fractures, et la disposition des barres lon¬ 
gitudinales assurant à chaque blessé Iq suspension de son 
membre fracturé et une poignée pour se soulever. Les lits 3 
et 10 sont aménagés pour une suspension totale (voir page 130). 
Le nombre employé de chevrons de 3 mètres est ici de 23. La 
figure 6 représente la moitié de la même salle. 

Cet aménagement est, comme on le voit, partout facilement 
réalisable ; il supprime l’emploi des cadres et permet l’utilisa¬ 
tion de la suspension pour tous les lits d’un service de frac¬ 
tures. , 

Enfin, il est toujours préférable, pour de multiples raisons, 
d’avoir à sa disposition un cadre indépendant du lit. Celui-ci est 
beaucoup plus maniable, il peut être incliné et déplacé à volonté, 
voire même suspendu. Enfin, les poids souvent gênants au-dessus 
du blessé sont aisément reportés au pied ou à la tête du lit, tout 
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en assurant leur libre Jeu, dans leurs mouvements d’ascension 
ou de descente. 


Appareil « Balkan » 

Cet appareil fort simple, qui doit son nom à son apparition 
pendant la guerre balkanique, se compose de deux montants 
en bois avec un large pied. Le montant correspondant au pied du 



lit mesure 1 m. 4S de haut, celui correspondant à la tête, 1 m. 20. 
Tous deux sont reliés par une traverse plus longue que le lit, 
de 2 m. 10 à 2 m. 20, arrondie à sa partie supérieure, et 
maintenue au moyen de deux boulons. De plus une autre tra¬ 
verse passant sous le lit presque à ras du sol, unit les deux mon¬ 
tants pour empêcher leur écartement (fig, 8). 

Ce cadre est tout à fait indépendant du lit, se place soit sui¬ 
vant son axe, soit obliquement, soit même perpendiculairement 
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à lui, et permet la suspension simple d’un bras ou d’une jambe. 
En outre, le blessé peut facilement se soulever en saisissant 
cette barre longitudinale placée 'au-dessus de lui à faible hau¬ 
teur. 

Ce cadre se fait en clievrons de 0 ni. 06 X 0 m. 07 environ. 


Poulies. — Pour la suspension nous employons des. poulies 
a crochet de préférence, accrochées à des pitons vissés dans les 
barres longitudinales. Les pitons doivent être 
vissés à fond et placés de champ, dans le sens 
de la traction. Les poulies à crochet ont, sur 
les poulies à vis, l’avantage de s’orienter dans 
tous les sens en suivant les mouvements du 
blessé ; en outre, elles peuvent être déplacées 
facilement, sans qu'on ait à toucher aux cordes. 

Le modèle le plus courant mesure 0 ra. 025 
ou 0 m. 030 (fig. 9). 

Corde. — La coi'de à employer ne doit pas 
être trop mince car elle n’est pas alors suffi¬ 
samment résistante et se rompt rapidement par l’usure due 
au frottement sur les poulies. Par contre, une corde trop grosse 
est raide, peu maniable, les nœuds sont encombrants ; aussi 
faut-il employer de préférence du septain de 4 millimètres de 




Fig. tO. — Sacs de sable en toile. 


diamètre qui est à la fois souple et solide. La corde en coton 
tressée est encore supérieure, mais il est assez difficile de s’en 
procurer actuellement. 




TRACTION 


Poids _U n’est pas toujours possible d’avoir à sa disposi¬ 

tion des rondelles de plomb, surtout dans un service de fractures 
où il en faut de grandes quantités. Aussi nous servons-nous 
de sacs de sable faciles à confectionner et à improviser partout. 

Comme l’indique la figure 10 il est préférable, si I on desire 
mettre les sacs hors du lit, dé leur donner une torme allongée et 
étroite de façon à éviter les heurts entre eux, 
et à ne pas'obliger à trop les éloigner les 
uns des autres. Lorsque les poids sont au 
contraire placés dans le lit, au-dessus du 
blessé, les sacs doivent être larges et courts. 

Deux anneaux de cuivre sont cousus à leur 
partie supérieure de façon à permettre leur 
suspension à une S en fer, elle-même fixée 
à l’extrémité de la corde (fig. 11). 

En préparant des séries de sacs des diyei s 
poids représentés figure 10 on peut rapide- 
nienl procéder à n importe quel appareillage 
de suspension. 

Traction. — D’une façon générale, et 
en dehors de certains procédés que nous 
verrons plus loin, la traction se fait au moyen 
de bandes collées. 

Il faut prendre un tissu résistant et en 
même temps plucheux pour augmenter l’adhé¬ 
rence à la peau. La « finette croisée » rem- 
plit ces deux conditions. On 1 emploie, soit en 
bandes préparées comme l’indique la figure 12 soit e.. — 

de 0 m. 08 de large et d’une longueur variable selon les besoins. 

Ces bandes sont fixées au moyen de colle. 

Voici les formules des différentes colles employées a 1 heure 
actuelle. 



Colle de Unna : 

Gélatine . . 

Eau distillée . 
Oxyde de zine. 
Glycérine . 


15 parties 
45 — 

fO - 
25' 
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Faire séparément la solution de gélatine et la pâte à l’oxyde de 
zinc, mélanger les deux produits à chaud. 

Cette colle s’emploie tiédie au bain-marie et est étendue sur la 
peau avec un pinceau. 

Colle de Heussner : 

Colophane.SO parties 

.\lcool à 90°.50 — 

Térébenthine de Venise .... 1 — 

Benzine.-10 — 

Celle colle liquide s’emploie à froid et il faut avoir soin de raser 
la peau préalablement et de la laver à l’alcool et au savon pour 
bien la dégraisser. 



Fig. 12. — Bandes de traction. — Forme des bandes de traction 
à coller sur la peau. Elles se font en finette en deux dimensions : 
Petite taille pour l’avant-bras et la plante du pied, 0 m. 25 X 
0 m. 08, non compris les rubans. Grande taille pour la jambe, 
Om. 40X Om. 15. 

Ces bandes se fixent aux boucles d’une planchette {fig. 34). 

Colle de Sinclair. — Nous nous sommes toujours servis de la 
colle de Sinclair qui nous-a donné toute satisfaction. 

Voici la formule employée généralement : 

Colle ordinaire (colle 'de Civet). . 50 parties 

Eau . . .SO — 

Faire tremper pendant 12 heures, puis faire fondre au bain- 
marie, neutraliser avec de la soude, car la colle commerciale est 
souvent acide. 

Ajouter : 

Glycérine.4 parties en été 

—.6 parties en hiver 


Menthol 
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On peut également ajouter du chlorure de calcium ; 

Colle ordinaire.^0 paidies 

Eau.Z 

Glycérine. 

Chlorure de calcium. 2 — 

Thymol. ^ “ 

La formule suivante donne une colle plus élastique ; 


Colle de poisson . . 

Colle ordinaire . . 

Eau.. 

Chlorure de calcium . 

Tannin. 

Thymol. 

Glycérine . . . . 


50 parties 
50 — 

50 — 

2 — 
12 — 

2 — 

2 — 


La colle de Sinclair s’emploie chauffée au bain-marie, mais les 
fréquentes évaporations nécessitent l’addition d’eau de temps en 
temps, pour lui conserver toute la fluidité désirable. Celte colle 
perd son pouvoir adhésif à mesure qu’elle est réchauffée ; aussi 
Lt-il préférable d’en préparer peu à la fois, aün d en utiliser 
presque toujours de la fraîche. 


Pour procéder au collage des bandes avec la colle Sinclair, 
il faut se conformer aux recommandations suivantes, pour éviter 
autant que possible les phlyctènes et un décollage prématuré. 

1» La peau ne doit pas être rasée : les poils, en effet, augmen¬ 
tent la solidité de la traction et pour éviter les tiraillements et 
les douleurs, il faut avoir soin d’appliquer la colle en brossant les 
poils suivant le sens opposé à celui de la traction. 

2o La peau est lavée préalablement à l’eau tiède et au savon 
pour bien la nettoyer et la dégraisser, puis frottée'avec une 
solution de carbonate de soude à 30 0/00, pour assurer 1 alcali¬ 
nité de la colle, déjà, d'ailleurs, neutralisée. 

3» Lorsque la peau est sèche, la colle est appliquée, soit au 
pinceau, soit avec les mains, ce qui est préférable. On évite ainsi 
de l’employer trop chaude (ce qui provoque des briilures) et cela 
permet de la répartir beaucoup plus également sur la surtace a 
coller. Dans ce cas, il faut avoir à sa portée une cuvette d eau 
tiède, pour se laver les mains de suite, car la colle aux doigts 
rendrait toute manœuvre ultérieure impossible. 
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i" La bande est alors appliquée, la surface pluclieuse regar¬ 
dant la peau, en la tenant bien tendue pour éviter les plis. On 
tamponne avec du coton pour assurer l’adhérence de la bande. 

5“ Une bande de gaze est ensuite enroulée sur les deux ban¬ 
des de traction ainsi collées sur le membre, en allant de l’extrémité 
vers la racine. 

Si l’on veut imperméabiliser le tissu de la traction, il suffit de 
le tremper dans l’obscurité dans une solution de bichromate de 
potasse à 2 0/0 et de l’exposer à la lumière. 

La formaline donne également le même résultat. 

Au bout d’un quart d’heure, la colle est suffisamment sèche 
pour que l’on puisse installer la traction. 

La régression de l’œdème, l’atrophie du membre, la desqua¬ 
mation, sont autant de facteurs qui obligent à refaire de temps en 
temps ces collages. En général le collage tient de 15 à 20 jours 
et quelquefois plus, de 30 à 33 jours. S'il y a quelques phlyclènes 
ou quelques érosions, on laisse le membre au repos pendant 2 ou 
3 jours, et l’on recommence la traction. 

Les bandes sont très facilement décollées en les humectant 
avec de l’eau tiède. 

La traction se fait au moyen d’une planchette à laquelle est 
suspendu un poids. On peut employer une planchette préparée 
avec deux boucles dans lesquelles viennent s’accrocher les cour¬ 
roies en toile des bandes de traction (fig. 37). 

Il est encore plus simple de fixer les bandes de finette croisée 
avec quatre punaises sur une planchette de 0 ni. 08 de hauteur 
(largeur de la bande) sur Ô m. 10 de largeur. La corde suppor¬ 
tant le poids est passée dans un orifice central (fig. 84). 

Attelles. — La description détaillée de chaque attelle sera 
faite plus loin pour l’appareillage des différentes fractures des 
membres, mais on peut dire de suite, que toutes, se composent 
essentiellement de deux tiges courant le long du membre et des¬ 
tinées à être reliées par des hamacs sur lesquels il est placé. 

Les attelles sont généralement en fer rond d’un diamètre suf¬ 
fisant pour leur donner toute la rigidité désirable. Le fer rond a 
sur le feuillard l’avantage d’être plus résistant et de faciliter le 
glissement des bandes dont fa tension, qui joue un rôle impor- 



HAMACS 


tant dans la bonne réduction des fragments, doit être réglée et 
surveillée avec soin. 

Hamacs. — Les hamacs peuvent être préparés avec deux 
épaisseurs de mousseline non blanchie. La bande ainsi façonnée 
est légèrement rétrécie à chaque extrémité et fixée autour des 
tiges de l’attelle avec une épingle de sûreté (fig. 13). 

On peut également confectionner des hamacs avec une double 


Fig. 13. — Modèle de hamacs.— 
Forme des bandes destinées à 
supporter les membres dans 
les attelles. Elles sont faites 
————— de deux épaisseurs de mous¬ 

seline non blanchie. Elles existent en deux dimensions les plus 
petites mesurant 0 m. 40 X 0 m. 12 et les plus grandes 0 m. 60 X 
0 m. 20. Avec les pansements humides, on utilise des bandes 
semblables en tissu caoutchouté,.double face. 


épaisseur de bandes de flanelle comme le raonb'e la figure 14. 

On prend des bandes de flanelle de 0 ra. 10 de largeur. Le 
hamac porte à ses extrémités deux morceaux de bois maintenus 
seulement par un cordon qui sert à le fixer à l’attelle. Il en faut 



Fis. 14. — Série de Hamacs en'flanelle destinés ii supporter le 
membre inférieur dans l’attelle de Thomas. 


7 en moyenne, de longueur décroissante, par appareil (deux de 
0 m. 24, trois de 0 m. 20, deux de 0 m. 16 de longueur). On réglé 

la tension au moyen des cordons. 

Il est plus simple d’employer des bandes de toile de 0 m. U8 
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de large La bande enroulée autour d'une des tiges est passée 
en double sous le membre et les deux chefs sont fixés sur l’autre 
tige soit avec une épingle soit avec une pince métallique à des¬ 
sin (fig. 15, A). ^ 

La pince spéciale de Sinclair (fig. 15, B) présente des mors 
excaves, embrassant toute la surface du fer rond, et assurant 
ainsi une fixité parfaite à chacun des hamacs. 

L’emploi de la pince, facilite la pose rapide des bandes etsur- 

Fig. 15. 

A. Manière de placer 
les hamacs. 

A. Bande de toile de 0 m.08 
de largeur. 

B. Mode d’attache avec une 
épingle de sûreté. 

C. Mode d’attache arec la 
pince de Sinclair. 

B. Pince de Sinclair. 

tout, permet le réglage beaucoup plus précis de leur plus ou 
moins grande tension. 

On peut remplacer la toile par du tissu caoutchouté, pour 
maintenir Thumidité d’un pansement [par .'exemple, ou môme 
employer des hamacs métalliques. Pour cela, on accroche à cha¬ 
que tige une lame d’aluminium pleine ou perforée, légèrement 
cintrée et recourbée à chacune de ses'extrémités. 

LE PANSEMENT DANS LES APPAREILS A SUSPENSION 

Bans la méthode de suspension, la façon de faire le pansement 
est un point important, car non seulement l’état de la plaie en 
dépend, mais également la bonne réduction de la fracture. 

On commence tout d’abord par enlever le ou les lacs répon¬ 
dant seuls à la plaie; les fragments se trouvent néanmoins sou¬ 
tenus par les deux lacs placés, nous l’avons déjà'dit, à chacune 
de ses extrémités. 

Le pansement souillé est alors retiré et l’on prépare la plaie 
comme un véritable champ opératoire. 



EXAMEN RADIOLOGIQUE ai 

Pour cela, chaque tige de l’allelle est flambée à la lampe à 
alcool ou plus simplement avec un tampon imbibe d alcool, 
monté sur une pince. Tout autour de la plaie et sur le lib on 
dispose des champs opératoires. Celle-ci est alors nettoyee et 
uansée au gré du chirurgien, puis recouverte de compresses et 
de coton stérilisés. Lorsque la plaie est latérale ou posterieui-e, 
il est préférable de préparer sur une lame de coton une couche 
■ décompresses et d’appliquer le tout sur la surface à recouvrir 
Le pansement est maintenu par les hamacs, sans touis de 

reste à placer les lacs, temps important dans le pansement 
Le lac principal qui répond au foyer de fracture, doit être toi- 
tement tendu pour éviter la chute des fragments qui amène¬ 
rait fatalement une angulation à sinus antérieur. Pour donnei 
plus de solidité à ce lac, on peut le réfléchir une seconde fois 
sous le membre. . . , r 

Le second hamac, et le troisième s'il y a lieu, sont tendus sut- 
fisamment pour soutenir le membre. ' , • i 

C’est dans le réglage de cette tension des lacs que la pince üe 
Sinclair est très supérieure aux simples épingles de sûreté. 


EXAMEN RADIOLOGIQUE 

Le contrôle radiologique est, naturellement, absolument néces¬ 
saire dans le traitement des fractures. Il doit être pratique^ 
d’abord avant l’intervention puis à la sortie de la salle d’opéra¬ 
tion, avant tout appareillage défmitil. 

Il est essentiel en effet, d'être renseigné sur le siège exact de 
la fracture,' sur la position respective des fragments et des esquil¬ 
les devant assurer la oontinuité de l’os. Un troisième examen, 
s’impose pour juger de la bonne réduction, ou des modifications à 
apporter à l’appareil, et il est bon de vérifier de temps à autre si 
la consolidation s’opère dans de bonnes conditions. 

Parfois le blessé peut être conduit dans la salle d’examen 
radiologique, dans les cas seulement de fractures du membre 
supérieur, mais le plus souvent, la méthode de suspension exige 
l’examen au lit même du sujet, et sans changer en quoi que ce 
soit la position du membre appareillé. Il est donc indispensable 
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d’avoir à sa disposition, dans le service de fractures une installa¬ 
tion radiologique mobile (1). , 

Dans de nombreux cas l’examen radioscopique est sutlisant. 

Il doit être opéré autant que possible après chaque manœuvre 
du chirurgien jusqu a constatation de la réduction la meilleure. 
Cette recLrche se faisant dans des salles claires il est indis¬ 
pensable qu’entre les différents examens, le radiologiste poite. 
des verres fortement tintés pour ne pas perdre son accommoda¬ 
tion. L’examen lui-même est fait, avec avantage, a la bonnette 
éclipse de Dessane. Cet instrument muni d un champ suffisant, 
perLt également, grâce à son minimum d encombrement, 
son passage facile entre les cordages des appareils. 

Dans beaucoup de cas cependant, il faut avoir lecouis a 
la radiographie simple qui sera faite en double P^ff ® 
et latérale. Pour certaines régions toutefois, cette méthode est 
impossible pour la prise de vues latérales. 

La radiographie stéréoscopique y suppléera efficacement. 
Des registres de calques (radioscopiques et radmgraphiques) 

' indiqueront les étapes successives de la réduction des fractuies. 
La bonne voie de la consolidation devra être surveillee pai la 

prise de clichés tous les 8 jours environ. 

Il Y a intérêt capital à ce qu’un examen radioscopique ne soit 
pratiqué qu’autant que le radiologiste est parfaitement accom¬ 
modé. Dans ce cas, les examens ayant une durée limitée, souvent 
moins d’une minute, peuvent être répétés, sans danger de ladio- 
dermite pour le blessé. Au point de vue radiographique, poui 
réduire le temps d’exposition, rutilisation de bons écrans len- 
forçateurs est indispensable. 

(1) Henri Béclère pour ce genre d’examen, utilise directement et 
autant que possible le courant du secteur, ^ne 

nermettant de prendre 3 à 5 amperes sur 110 volts. L outillage 
radiologique doit être excessivement mobile et présenter 
dre encombrement. L’appareil radiogène f 

de Ledoux-Lebard répond à ces exigences. 11 
pied petit modèle de Drault. Comme tube, la preference peut eUe 
Lnnée aux ampoules à refroidissement par masse 
permettant le passage dè 1 à 4 milliampères avec regulateui a 
étincelle. 
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D’une façon générale la méthode de suspension dans le traite¬ 
ment des fractures du bras ou de l’avant-bras, peut être appli¬ 
quée de deux façons : 

L’une consiste à placer le membre dans une attelle métallique, 
comme l’attelle de Thomas, permettant une traction sur le frag¬ 
ment inférieur, tout en assurant une contre-extension au niveau 
de l’aisselle. 

L’autre, comme le fait'Blake, permet.la suspension du mem¬ 
bre dans un hamac avec ou sans support métallique ; l’extension 
se fait au moyen de poids, la contre extension étant représentée 
par le poids du corps ou une traction en sens inverse sm- le frag¬ 
ment supérieur. 


FRACTURES DU BRAS 

1“ Attelle de Thomas. — Cette attelle se compose de 
deux tiges latérales en fer rond se continuant l’une avec l’autre 
à la partie inférieure, par une portion transversale. A ce niveau 
existe une encoche, un V rentrant entre les deux tiges, dans 
lequel viennent se nouer les bandes de traction. A la partie supé¬ 
rieure, ces deux tiges sont réunies par un aiineau également en 
fer, monté sur pivot, de façon à pouvoir tourner librement entre 
elles, suivant son diamètre, même aprè’s avoir été garni (fig. 16). 

Disons de suite que, dans l’attelle de Thomas pour membre 
inférieur, l’anneau est absolument fixe. 

L’anneau mobile est une modification heureuse apportée par 
Sinclair à l’attelle de bras ; il présente, comme nous le verrons 
plus loin, de nombreux avantages sur l’anneau fixe, qui donne. 
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pour le membre supérieur, un appareillage le plus souvent 
défectueux. 

Cette attelle est d’une simplicité qui permet de l’improviser 
partout, et convient indifféremment à l’un ou l’autre bras. 

En voici d’ailleurs les dimensions : 


Fer rond de 0 mm. 008 de diamètre ; longueur des liges laté¬ 
rales égales, 0 m. 90; largeur en bas, 0 m. 12 ; profondeur du V, 
0 m. 04; diamètre de l’anneau, 0 m. 18 ; pivots, 0 m. 01 ; largeur 
totale en haut, 0 m. 20. 

L’anneau est garni de colon recouvert d’un cuir. A défaut de 



Fig. 10. — Attelle de Thomas pour membre 
supérieur. — L'anneau .G monté sur les 
pivots D, D', est mobile. Au-dessous : le 
même anneau garni tournant librement. 

Dimensions : Fer rond 0 m. 008 de dia¬ 
mètre. Longueur des tiges A et B, 0 m. 90. 
Largeur en bas, 0 m. 12. Profondeur de 
l’encoche E, 0 m. 04. Diamètre de Panneau 
G, 0 m. 18. Pivots D, D', 0 m. 01. Large; 
0 m. 20 (Attelle interchangeable). 



cuir, on emploiera du drap d’hôpital caoutchouté ou du tissu 
imperméable. 

Voyons maintenant comment il faut procéder pour placer l’at¬ 
telle de Thomas, dans le cas d’une fracture de l’huméi-us par 
exèmple, et suivant la technique de Sinclair. 

Toutd’abord, le blessé étant couché, le bras en abduction com¬ 
plète, on passe le membre dans l’anneau de l’attelle de Thomas 
en ayant soin de bien faire soutenir les fragments par un aide, et 
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Fig. 17. 

Application de Valtelle de Thomas pour 
une fracture de l'humérus. 


Le blessé est couché. La tige A est externe ; la tige B interne. La 
plaie est recouverte d’un pansement. Trois hamacs soutiennent 
le membre : le hamac D, la racine du membre ; le hamac E, 
le foyer de fracture ; le hamac F, la main et le, poignet. 

Noter la disposition particulière des hamacs D et E. La serie 
des figures 21, 22, 23, 24, 25 et 26, en montre le détail d’appli- 

L’avant-bras est préparé pour le collage des bandes de traction. 



Fig. 18. — Les deux bandes de traction G, G', en finette croisée 
sont collées, G sur le bord radial, G' sur le bord cubital de 
Tavant-bras. Une bande de gaze maintient les bandes collées. 
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Mode d'attache des bandes de traction 
au V de l’attelle de Thomas. 

Fig. 19. — Les bandes G, G' sont passées 
autour des tiges latérales pour dégager 


la main. Au niveau duV, l’une, G, main¬ 
tenue par la main droite, est passée au- 
dessous de l’attelle ; l’autre, G' mainte¬ 
nue par la main gauche, est passée au- 
dessus de l’attelle. Tout en exerçant la 
traction, la main droite se porte en haut, 
la main gauche, en bas. Ce mouvement 
croise les chefs. 
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après avoir mis un pansement sommaire sur la plaie. On place 
de suite : un lac au niveau de la fracture, un à la racine du bras, 
et un au niveau du poignet et de la main (fig. 17). La peau est 
lavée à l’eau tiède et au savon, puis frottée avec la solution de 
bicarbonate de sopde à 30 pour 1.000. 

La colle de Sinclair (page 26) est alors appliquée avec un pin¬ 
ceau ou avec les mains (on l’étale ainsi beaucoup mieux) sur le 



Fig. 21. — Manière de placer les hamacs. :/«'■ temps. 


A. Chef libre de la bande, saisi par la main gaucbé"(En 
plaçant en dedans du membre-). 

B. Chef du rouleau tenu dans la main droite. 

G. Tige externe de l’attelle. 

D. Tige interne de l’attelle. 


segment inférieur du bras à 2 ou 3 centimètres au-dessous de la 
plaie, et sur l’avant-bras, jusqu’au poignet. Des bandes de finette 
croisée sont collées, l’une externe sur le bord radial l’autre 
interne sur le'bord cubital de l’avant-bras, afin de placer la main 
en supination, position qu’elle doit toujours avoir. 

On enroulé une bande de gaze étroite de 0 m. 03 autour de la 
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partie collée, pour maintenir les bandes de finette, et au bout 
de quelques minutes on-peut faire la traction (fig. 18). 

Pour cela, on prend les deux chefs libres des bandes de trac¬ 
tion ; chacun est passé sous la tige correspondante de l’attelle, 
puis en dediors et au-dessus d’elle, et tous les deux sont attachés 
ensemble, au V de la partie inférieure de l’attelle, après une trac¬ 
tion suffisante. 

On dégage ainsi la main qui autrement se trouverait compri¬ 
mée par les deux bandes. 

Pour bien assurer la traction, il faut avoir soin de nouer les 



Les deux chefs A et B accolés sont passés sous le membre et 
viennent reposer sur la lige interne. 

Le chef A, saisi par la main gauche, se trouvant sous le chef 
B, le globe tenu dans la main droite est déroulé facilement. 

deux bandes, après avoir enroulé une fois chacune d’elles autour 
du fer de l’attelle comme l’indiquent les deux figures 19 et 20. 

La traction prenant point d’appui sur l’extrémité inférieure de 
l’attelle, l’anneau vient buter contre la paroi interne du creux de 
l’aisselle réalisant ainsi la contre-extension. 'Grâce aux dimen¬ 
sions de cet anneau, celui-ci s’appuie surtout Contre la paroi tho- 
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racique, écartant ainsi tout danger de compression du paquet 
vasculo-nerveux de l’aisselle. 

Il reste les hamacs à placer. On s’assure que les tiges de l’at¬ 
telle sont bien, l’une externe, l’autre interne, puis on prend des 
bandes de toile de 0 m. 08 de large de -préférence.- 
Le chef libre, de 0 m. 30 environ, est passé en dedans de la 



Fig. 23. — Manière de placer les hamacs. 5e temps. 

Le chef libre A, est toujours maintenu par la main gauche. 
Le chef B qui s’allonge, est rabattu au-dessus du membre, en 
l’enserrant dans une bpucle. 


tige externe (entre le membre et la tige externe) (fig. 21), puis 
rabattu autour d’elle et passé au-dessous du membre avec le rou¬ 
leau de la bande ; le chef et le rouleau sont insinués entre le 
membre et la tige interne, et le chef libre est saisi d’une main 
(fig- 22). 

De l’autre, la bande est déroulée en contoui'nant le membre 
par-dessus (fig. 23), puis passée sur la tige externe; elle est 





FRACTURES DU RRAS 


réfléchie sous^le membre (fig. 24) et le rouleau, passant d’abord 
entre le membre et la tige interne, vient s’accoler au chef libre 
toujours maintenu par l’autre main (fig. 23). 

La bande est alors coupée, et les deux chefs rabattus par des¬ 
sus la tige interne sont fixés ensemble sur celle-ci, soit avec une 



Fig. M. — Manière de placer les hamacs. 4^ temps. 

La main droite continue de dérouler le globe de la bande. 
Son chef, le chef B, après avoir entouré le membre, est réfléchi 
sur la tige externe de l’attelle, et passé sous le membre. ^ 

La figure représente le globe au moment où il est insinué 
entre le membre et la tige interne. 

Le chef A est toujours maintenu par la main gauche 


épingle de sûreté, soit avec une pince de Sinclair, ce qui est pré¬ 
férable (fig. 26); 

Le schéma de la figure 27, montre, sur une coupe du bras et 
de l’attelle, le trajet des deux chefs de la bande. 

Grâce à ce dispositif, le membre se trouve doublement sus¬ 
pendu : lorsque le malade est couché, le membre repose sur des 
hamacs tendus d’une tige à l’autre. Lorsqu’il s’assied dans son 
Ht, la tige externe-a tendance à devenir supérieure et le membre 






Fig. 25. — Manière de placer les hamacs. 5e temps. 

Le globe est passé entre le membre et la tige interne et le 
chef H vient s’accoler au chef A, qui se trouve maintenant au- 
dessus de lui. 

Mais un changement de mains s’est opéré. Le chef A est tenu 
maintenant par la main droite, le globe par la main gauche. 

Il faut veiller à exercer une tension égale sur chaque hamac 
afin de maintenir le membre tout à fait rectiligne. 
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se trouve soutenu par la série des boucles dues à l’enroulement 
des bandes autour de lui (fig. 28). 



Fig. 26. — Manière de placer les hamacs. 6^ temps. 

Le rouleau est coupé, et les deux chefs A et B, accolés, et 
enroulés autour de la tige interne sont fixés par une épingle 
de sûreté. 
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Lorsque la pose des hamacs est terminée, tout le membre, y 
compris l’attelle, est enveloppé avec une bande de gaze suffisam¬ 
ment serrée, depuis l’extrémité supérieure de l’attelle jusqu au 
niveau du poignet. 

Il reste à fixer à plat la main déjà maintenue en supination 
par la disposition des lacs de traction. 

Un tampon de coton est placé dans la paume de la main et une 
bande est également roulée autour de l’attelle, en ménageant le 
pouce et l’extrémité des doigts ; malgré l’immobilisation de la 
main, on conserve ainsi au blessé la possibilité des mouvements 
des doigts (fig. 28). 



Fig. 27. — Schéma représentant une coupe du bras et le trajet 
des deux chefs A et B de la bande. 

- A. Chef libre des figures précédentes; 

B. Chef du rouleau de la hande. 

C. Coupe de la tige- externe de l’attelle. 

D. Coupe de la tige interne de l’attelle. 

Pour bien comprendre, prendre les deux chefs A et B, à leurs 
points de départ de la tige externe C (Position du 2' temps. 
Fig, 22). 

Si la fracture s’accompagne de paralysie radiale, ce qui est 
fréquent, la main doit être maintenue en hyperextension ; pour 
cela, il suffit de fixer avec quelques tours de bande autour du 
poignet une petite attelle métallique qui, coudée à 135° environ, 
s’applique contre la paume de la main et permet ainsi d’éviter la 
rétraction des tendons fléchisseurs. 

A ce moment,l’appareillage est complètement terminé, et l’at¬ 
telle est suspendue comme le montre la figure 29. 
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Une corde de 0 ni. 50, préalablement passée dans une poulie, 
est accrochée cà chaque ti^e par une S en fer. Au crochet de 
■ cette poulie'est fixée une autre corde, qui monte verticalement 
se réfléchir successivement sur deux autres poulies et reçoit un 
poids de 2 kilos, suffisant pour équilibrer le bras. 

Le membre est ainsi placé à hauteur variable suivant la meil- 
-leure position à lui donnër ; l’attelle joue librement dans te sens 
vertical, grâce à l’articulation de l’anneau qui reste toujours 



Fig. 28. — Application de l'attelle de Thomas pour une frac¬ 
ture de l’humérus. — Le membre est soutenu par la série des 
hamacs. 

Noter la rectitude du membre. La traction est opérée. La main 
placée eh supination est immobilisée à plat. Remarquer que le 
pouce et l’extrémité des doigts sont respectés pour conserver la 
possibilité des mouvements, 

G, G'. Bandes de traction qui réfléchies sur chaque tige pour 
dégager la main, sont nouées dans l’encoche de l’extrémité dis¬ 
tale de l’attelle. 


immobile et appliqué contre la paroi interne du creux de l'ais¬ 
selle. 

Dès que le blessé est en état de se lever, c’est-à dire souvent 
quelques jours après Sa blessure, cet appareillage^^ est compatible 
avec la station debout. 

' En elfet, le membre a été placé dans l’attelle, en abduction et 
rotation externe, le blessé étant couché. Les tiges de l’attelle 
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élaienl, l’une’externe, l’autre interne. Or, il suffit de faire exécu¬ 
ter un mouvement de circumduction de 90° en adduction et rota- 



Fig. 29. — Application de l'attelle de Thomas pour une frac¬ 
ture de l’humérus. — Une bande en gaze est enroulée autour du 
membre et de l’attelle pour assurer une immobilisation com¬ 
plète. 

Noter les S en fer pour faciliter le décrochage de l’appareil, et 
la poulie qui maintient la boucle en corde toujours tendue lors¬ 
que le blessé s’assied. 


tion interne à l’ensemble du bras et de l’attelle : la tige externe 
devient antérieure, et l’interne, postérieure. Le demi-cercle anté¬ 
rieur de l’anneau devient inférieur, venant s’emboîter dans le 
creux de l’aisselle, et le membre est facilement rabattu le long 
du corps avec l’attelle (fig. 30). 
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Lorsque le blessé veut se coucher, il suffit de refaire le mou¬ 
vement inverse, et l’attelle est de nouveau suspendue. Le mem 
bie étant totalement immobilisé dans l’attelle, le mouvement se 
passe uniquement dans l'articulation de l’épaule, et cette manœu¬ 



vre très simple ne compromet en rien la contention et la réduc¬ 
tion des fragments. 

Cet appareillage, qui permet au blessé de se lever très préco¬ 
cement, convient ii toutes les fractures de l’humérus, du radius 
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et du cubitus, tout au moins pendant les premiers temps du trai¬ 
tement, c’est-à-dire pendant que la fracture est ouverte, en don¬ 
nant une réduction suffisapte. 

Lorsque la fracture compliquée est transformée en fracture 
fermée, soit par suture primitive, par suture primitive retardée, 
c’est-à-dire trente-six ou quarante-huit heures après l'interven- 
tion, ou par suture secondaire, la suspension a moins sa raison 
d’être. Après l’ablation des fils, l’emploi des appareils Delbet, 
Leclercq, Alquier (1), Pécharmant (2), est tout à fait justifié en 
donnant des réductions parfaites. 

En réalité si la réduction, d’après la radiographie, est satis¬ 
faisante, on peut poursuivre jusqu’à consolidation le traitement 
dans l’attelle de Thomas. 

Si, au contraire, la réduction est jugée insuffisante, l’emploi 
du Thomas est alors temporaire, et doit être maintenu tant que 
le foyer de fracture est ouvert. Il favorise d’abord la régression 
de l’œdème, permet la surveillance de la blessure et, en cas 
d’infection, la stérilisation rapide par l'irrigation ou toute autre 
méthode. 

De plus, les sutuz-es secondaires peuvent être pratiquées dans 
l’appareil lui-même, et par conséquent sans suppression de 
l’extension et sans mobilisation du foyer de fracture. 

Toutes les semaines, comme nous l’avons dit, l’examen radio¬ 
logique très facile à pi’atiquer, permettra de surveiller la posi¬ 
tion des fragments. 

(1) Description des appareils Delbet, Leclercq, Alquier. Voir 
Appareillage des fractures. Alquier et Tanton. Masson, 1917. 

(2) L'appareil de Pécharmant permet, une traction directe par 
bandes collées ou leucoplaste adhésif sur le fragment inférieur de 
l’humérus. Comme dans l’attelle de Thomas, la traction prend 
point d’appui sur l’extrémité inférieure de l’appareil, la contre- 
extension étant réalisée au niveau de l’aisselle par un béquillon.’ 
Il se compose de deux tiges l’une postérieure, l’autre antérieure ; 
cette dernière, au-dessus du coude, fait place à un anneau 
allongé, qui donne passage à l’avant-bras et qui permet ainsi le 
libre jeu de l’articulation du coude, tout en assurant l’immobili- 

’sation complète du foyer de fracture. 
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Ce qu'il faut pour l 

Un cadre (n’importe quel modèle). Le type Balkan suffit. 

Une attelle de Thomas pour membre supérieur garnie. 

Solution de bicarbonate de soude à 30 pour 1.000. 

Colle de Sinclair. 

Deux bandes de finette croisée de 1 m. X 0 m. 08 (lacs de trac- 
tion) ou gant de coton blanc avec bouton dans chaque doigt. 

Une bande de gaze de 0 m. 05. , / 

Deux rouleaux de bande de toile de 0 m. 08 de largeur (poui 
hamacs) 

Epingles de sûreté oirpinces genre Sinclair. 

D°euTbandesde gaze de 0 m. 08 de largeur (pour envelopper le 
membre). 

Trois poulies à crochet. 

Deux pitons. 

Deux S en fer (pour suspendre l’attelle). 

Corde de 4 mm. 5 mètres. 

Poids de 2 kilos. 

Une poignée en bois. 

2" Méthode de Blake (l). - Le dispositif général pour le 
traitement des fractures de l’humérus par la méthode de Blacke 
est représenté dans les figures 31 et 32. 

Laiuspension se fait en'deux points, 1 un pour la suspen¬ 
sion directe du bras lui-même, l’autre pour la suspension de 
l’avant-bras. Le bras est m ^^de 

unique, en toile caoutchoutée à double face de « ™, ^0 de 
largeur et de Om. 70 de longueur. La double bande de sus- 
nension du bras, qui avait été décrite primitivement, a ete 
reconnue inutile et, pour ainsi dire, abandonnée. La “urbure 
•anormale formée par l’os fracturé, que ces deux bandes et^ 
destinées à corriger, peut être plus fadement modifiée à 1 aide 
de la traction si elle est employée, ainsi que pai la natuie de la 
suspension appliquée à l’avant-bras. 

(1) Blake et Bulkley. Traitement des fractures des membres au 
moyen de la suspension et de la traction. Presse medicale, no 64, 
■19 novembre 1917. 
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Cette bande unique passe sous le bras ; puis l’une de ses extré¬ 
mités est fixée, à l’aide de punaises métalliques, à une petite 
barre de bois de 0 m. 20 de longueur.' L’autre extrémité 
de la bande est percée d’une série de petits trous munis d’œillets, 
destinés à être accrochés à un même nombre de clous, situés sur 



Fig. 3t. — Suspension de Blake dans les fractures de l’humérus. 
— Fracture haute de l’humérus où la traction se fait à l’aide de 
bandes collées. On a omis de représenter la planchette qui doit 
séparer les deux bandes de traction du bras. La méthode de sus¬ 
pension de l'avant-bras et de traction du bras est clairement 
représentée f D’après Blake et Bulkley). 

l’autre face de la pièce de bois. Ainsi, le tissu caoutchouté ne 
peut faire de plis au-dessous du bras. 

De plus, grâce aux œillets, il peut être très facilement retiré 
lors des pansements. A chaque bout de ce morceau de bois est 
fixée l’extrémité d’une corde de 0 m. 50 de longueur envi¬ 
ron. De la moitié de cette corde part une seconde corde qui 
monte verticalement du milieu de l’humérus vers une poulie 

UESFOSSES ET ROBERT 4 ‘ 
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fixée à l’uue des grandes barres lonç^itudinales. La suspension 
plus ou moins élevée, soit de l’extrémité proximale, soit de l’ex¬ 
trémité distale de cette bande caoutchoutée, s’obtient en faisant 
glisser le long de la corde de 0 m. 50 (fixée aux deux bouts 



Fig. 32. — Suspension de Blake dans les fractures de l'humérus. 
— Fracture basse de l’humérus, pour laquelle les bandes collées 
n’ont pu être utilisées. Dans ce cas, on se sert de la bande d’Hen- 
nequin. Pour plus de clarté, l’épaisse couche de coton n’est pas 
représentée ici. Dans ce dessin, la planchette qui doit se trouver 
entre les bandes de traction du bras manque également. Noter 
la direction dans laquelle se fait la traction et qui correspond 
exactement à l’axe de la diaphyse humérale. Ce résultat s’ob¬ 
tient' par la bonne fixation des épingles qui maintiennent la 
bande latéralement (Pour les détails de la planchette à main, 
voir la figure 33). (D’après Blake et Bulkley). 

de la pièce de bois) le nœud par lequel vient s’attacher la 
longue corde verticale. Une fois le point obtenu, on prévient le 
glissement des deux cordes l’une sur l’autre, par quelques tours 
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de rubaa adhésif. En général, un kil. et demi suffit pour la 
suspension directe du bras. 

L’avant-bras est suspendu au moyen de deux bandes collées 
l’une du côté des fléchisseurs, l'autre du côté des extenseurs 
(fig. 33). Ces deux bandes ne doivent pas se rejoindre latérale¬ 
ment, afin que Tavant-bras ne se trouve jamais comprimé, et 



Fig. 33. — Suspension de l’a¬ 
vant-bras dans un cas de 
. fracture compliquée du coude. 


Noter la disposilion de la 
planchette et l’absence de sou¬ 
tien du bras (D’après Blake et 
Bulkley). 


qu’aucun obstacle ne soit mis à la circulation. Les rubans qui 
terminent ces bandes de traction sont fixés, par l’intermédiaire 
de boucles, à une planchette au centre de laquelle est ,percé un 
trou. Par ce trou, on passe la corde de suspension à laquelle on 
fait alors un nœud d’arrêt. 

La planchette pour la main doit être un peu plus longue que la 
largeur du poing. Sa largeur égale les trois quarts de sa longueur. 

Les rubans des bandes de traction passent au-dessus des 
bords de la planchette, tandis qu’aux extrémités de cette dernière 
sont cloués deux morceaux de ruban élastique. Aux deux bouts 
libres de ces élastiques est fixée une baguette ronde en bois. 
Elle doit être ajustée de telle sorte que les doigts étendus puis¬ 
sent la saisir, afin de faire quelques exercices, mettant en jeu 
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l’élasticité des rubans. Ce dispositif est important, en particulier 
dans les lésions du nerf radial. 



'Fig. 34. — Dispositif de suspension pour fracture d’humérus. — 
Remarquer l’usage de trois barres longitudinales, la plus externe 
des trois servant à soutenir l’avant-bras, en maintenant le frag¬ 
ment inférieur de l’humérus en rotation externe. (D'après Blake 
et Bulkley). 

La corde de suspension de l’avant-bras monte alors et va 
passer dans une poulie fixée à l’une des barres longitndinales 
situées au-dessus du lit. Cette barre, spéciale à l’avant-bras, est 
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L’appareil est suspendu au cadre de Cassette (Voir'page 12). 
Dimensions : Barres en bois de 0 m. 06 X 0 m. 02. Hauteur 
des cadres = 2 mètres. Largeur (extérieure) = 0 m. 80. Barres 
transversales supérieures des cadres avec deux encoches è 0 m. 05 
de leurs extrémités = 1 m. 20. Barre transversale du cadre' du 
pied du lit pour l’extension =1 m.40. Barres longitudinales avec 
15 encoches espacées de 0 m. 07, commençant à 0 m. 44 des 
extrémités = 2 m. 30. Barres transversales avec deux encoches 
espacées de 1 m. 04, l’une placée à 0 m. 10 de l’une des extré¬ 
mités 1 m. 70. Traverses pour la partie inférieure des 
cadres = 0 m. 90. Montage avec 10 boulons. (D’après .Miss 
Cassette). 
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placée à 0 m. 20 (ou plus) en dehors de la barre servant 
à la suspension directe du bras (fig. 34). On obtient par ce 
moyen la rotation .externe du fragment inférieur, résultat qui 
serait difficile à acquérir si le bras et l’avanl-bras étaient tous 
deux fixés sur un même axe longitudinal. 



Fig. 36. — Appareil de 
Gassettepour fractures 
du bras. 

La traction élastique 
se fait au moyen de ban¬ 
des) collées sur le bras. 
Noter le dispositif à glis¬ 


sière des deux tiges 
du support qui permet 
de régler le degré d’ab¬ 
duction du membre (Ap¬ 
pareil interchangeable). 
(D’après Miss Gassette). 


La poulie soutenant ravant-bras est placée, d’ordinaire, suffi¬ 
samment loin dans la direction du pied du lit, pour donner au 
coude un angle d’ouverture de 133“ environ. Dans la suite, cet 
angle peut être ramené à 90° ; mais un angle assez ouvert, donné 
dès le début, permet plus facilement la traction. 

Si la traction est nécessaire, elle peut-être obtenue de deux 
façons différentes : 

a) L’emploi des bandes collées sur chaque face latérale du 
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faras est très efficace et donne une bonne traction du fragmept 
osseux inférieur (fig. 3i). Egalement dans ce cas, on se sert 
d’une planchette de traction, dépassant de 0 m. 02 la largeur 
du coude, afin d’éviter la pression latérale sur les condyles 
huméraux. Une corde fixée au centre de cette planchette en 
assure la traction, et va passer sur une poulie fixée à la barre 
transversale inférieure du cadre situé au pied du lit. La hauteur 
même de cette barre transvei’sale se règle suivant les besoins. 

b) Si la blessure du bras siège assez bas, rendant ainsi impos¬ 
sible l’emploi des bandes collées, la traction peut être obtenue 
en passant autour de l’extrémité inférieure du bras une bande 
croisée en 8 rappelant l’écharpe d’Hennequin pour les fractures 
du fémur. Cette bande, de grosse mousseline, a 1 mètre de lon¬ 
gueur sur 0 m. 06 de largeur. Le milieu de celte bande est 
placé à la face postérieure du bras, à sa partie inférieure. Les 
deux bouts sont ramenés en avant, puis croisés l’un sur l’autre 
à la face-antérieure du bras. Une fois parvenus sur le côté opposé, 
ils sont épinglés avec soin, de telle façon que la traction qu'ils 
transmettront passe dans l’axe de la diaphyse humérale (fig. 32). 

Dans le cas de blessures basses du bras, il est bon de 
placer une épaisse couche de colon entre le pansement et la 
bande de traction. La contre-extension produite par le seul poids 
du corps est suffisante pour ce traitement de fractures de l’hu¬ 
mérus. Pour toute fracture ainsi traitée, il faut encourager le 
blessé à mobiliser lui-même les articulations de l’épaule, du 
coude, du poignet et des doigts. Chaque jour la main et les doigts 
devront être massés. 

La question de l’abduction à donner au membre sera exposée 
à propos du traitement de chaque fracture, suivant son siège. 


3» Attelle de Gassette. — Cette attelle se compose de 
deux parties : l’une brachiale, l’autre antibrachiale, réunies par 
une sorte d’articulation à rotule. 

Ce dispositif permet de régler facilement le degré de flexion et 
de rotation de l’avant-bras. 

La suspension se fait comme l’indique la figure 35, qui repré¬ 
sente une fracture de l’humérus, suspendue à un cadre de 
Gassette. Cette attelle est interchangeable. 
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i Appareil de Gassette. — Bien que n’élant pas un 
appareil à suspension proprement dit, le dispositif imaginé par 
Miss Gassette mérite d’être mentionné ici, car il permet une 
traction élastique directe sur le fragment inférieur de niumérus, 
maintenu en abduction plus ou moins marquée. 

Gomme le représente la figure 36, il se compose d’un corset 
en aluminium sur lequel vient s’appuyer un cadre-gouttière qui 
supporte le bras. Une traction élastique est exercée au moyen 
de bandes collées et d un caoutchouc, sur le segment inférieur du 
bras, et l’avant-bras est supporté par une gouttière en aluminium. 

Grâce à de nombreuses articulations, le bras est plus ou moins 
élevé; l’appareil est fixé au corset au moyen de vis, et. peut ainsi 
servir pour l’un ou l’autre bras. 


I- — Fractures de l’humérus au tiers supérieur 


Dans cette variété de fractures, outre la traction, il est néces- 
saiie de placer le bras en abduction marquée. En particulier, 
dans les fractures du col chirurgical, la tête humérale est forte¬ 
ment déviée en dehors, et en rotation externe., 

Il y a donc lieu de placer le bras en abduction forcée, pour 
bien mettre les fragments dans le prolongement l’un de l’autre, 
et éviter ainsi une déviation angulaire à sinus interne. 

1° Attelle de Thomas. — L’abduction du membre existe 
toujours comme nous l’avons vu, avec l’emploi de l’attelle de 
Thomas, et pour en régler le degré, on déplace plus ou moins 
vers la tête du lit, la corde de suspension qui soutient l’attelle 
Dans la fracture juxta-articulaire, il est évident qu’il est pré¬ 
férable de ne point laisser le malade se lever, car le mouvement 
imprimé à l’épaule, dans la rotation de 90° de l’attelle, se passe¬ 
rait non dans l’articulation, mais dans le foyer de la fracture. 

2° Appareillage de Blake. — On emploie le dispositif 
de la figure 37, représentant une fracture du col chirurgical avec 
le bras en abduction extrême. Le cadre est légèrement modifié. 



Fig. 37. — Abduction extrême et rotation externe, dans un cas de 
fracture du col chirurgical de l’humérus. — Le cadre fixé à 
la tête du lit a dû subir quelques modifications pour le traite¬ 
ment de cette fracture spéciale (D'après Blake et Bulkley). 
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Si l’abduction ne demande que 60° environ, ce qui est le cas 
pour les fractures du tiers supérieur de l'humérus en général, 
Blake a recours au procédé indiqué fig. 38. 

Une planche ordinaire non rabotée dépassant de 0 m. 50 



la largeur du lit employé et ayant 0 m. 22 de largeur est glissée 
entre le matelas et le sommier ; le poids du malade reposant 
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sur le matelas suffit à maintenir cette planche dans la position 
désirée. Son extrémité libre porte un montant vertical en bois 
auquel est fixée une poulie. Cet ensemble prend toutes les 
positions voulues, mais cette planche ne doit être ni peinte, 
ni même rabotée. 

La traction en général sur le bras, est d’environ küos. 


II. _Fractures de l’humérus au tiers moyen 

10 Attelle de Thomas. — L’appareillage se fait ici tel que 
nous l’avons décrit, mais il faut faire particulièrement attention 
à bien tendre les hamacs, de façon à éviter toute angulation dans 
la position des fragments. Il faut avoir soin, et cette recomman¬ 
dation s’applique à tous les appareils à hamacs, de mettre un lac 
au niveau de la fracture, et un à chaque extrémité de la plaie, de 
façon à mobiliser le moins possible la fracture au moment des 

pansements. ■ i t 

11 ne faut enlever simultanément, que le ou les lacs répondant 
à la plaie ; c’est la seule façon d'éviter la chute des fragments et 
dè maintenir leur immobilisation. 

2o Appareillage de Blake. — Les fractures du tiei s 
moven sont suspendues de la façon habituelle ; mais ici il faut 
soigneusement éviter la formation de courbures antéro-poste- 
i-ieures de l’os. La traction est faite, en général, avec un angle 
d’abduction de 45° environ. 

La plaie, soignée concurremment à la fracture, est presque 
toujours placée de telle sorte qu’il est nécessaire d’avoir recours 
à la bande d’Hennequin. Ici, plus que dans tout autre cas, il 
importe d’épingler soigneusement la bande, afin que la traction 
qu’elle exercera se fasse exactement dans l’axe de la diaphyse 
humérale (fig. 32). Si l’épingle est placée trop baut,_il se pro- 
duira une courbure osseuse à convexité antérieure. Si, au coii- 
traire, elle est placée trop en arrière, elle provoquera une cour¬ 
bure à convexité postérieure. Cette incurvation possible de l’os 
peut être également modifiée par la quantité de poids suspendant 
l’avant-bras et le bras. 

Un excès de poids à l’avant-bras détermine une .courbure a 
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convexité postérieure ; trop peu de poids au contraire, permet 
l’affaissement du coude et la formation d’une courbure à convexité 
antérieure. 



Fig. 39. — Disposi¬ 
tif d’Henry per¬ 
met tant la 
flexion du coude 
dans les fractures 
du tiers inférieur 
de thumérus. 

A. Un support B, est fixé au moyen de cordons à l’attelle de 
Thomas A. 

La traction directe sur le fragment inférieur est faite par le 
8 de chiffre (Méthode d'Hennequin) (Voir également flg. 32). 
L’avant-bras est suspendu par deux bandes collées. 

B. Support d’Henry. Dimensions : En fer rond de 0 m. 008 de 
diamètre. Longueur des tiges B, B', 0 m. 55. Largeur en bas 
0 m. 12. Tiges pour fixer â Tattelle 0 m. 20. 
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III. — Fractures de l’humérus au tiers inférieur 

Dans les fractures du tiers inférieur et surtout dans les frac¬ 
tures juxta-articulaires de l’humérus, le fragment inférieur a 
souvent tendance à basculer en avant ; et cette déformation est 
d’autant plus accentuée que l’avant-bras est étendu sur le bras. 

Il y a donc lieu, dans le traitement de cette variété de fracture, 
de placer le coude en flexion. 

1° Attelle de Thomas. — Jusqu’à présent nous avons vu 
que le membre était toujours placé en rectitude dans l’attelle de 
Thomas. Or, en prolongeant ainsi l’immobilisation d’une fracture 
basse, insuffisamment réduite, on s’expose à provoquer une 
ankylosé partielle de l’articulation du coude en extension ; les 
mouvements de flexion imprimés alors à l’avant-bras se font au 
niveau même de la fracture, et lorsque l’avant-bras est fléchi à 
angle droit, le fragment inférieur bascule en arrière ; il peut en 
résulter une consolidation vicieuse avec incurvation à convexité 
postérieure. 

Aussi faut-il modifier l’appareillage, et maintenir le coude en 
flexion au moyen du dispositif employé par Henry (fig. .39et40). 

On ajoute, à hauteur du coude, sur les tiges de l’attelle, un 
support analogue au Thomas, mais présentant à l’extrémité libre 
de chaque tige un morceau de feuillard rivé perpendiculairement 
sur elle, et excavé afin de s’emboîter sur la tige de l’attelle 
(fig. 39, B}. 

Ses dimensions sont les suivantes ; 

Fer rond de 0 mm. 008 de diamètre ; hauteur, 0 m. .33 ; lar¬ 
geur en bas, 0 m. 12 : tiges pour fixer à l’attelle, 0 m. 20. 

Ce support est fixé sur l’attelle au moyen de cordons. 

Une traction directe à la Hennequin (fig. 32) est faite sur le 
fragment inférieur de l’humérus, si les plaies ne permettent pas 
le collage de bandes de traction. 

Les chefs libres de la traction après reflexion sur les tiges 
latérales sont noués dans le V de l’extrémité inférieure de l’at¬ 
telle. 

Sur l’avant-bras, deux bandes, l'une radiale, l’autre cubitale, 
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sont collées et fixées à l’encoche du support avec une traction, 
simplement suffisante pour soutenir le membre. Les bandes'sont 



placées comme nous l’avons indiqué; le bras, l'avant-bras et la 
main, sont enveloppés avec une bande de gaze. 

La fig. 40 montre que ce dispositif ne gêne en rien la station 
debout, et qu’il suffit de maintenir l’avant-bras avec une écharpe 
pour éviter les oscillations de l’appareil pendant la marche. 
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2» Appareil de Thomas coudé. — Get appareil main¬ 
tient l’avant-brag fléchi sur le bras, en permettant une traction 
directe sur le fragment inférieur (fig. 41). , 

Il peut remplacer le dispositif précédent, mais il n’est pas des¬ 
tiné à la suspension proprement dite. 

La combinaison de l’attelle de Thomas 
et du support est donc préférable, 
puisqu’elle permet à la fois la station 
debout et la suspension, lorsque le 
blessé est couché. 

3“ Appareillage de Blake. — 

Il est le même que celui employé pour 
les fractures du tiers moyen. Il faut 
veiller s'eulement à ce que la bande qui 
soutient l’humérus dépasse largement 
le siège de la fracture, car s’il en était 
autrement, il en résulterait un affais¬ 
sement du coude 
qui entraînerait une 
incurvation de l’os 
à convexité anté¬ 
rieure. 

Il faut en général 

une abduction Thomas coude 

légère de 23° et (d’aprèsAlquier et 

une traction d’un Tanton) (non in¬ 
kilo. , terchangeable. Côté gauche). 



FRACTURES DE L’AVANT-BRAS 

Comme pour le bras, les fractures de l’avant-bras devant réel¬ 
lement bénéficier de la suspension (fractures des deux os avec 
large plaie, en particulier) peuvent être traitées, soit dans l’attelle 
de Thomas, soit par la méthode de Blake. 

1“ Attelle de Thomas. — L’appareillage est tel que nous 
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1 avons décrit, mais nous avons vu que la traction se faisait sur 
l^avant-bras au moyen de deux bandes collée ; l’une externe, 
1 autre interne pour maintenir la main en supination. 

Dans la double fracture du radius et du cubitus, c’est la posi¬ 
tion de choix pour la main. Si, en effet, pour le cubitus cela 
importe peu, il faut, dans la fracture du radius, comme l’a bien 
montré Destot, éviter le décalage, si l’on veut conserver l’inté¬ 
grité des mouvements de pronation et de supination. 

11^ est, en effet, démontré que dans les fractures des deux os 
de l’avant-bras, les deux fragments supérieurs sont en supination 
complète, alors que les fragments inférieurs se mettent en pro- 



Fig. 42. — Traction par le gant collé. — Noter les deux fentes 
de la planchette qui se trouve maintenue et appliquée à l’extré¬ 
mité de l’attelle par les cordons de traction des doigts. Dimen¬ 
sions de la planchette ; longueur 0 m. 25. Largeur 0 m. 08. 

nation. On conçoit que si la consolidation se fait ainsi, la prona¬ 
tion et la supination sont impossibles, puisque les fragments 
supérieurs et inférieurs sont respectivement, dans cette position 
vicieuse, à bout de course. 

C’est donc en supination que la main doit être placée, dans le 
traitement des fractures de l’avant-bras. 

Ceci est également vrai pour la fracture isolée du radius. 

Si la plaie ne permet pas la traction collée par bandes, on devra 
employer le gant de coton collé et faire la traction sur chacun des 
doigts (fig. 42). 

^ Pour cela, on prend un gant de coton blanc ordinaire, et à 
l’intérieur de chaque doigt on place un bouton d’un diamètre un 
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peu plus large que celui du doigt. A chaque boulon sont attachés 
deux fds ou deux cordons destinés à la traction. 

La main est lavée et passée à la solution de bicarbonate de 
soude ; on met le gant bien tendu pour éviter les plis et par-des¬ 
sus, on applique la colle suffisamment liquide pour la faire péné¬ 
trer à travers le tissu ; on tamponne avec du coton, et on laisse 
sécher. Les fils de chaque doigt sont alors attachés à une plan¬ 
chette, présentant cinq encoches snffisamment écartées pour que 
les doigts ne se touchent pas. On fait autant que possible une 
traction égale sur tous les doigts et celte planchette est fixée à 
l’extrémité inférieure de l'attelle de Thomas. Elle doit avoir 
environ 0 m. 2o de longueur et 0 m. 08 de largeur. On peut la 
fixer à l’attelle comme le montre la figure 42. 

Ce que nous venons de dire s'applique, bien entendu, égale¬ 
ment aux fractures du radius seul. 

Pour les fractures isolées du cubitus, il y aura toujours avan¬ 
tage à employer quelque temps la suspension, surtout si la plaie* 
est importante. 

2» Appareillage de Blake. — La méthode habituelle de 
suspension et traction de l’avant-bras estindiquée par la figure 43. 
L’avant-bras est suspendu dans une sorte de berceau, qui 
consiste en deux barres rondes, en fer, de 0 m. 40 de lon¬ 
gueur chacune, eide 0 m. 008 à 0 m. 009 de section. Elles sont 
réunies l’une à l’autre par deux tiges de diamètre plus faible, 
tiges accessoires, recourbées, et rivées à leurs extrémités, dans 
quatre trous pratiqués dans les barres parallèles. L’écartement 
entre les deux barres parallèles est de 0 m. 1S environ. Mais 
cette distance peut être augmentée en modifiant la courbure 
des tiges intermédiaires. Les deux tiges arquées passent au- 
dessus de l’avant-bras. Ce dernier est suspendu à l’aide de 
bandes obtenues en cousant ensemble deux épaisseurs de mous¬ 
seline non blanchie (fig. 45). 

Les extrémités amincies de ces bandes sont passées au-dessus 
des barres parallèles du berceau, et sont attachées, soit avec des 
épingles de sûreté, placées extérieurement, soit avec des pinces 
métalliques (pinces à dessin ordinaires). De cette façon, elles 
sont ajustables au membre qu’elles ont à soutenir. 

Lorsque des pansements humides ou l’irrigation continue sont 
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Fig. 43. — Dispositif- de Dlake pour les fractures de l'avant- 
Iras. — Berceau, muni des bandes destinées à recevoir et à sou¬ 
tenir l’avant-bras blessé. La traction est faite par bandes collées. 
La contre-extension est obtenue par une bande d llennequin 
(D’après Blake et Bulkley). 

Fig. 4-4. — Même dispositif que figure 43. — La traction est 
faite sur chaque doigt par bandelettes agglutinatives (D’après 
Blake et Bulkley). 

Fig. 45. — Attelle de Blake 
' pour fractures de l’avant- 
bras. — Dimensions ; fer 
rond de 0 m. 008, tiges laté¬ 
rales 0 m. 40. Ecartement 
des tiges 0 m. 15. Arceaux rivés dans les tiges en fer rond de 
0 m. 005 (attelle interchangeable). 
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nécessaires, on emploie des bandes semblables, mais en tissu 
caoutchouté, à double face. Si la plaie le permet, la traction est 
pratiquée . avec des bandes collées à la partie inférieure de 
l’avant-bras. 

Sinon, dans les plaies situées bas, on obtient une très bomie 
traction en se servant du gant dont nous avons parlé précé- 
demraènt. On peut également (fig. 44) exercer sur chaque doigt, 
une traction au moyen d'un anneau maintenu avec des bandelettes 
de leucoplaste adhésif. Un poids d’un kilo et demi environ suffit. 



telle pour la place du bras. Les 
tiges sont l’une supérieure, 
l’autre inférieure (Appareil in¬ 
terchangeable). (D’après Miss 
Cassette). 


Fig. 46.'— Appare.il de Gaasette, 
pour fraclurea de l'avant- 
bras. — L’extension est faite 
au moyen de deux bandes col¬ 
lées : l’une sur la face anté- 
' rieure, l’auti’e sur la face pos¬ 
térieure de l’avant-bras. La 
contre-extension se fait sur le 
bras par un bracelet lacé. 

Noter 'la dépression de l’al- 


II faut prendre grand soin d’interrompre la traction deux fois 
par jour, afin de pouvoir pratiquer la mobilisation active et pas¬ 
sive des petites articulations des doigts. La supination extrême 
est rarement nécessaire. Un degré un peu moindre suffit à empê¬ 
cher l’union entre les deux os de l’avant-bras. 

Dans les cas d’œdème considérable, il .est parfois utile de sus¬ 
pendre l’avant-bras en position verticale, soit à l’aide du gant, 
soit à l’aide de bandes collées. 
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3° Appareil de Gassette. — Cet appareil permet d'exercer 
sur les deux fragments supérieur et inférieur, une traction élas¬ 
tique en sens inverse. Il offre en outre l’avantage de ne pas immo¬ 
biliser le blessé au lit. Il se compose d’une attelle métallique, 
ayant la forme d’un rectangle allongé. Chaque extrémité présente 
une encoche pour l’extension et la contre-extension. Pour éviter 
le balancement du membre, l’attelle est fixée à une ceinture dis¬ 
posée autour de la taille du blessé. Près de l’une de ses extrémi¬ 
tés, cette attelle est déprimée en demi-cercle ; l’avant-bras et la 
main sont placés en semi-pronation, maintenus par les tractions 
élastiques entre les tiges qui sont l’une supérieure, l’autre infé¬ 
rieure (fig. 46). Cette attelle peut servir pour l’un ou l’autre côté. 

RÉSECTIONS DE L’ÉPAULE 

L’emploi de la suspension semble ici beaucoup moins indiqué 
que pour les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus. 
La traction n’est en effet pas nécessaire ; elle peut même être 
nuisible, car il faut permettre à la tonicité du deltoïde de mainte¬ 
nir en contact l’extrémité osseuse de l’humérus sectionné et la 
cavité glénoïde. Il suffit d’immobiliser suffisamment l’épaule. Oii 
y parvient facilement avec une gouttière, ou même, avec une 
simple écharpe de Mayor. Néanmoins, Blake ^conseille de sus¬ 
pendre le bras en abduction presque à angle droit, mais sans 
traction. L’appareillage est le même que celui décrit pour les frac¬ 
tures du tiers supérieur de l’humérus (fig. 37). 

RÉSECTIONS DU COUDE 

Ici encore la suspension n’est pas nécessaire. Sauf exception, 
les autres appareils (gouttières, attelles, appareils plâtrés) lui sont 
préférables. Une gouttière en aluminium ou une attelle métallique 
coudée à angle droit maintiennent d’une façon parfaite, l’arti¬ 
culation en flexion, position de choix à donner, en général, aux 
résections du coude. 

Blake préfère suspendre le coude, comme les fractures basses 
de l’humérus (page 63) mais sans traction naturellement. 

En tous cas, il ne faut pas oublier que dans les résections sous- 
périoslées du coude, la mobilisation doit être pratiquée de façon 
très précoce ; l’appareillage n’est donc que de, très courte durée. 
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Plus encore que dans les fracliires du membre supérieur, la 
méthode de suspension, dans le traitement des fractures du 
membre inférieur, rend d’inestimables services tant au blessé 
qu’au chirurgien. Il s’agit, dans la grande majorité des cas, de 
traumatismes sérieux, nécessitant, pendant les premiers jours, 
des pansements minutieux et douloureux et une surveillance de 
tous les instants, dans la crainte d’une complication grave : gan¬ 
grène ischémique, dans le cas de ligature d’un gros vaisseau, gan¬ 
grène gazeuse, hémorrhagie secondaire, etc. Il est donc ici parti¬ 
culièrement précieux de pouvoir, à tout moment, jeter un coup 
d’œil sur une cuisse, une jambe, en enlevant seulement un pan¬ 
sement sans loucher, pour ainsi dire, au membre fracturé. N’y 
aurait-il que cette seule raison, elle serait déjà suffisante pour 
faire préférer à toute autre méthode, l’appareillage en suspen¬ 
sion, d'une façon très précoce, chez tous les blessés atteints de 
fracture du membre inférieur. 

Quelle que soit la variété de la fracture, et naturellement, il 
s’agira presque toujours de fractures dir fémur ou du tibia, le 
traitement, en dehors de l’acte chirurgical, doit poursuivre un 
triple but : 

t O Empêcher le chevauchement des extrémités osseuses, par 
une extension sur l’un des fragments et une contre-extension sur 
l’autre. — On y parvient par les différents procédés de traction. 

Mais ici, on se trouve en présence de deux méthodes bien dis¬ 
tinctes : 

Dans la méthode classique, (Tillaux, Hennequin, etc.) l’exten- 
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sion continue est toujours exercée sur le fragment inférieur de 
l’os fracturé au moyen de poids. 

La contre-extension est représentée par le seul poids du corps. 

n en est de même avec les appareils à ressorts, qui prennent 
points d’appui sur les saillies osseuses, comme les appareils de 
Delbet par exemple. / 

L’extension se fait au niveau des condyles (fractures de cuisse) 
ou des malléoles (fractures de jainbe), la contre-extension au 
niveau de l’ischion ou des plateaux tibiaux. 

Sinclair au contraire, emploie une méthode inverse, qui ne 
s’applique d’ailleurs, qu’aux fractures de cuisse. On en ti’ouvera 
plus loin l’exposé détaillé. 

En voici le principe ; 

Le segment inférieur du membre fracturé, représenté par la 
jainbe et une partie de la cuisse, est fixé par l’intermédiaire 
dune attelle métallique qui l’immobilise. Il représente la-contre- 
extension. 

Par une forte inclinaison du lit, l’extension continue du frag¬ 
ment supérieur s’opère par tout le poids du corps, entraîné sous 
1 action de la pesanteur. 

2° Maintenir les fragments dans le prolongement l’un de l’au¬ 
tre, de façon à conserver au membre son axe normal. — Non 
seulement il faut corriger les déplacements latéraux ou antéro¬ 
postérieurs, mais encore donner aux deux fragments le même 
degré de rotation autour de leurs axes pour éviter le décalage 
axial, limitant ultérieurement les mouvements de rotation inter¬ 
ne ou externe. Les diverses attelles métalliques actuellement 
en usage réalisent, d’une façon parfaite, la contention etl’immo- 
bdisation de la fracture. 

3“ Eviter la -chute du pied pour prévenir l’équinisme. — On 
verra plus loin les divers moyens d’y remédier. 

I. — PROCÉDÉS DE TRACTION 

La traction sur le fragment inférieur peut se faire de différentes 
façons, et certains procédés conviennent mieux à certaines frac¬ 
tures qu’à d’autres, suiva,nt l’étendue et le siège des plaies. 
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1“ Traction par bandes collées. — Gomme nous l’avons 
vu pour le bras, elle se fait au moyen de deux bandes de finette 
croisée de Om. 08 de large, collées au moyen de la colle de 
Sinclair. Elles doivent remonter aussi haut que possible, jusqu’à 
proximité de la plaie et il faut utiliser la plus large surface d’adhé¬ 
rence possible pour augmenter la durée et la solidité de la traction 
(fig. 47). 

2“ Semelle de Sinclair. — Cette semelle a de- multiples 
applications car elle permet d’exercer sur le membre inférieur 



47. — Traction par bandes collées. — Les 
bandes représentées ici sont préparées spéciale¬ 
ment pour s’adapter aux boucles de la planchette. 
Noter la bande plantaire collée au pied pour évi¬ 
ter l’équinisme (d’après Blake et Bulkley). 


toute la traction nécessaire, en ne prenant point d’appui que sur 
le pied, qui peut lui-même être placé dans n’importe quelle 
position. 

Elle se compose d’une planchette et d’une pièce métallique en 
fer réunies par un boulon (fig. 48, D, E, F). 

La planchette épaisse de 0 m. 01, longue de 0 ni. 30 et large de 
0 m. 10 présente sur ses deux bords latéraux l't échancrures 
comme le montre la figure 48. A son centre, est percée une fente 
suffisante pour permettre à la tige du boulon de glisser libre¬ 
ment, et de fixer celui-ci à hauteur variable. Longue de 0 m. 10, 
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Fig. 48. — Semelle de Sinclair. — A. Triangles en laiton. — 
B., Bandelettes en flanelle munies de deux triangles. Chaque 
triangle porte un cordon. Chaque bandelette est el'fllochée. Les 
cordons des triangles ne sont figurés que sur les trois premières 
bandelettes. — C. Punaises ordinaires.'— D. Planchette. — 

E. Traverse en fer. Noter les deux ergots de chaque côté de 
l’orifice central. Vue de la face en contact avec la planchette. — 

F. Boulon avec écrou à oreilles et rondelle. — G. Coussin en 
flanelle interposé entre la semelle et la plante du pied. 
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la fenle commence à 0 m. 05 du bord inférieur de la planchette. 

La ferrure est simplement constituée par une traverse en fer 
longue de 0 m. 23, large de 0 ra. 015 et épaisse de 0 m. 004. Au 
milieu, un -erifice laisse passer la tige du boulon, sur laquelle est 
vissé un écrou à oreille ou à son défaut, un écrou ordinaire. A 
chaque extrémité, un anneau est rivé pour y Axer une corde de 



Fig. 49. — Semelle de Sinclair. 

A. Semelle montée vue par la face plantaire, avant d’être 

garnie. ^ ^ 

B. La même garnie, vue par la face libre. — G. Punaises. — 
D. Planchette. — E. Traverse en fer. - F. Boulon avec écrou à 
oreille. — G. Coussin en flanelle. 


traction. Sur la face qui doit répondre à la planchetle, cette 
pièce présente deux petits ergots destinés à pénétrer dans le bois 
sous la pression de l’écrou et à fi.xer ainsi solidement la ferrure 
à la planchette. La tête du boulon,répond à la face plantaire de 
la planchette. La tige métallique est fixée sur l'autre face, les 
ergots contre le bois, et l’écrou est serré avec une rondelle sur la 
tige métallique Les encoches latérales de la planchette doivent 
regarder en haut (fig. 49). 

Cette semelle ainsi montée doit être garnie. Une épaisseur de 
coton est maintenue sur la face plantaire par une bande de flanelle 
de 0 m. 10 de largeur. Axée et bien tendue au moyen de quatre 
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irtrnV®"- un coussin en flanelle 

L”^.s s..rjrr- î:- s.vr,"VeX"'“ - 



Fig. SO. — Application de la semelle de Sinclair. 

A. Pied muni des sept bandelettes. On voit la rangée des sent 
triangles du bord externe du pied ^ 

tZoSTr '“'u bandelettes 

lemontant au-dessus des malléoles. 

«. Le meme pied vu par sa face plantaire pour monirer la 
double rangée, interne et externe des triangles. 


Avant de procéder à la pose, il convient de préparer • 

7 bandelettes de flanelle de 0 m. 03 de largeur et deO'm 
mSe" U P°"^- 'e collage (?ig 4f B) 
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fig_ 51. _ Pied muni de la 
semelle de Sinclair. 

A. Pied droit vu en dedans. 

La planchette est fixée par la 
série des cordons de chaque 
triangle. Noter le tampon de co¬ 
ton insinué entre le coussin et 
■ la semelle, pour combler Pes- 
pace dû à la concavité de la 
voûte plantaire. 

La traverse en fer repose s\ 

A, A' Cordons de traction. 

B Le même pied montrant l’extrémite distale d une attelle 
de Thomas, îi laquelle doivent être attachés les cordons de 
traction. 



r les tiges de l’attelle. 











Pour placer la semelle voici comruent il faut s’y prendre : 

Le pied est préparé comme d’habitude, et la colle est étendue 
au pinceau sur toute la plante, le dos et les bords du pied, jus¬ 
qu’aux malléoles, les orteils exceptés. 

Les bandelettes sont alors mises en place assez rapprochées les 
unes des autres, en ayant soin de bien les tendre ; les deux trian¬ 
gles de chaque bandelette correspondent, l’iin au bord interne, 
l’autre au bord externe du pied. Les bandelettes sont alors cou¬ 
pées à la longueur voulue, car il faut veiller à laisser libre la peau 
du dos du pied ; jamais les bandelettes ne doivent se rejoindre ; 
autrement, on enlève à la peau son élasticité et l’on s’expose 
ainsi, à des eschares sous l’influence de la traction (fig. bO, A et B). 

En ayant soin, comme l’indique également la figure (oO, A), de 
remonter les bandelettes collées au-dessus des malléoles, la trac¬ 
tion s’exerce directement sur l’extrémité de la jambe et non par 
rintermédiaire des articulations du tarse ou de ta tibio tarsienne. 
A chaque triangle est attaché un cordon. 

Au bout d’un quart d’heure, la semelle est appliquée contre la ’ 
plante du pied : les cordons correspondant de chaque côté, passés 
dans les encoches, sont noués sur la face libre de la planchette. 
Il faut autant que possible exercer sui' chaque bandelette une 
traction égale et la modifier si le blessé ressent une gêne quel¬ 
conque (fig. .bl, A et B). 

Le'pied rendu ainsi solidaire de la semelle, peut tourner 
autour du boulon comme axe, alors que la ferrure est maintenue 
horizontale en reposant sur les branches de l’attelle. L’ensemble 
constitue une véritable articulation à rotule, permettant tous les 
mouvements possibles. L’immobilisation est obtenue par le 
blocage de l’écrou. 

La hauteur, et par conséquent la llexion plus ou moins pro¬ 
noncée du pied, s’obtient en montant ou en descendant la plan¬ 
chette grâce au jeu du boulon.dans latente. 

Pour régler le degré de rotation exteimp ou interne, la plan¬ 
chette est inclinée autour de l’axe constitué par le boulon. 

Enfin, survant que l’on tire plus ou moins, par les cordons de 
traclion, sur l’une ou l’autre des extrémités de la traverse en 
fer, on place le pied en abduction ou en adduction. 

’ Les cordons de traction attachés aux deux anneaux de la fer- 
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rure, sont, soit fixés à l’extrémité de l’attelle, soit reliés à une 
corde supportant un poids. 

Ce qu'il faut pour poser une semelle de Sinclair 

Une semelle coinplMe comprenant la planclielte, la ferrure et 
le boulon. 

Une fiande de (lanelle de 0 m. 45 X 0 m. 10 pour la garniture. 

Coton. 

i punaises. 

7 bandelettes de flanelle de 0 m. 03 de largeur et de 0 m. 35 
de long, à bords effilochés. 

14 triangles en laiton (anneaux de rideaux de 0 m. 02 de 
diamètre façonnés à la pince). 

IV morceaux de tresse ou coulisse de 0 m. 30 de long. 

Solution de bicarbonate de soude à 30 pour 1.000. 

Colle de Sinclair. 

.3“ Patin de Sinclair. — Dans le cas, où une-plaie du pied 
ne permet pas l’emploi de la senjelle, le patin, qui est basé sur 
le même principe, n'utilise que la plante du pied pour la traction 
(fig. S2) 

Une tige en feiiillard épais do 0 in. 002, large de 0 m. 012, longue 
de 0 m. 28 est coudée deux fois à angle droit en baïonnette à 
chacune de ses extrémités; la première branche courte mesure 
0 m. 013, la seconde plus longue 0 m. 043. La partie intermédiaire, 
i-ectiligne de cette tige mesure par conséquent 0 m. 16 ; elle 
présente une fente longue de 0 m. 13 et large de 0 m, 003 pour 
recevoir un boulon de 0 m. 004 à oreilles. 

Aux deux extrémités de cette pièce ainsi coudée, sont rivées sur 
les branches de 0 m. 013, deux disques en tôle de dimensions diffé¬ 
rentes : l’un, répondant k la partie antérieure du pied, présente 
0 m. 073 de diamètre, l’autre, au talon, 0 m. 033 de diamètre. 
Cette pièce rappelle, comme son upm l’indique, le patin que l’on 
visse à la chaussure. 

Comme à la semelle, une traverse en fer longue de 0 m. 21, 
large de 0 m. 012, épaisse de 0 m. 002, pereée d’un orifice au 
milieu pour le passage du boulon, se fixe dans toutes les positions 
sur le patin. Avec un fort serrage et des rondelles on arrive à un 
blocage suffisant. 

Pour poser le patin, on découpe une semelle en tarlatane 
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Fig. 52. — Patin de Sinclair. (Pièces détachées et patin monté). 
A, A'. Disques en tôle pour l’ayant pied (A) et le talon (A'). 

c! Boulon à weuîe démonté. Noter Ip deux crans d’une des 
rondelles venant s’engager dans la glissière du patin. 

G'. Le même boulon monté. 













Fig. 53. — Patin de Sinclair appliqué (D’après Sinclair). — Le 
patin est scellé dans une semelle phUrée collée à la plante du 
pied. 

plâtrées. Lorsque le tout est bien sec, cette semelle doublée de 
flanelle est collée à la plante du pied. 

Plus simplement, si l’on ne veut pas utiliser le patin, on peut, 
en faisant le moulage du pied, incorporer dans le plâtre une série 
de cordons de chaque côté de la semelle plâtrée. Ces cordons 
sont alors noués autour de la planchette de la semelle précé¬ 
demment décrite après le collage de la semelle plâtrée à la plante 
du pied. 

Traction par la Méthode d’Hennequin. — Elle 
s’applique seulement aux fractures de cuisse. On entoure le 
membre jusqu’à mi-cuisse, d’un épais pansement de coton cardé. 
On comprime légèrement avec une bande de toile. 
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apprêtée des dimensions du pied, un peu plus large cependant, 
pour lui permettre d’empiéter légèrement sur la périphérie du 
pied, comme le montre la figure 53. 

On fait un moulage avec du plâtre, en plaçant une flanelle 
entre la peau et la semelle ; le moulage est de cette façon 
facilement enlevé, et la flanelle adhère à la semelle plâtrée ainsi 
obtenue. Le patin est alors scellé au moyen de bandelettes 
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Puis on recouvre ce pansement, le genou étant en flexion, 


Eig. 54. — Ruban métallique et son conducteur (D’après Ghutro). 


de tarlatane mouillée ou d’u 



Fig. 55. — Position du ruban métallique 
par rapport au squelette et aux ten¬ 
dons (D’après Ghutro). 


mince bandage plâtré pour main¬ 
tenir le tout en place. 
On prend une écharpe, 
pliée de façon à obte¬ 
nir un lac de 1 m. 50 
de longueur et de 
0 m. 15 de largeur; 
on décrit lalors autour 
de la cuisse et du 
genou, un 8 de chiffre, 
la cuisse . étant em¬ 
brassée dans la boucle 
supérieure du 8 et le 
croisement répondant 
au creux poplité. (Voir 
plus loin fig. 88). 


5“ Etrier de Fino- 
chietto. — Ce procé¬ 
dé consiste à exercer 
la traction directe¬ 
ment sur la face supé¬ 
rieure du calcanéum, 
au moyen dVme lame 
métallique passée entre 
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le tendon d’Achille en arrière, et l’articulation tibio-tarsienne en 
avant (fig. 55). 

Le modèle le plus courant est l’étrier de Ghutro, qui se com¬ 
pose d’une pièce recourbée en fer à cheval et d’une lame d’acier 
flexible dont les extrémités viennent se visser à celles du fer à 
cheval (fig. 54). 

On pratique au niveau du bord supérieur du calcanéum une 
petite incision verticale de 
chaque côté du talon ; puis, • 
avec une broche spéciale qui 
porte la lame métallique, on 
traverse l’espace sus-calca- 
néen en utilisant les deux 
incisions. La broche est alors 
détachée, et la lame recour¬ 
bée par ses deux extrémités 
est fixée à l’étrier. La trac¬ 
tion est exercée sur l’étrier 
qui présente sur sa con¬ 
vexité un anneau pour la 
corde (fig. 56). 

Il est utile de bien immo¬ 
biliser le pied et l’étrier avec 
un pansement de tarlatane 
apprêtéé, pour diminuer les 
mouvements toujours dou¬ 
loureux. Le premier panse¬ 
ment peut être refait au bout 
de quelques jours, et n’est 
renouvelé ensuite qu’à de 
larges intervalles. Cette trac 
tion peut supporter sans in¬ 
convénient 10 et 12 kilogs. 

L’étrier ne doit être employé que lorsque la plaie n’est pas à 
proximité du pied, dans la crainte d’une infection toujours 
possible. 

Nous n’envisageons ici l’étrier que comme procédé d’exten¬ 
sion, dans la méthode de suspension. 



Fig. S6. — Vue de l’appareil en 
place (D’après Ghutro). 
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Pour l’emploi général de la méthode de Finochietto, nous 
renvoyons à la technique de Ghutro (1). 

Tout récemment, Paschoud (de Lausanne) a proposé de rem¬ 
placer l’étrier de Finochietto, par un crochet pins simple et d’une 
application plus facile (2). 

6“ Broche de Steinmann. — La broche de Steinmann 



Fig. 57. — Broche de Steinmann. 

A. Broche perforant de part en part les condyles fémoraux. 

B. Tiges séparées réunies par une articulation et fixées dans 
chacun des condyles. 

est un procédé analogue au précédent, mais qui ne s’adresse 
qu’aux fractures de cuisse en permettant de tirer directement 
sur te fragment inférieur. Les deux condyles fémoraux sont tra- 

( 1 ) P. Ghutro. — Traitement des fractures du membre inférieur 
par l’extension continue au moyen de l’étrier de Finochietto. — 
Presse Médicale n» t3. ‘1 mars 1916. Page 101. 

(2) Modification à Tétrier de Finochietto au moyen du crochet 
de Paschoud. Bulletin de la Société de chirurgie de Paris, n" 11, 
20 mars 1917, page 753. 
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versés par une solide tige d’acier aux extrémités de laquelle on 
fixe des lacs extenseurs. La tige est enfoncée directement à 
travers les parties molles, sans incision préalable, au moyen du 
maillet ou du perforateur sur lequel on la monte ; cette intro¬ 
duction est peu douloureuse 
et peut être faite sous anes¬ 
thésie locale (1) (fig. 37, A). 

On peut éviter de traver¬ 
ser de part en part les con- 
dyles en employant deux 
tiges perforantes, réunies 
par une articulation, qui ainsi 
se placent et s’enlèvent sépa¬ 
rément (fig. 37, B). 

La traction ainsi obtenue 
est tellement directe que 
3 kilogs suffisent en général 
à la réduction de la fracture, 
mais les mêmes contre-indi¬ 
cations que pour l’étrier de 
Finochietto subsistent. Il en 
résulte, qu’avec les plaies 
habituelles de cuisse, ce 
procédé de traction ne peut 
être que très rarement em¬ 
ployé. 

7° Traction sur vis de Willems. — Cet appareil qui 
repose sur le même principe que celui de la tige de Sleinmann 
est destiné à l’extension continue des fractures du fémur et de 
celles des os de la jambe (2). 

Il se compose (fig. 38) de deux vis, munies à rune de leurs 
extrémités, d’une mèche pour en faciliter l’introduction et à 
l’autre, d’un crochet par lequel on les saisit pour les faire 
pénétrer. 

(1) Lenormant {Presse médicale septembre 1910). Extension 
continue par l’enclouage des os. 

(2) Appareil à extension sur vis : Ch. Willems. Presse médicale, 
no 69 du 13 décembre 1917. 
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Fig. 59. — Appareil appliqué pour fracture de ci 
à la suspension (D’après Willems). 
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Sur le pas de vis, circule un écrou dans lequel s’accroche une 
chaînette. Les deux chaînettes aboutissent à un étrier aux deux 
extrémités duquel elles se fixent au moyen d’un tourillon. 

Un troisième tourillon porte le crochet d’attache de la corde 
de traction. 

Pour les fractures du fémur les vis sont introduites dans la 
partie toute supérieure des condyles, qui confine à la diaphyse. 
Elles sont poussées à une profondeur de 2 à 3 centimètres 
(fig. 59). 

Pour les fractures des os de la jambe, les vis sont placées au- 



dessus des malléoles à environ 2 centimètres de profondeur 
(fig. 60). 

L’écrou est amené jusque près de la peau, afin que la traction 
soit juxta-cutanée. 

Gomme pour les deux méthodes précédentes, on peut dire que 
dans les fractures de guerre, nombreux sont les cas où la crainte 
d’infection empêche l’emploi de l’extension par les procédés san¬ 
glants. 

8“ Guêtre.— Cette guêtre est confectionnée avec deux épais¬ 
seurs de mousseline non blanchie ; elle est lacée sur l’extrémité 
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inférieure de la jambe et porte latéralement deux rubans de 
traction destinés à des boucles montées sur une planchette. 
Celte guêtre n’est pas appliquée directement sur la peau, mais 
sur une épaisse couche de coton enroulée préalablement autour 
de la cheville. 

Elle est à utiliser dans tous les cas où la multiplicité et 


/ 



l’étendue des plaies rendent impossible le collage de bandes de 
traction.' Elle peut permettre la traction, même par dessus un 
pansement (fig. 61). 


II. - ATTELLES MÉTALLIQUES POUR LE MEMBRE INFÉRIEUR 

Les attelles employées pour les fractures du membre inférieur, 
et qui sont destinées à maintenir le membre suspendu, en assu¬ 
rant l’immobilisation et la contention des fragments, sont actuel¬ 
lement fort nombreuses, et 1 ’on peut dire que chaque jour en 
voit naître de nouvelles. 

Elles diffèrent peu les unes des autres et en réalité, on peut les 
ramener à deux types ; 

Les unes, prennent un point d’appui osseux ischio-pubien. 
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constituant la contre-extension, la traction exercée sur le frag¬ 
ment inférieur venant se fixer sur l’extrémité inférieure de l’at¬ 
telle, Par conséquent, la partie supérieure de l'attelle comprimera 
d’autant plus le pelvis, que la traction sur le membre sera plus 
forte. 

Le type de cette attelle, est l’attelle de Thomas. 

Les autres, se bornent à servir seulement de support à des 
hamacs ; leur partie supérieure ne présente aucune pièce venant 
prendre point d'appui contre l’ischion. Ici la contre-extension 
n’est réalisée que parle poids du corps. 

Le type de cette attelle, est l’attelle de Hodgens-Smith. 

Ces deux types d’attelles ont subi de nombrenses modifica¬ 
tions, et nous nous contenterons de citer les modèles les plus 
courants et les plus employés. 

A. — Attelles avec point d’'appui ischiatique 

1° Attelle de Thomas. — L’attelle de Thomas est d’une 
simplicité qui permet de l’improviser partout (fig. 62). C’est 
une de ses qualités, mais il en est d’autres, dont nous parlerons 
plus loin. 

Elle doit être faite en fer rond de 10 à 12 millimètres 
pour lui donner toute la rigidité désirable. Elle se compose de 
deux tiges latérales destinées à être placées, l’une en dedans du 
membre, la plus courte, l’autre en dehors, la plus longue. Ces_ 
deux tiges forment ensemble à leur partie inférieure un U droit, 
mais la partie transversale de cet ü, présente une encoche for¬ 
mant un V rentrant entre les deux tiges. Celles-ci, comme dans 
toutes 'les attelles de ce genre, sont destinées à recevoir des 
hamacs ou lacs, tendus de l’une à l’autre, sur lesquels repose le 
membre fracturé. A leur partie supérieure, ces tiges sont réunies 
par un anneau d’un diamètre transversal un peu plus grand que 
le diamètre antéro-postérieur. Cet anneau, rivé ou brasé au 
niveau des extrémités de son grand axe, est absolument fixe, 
contrairement à celui de la même attelle employée pour le mem¬ 
bre supérieur. L’encoche de l’extrémité inférieure sert de point 
d’appui à la traction exercée sur le membre, et c’est ainsi que 
l’anneau maintenu en contact constant avec l’ischion, assure la 
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contre-exlensioii. La lige la plus longue doit être naturellement 
la tige externe; cette attelle convient donc indifféremment à l’un 
ou l’autre membre ; il suffit simplement de la tourner dans le 
sens voulu. 

Comme on le voit, l’attelle de Thomas est un simple fer rond, 
d’une seule pièce, façonnée comme nous venons de le dire et 
reliée à'un anneau par chacune de ses extrémités. 

Les tiges latérales mesurent, la courte 1 m. 10, la longue 
d in. 20 ; l’écartement à la partie inférieure est de 0 m. dO, la 
profondeur de l’encoche de 0 in. 05. 

L’anneau en même fer, doit mesurer en moyenne O m. 2d 
pour le diamètre antéro-postérieur, 0 m. 2(5 pour le diarnëtre 
transversal. C’est une dimension qui convient à toutes les cuisses. 



Attelle de Thomas pour membre 
inférieur. — L’anneau C est fixe. C'. Le 
même anneau garni. Dimensions : En 
fer rond de dO ou d2 mm. de diamètre. 

Tige A, d m. dO. Tige B, d m. 20. 

Anneau ; diamètre antéro-postérieur, 

0 m. 23. Diamètre transversal, 0 m. 26. Largeur en bas,0m.d0. 
Profondeur de l’encoche, 0 m. 05 (Attelle interchangeable). 

On peut de plus légèrement cintrer les deux demi cercles, en 
leur donnant une courbe à concavité regardant en haut. Cet 
anneau est garni de coton ou d’étoupe et recouvert d’un cuir qui 
lui permet de venir se mouler sur les parties contre lesquelles il 
s’appuie. Adéfaut de cuir, on emploie de la toile caoutchoutée ou 
du tissu imperméable. 

Les dimensions de l’anneau que nous venons de donner sont 
des mesures moyennes, mais lorsque cela est possible, il est 
préférable d’avoir à sa disposition une série d’appareils de 
dimensions variables, de façon à employer toujours une attelle 
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dont l anneau correspond à la circonférence de la cuisse à 
Iraitei'. 

Il en est ainsi dans l’Armée Anglaise où l’allelle de Thomas 
est d’un usage à peu près constant. 

Voici à titre d’indications, le tableau des numéros des appa¬ 
reils correspondant à la circonférence de la cuisse et avec l’or¬ 
dre de fréquence de leur emploi. Les numéros correspondent 
aux mesures de la circonférence intérieure de l’anneau, expri¬ 
mées en inches ou pouces anglais. 


SÉEIE DES ATTELLES DE THOMAS PODR MEMBRE INFÉRIEUR 
d’après SINCLAIR 


Numéros 

16 

17 

18 

19 

20- 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Dimensions en 
centimètres do 
la circonféren¬ 
ce intérieure 
de l’anneau 
garni . . . 

40 

42 V's 

4S 

47 V. 

50 

S2 ‘/j 

55 

57 •/, 

60 

62 ‘A 

65 

Fréquence de 
l’emploi de 
chaque attelle. 

1 

3 

0 

7 

9 

10 

9 

7 

5 

3 

1 


Les chiffres de la dernière ligne indiquent en même temps le 
nombre d’attelles de chaque numéro qu’il faut commander pour 
un total de 60 attelles, comme l’indique le tableau. 

On voit, par conséquent, que les attelles les plus courantes sont 
les n°s 20-21-22, ayant de 30 à 55 centimètres de tour d’anneau 
garni. Lorsque l’on fera confectionner des attelles de Thomas., 
on pourra donc, avec quelque utilité, s’inspirer de ce tableau. 

2° Attelle de Blake. — Cette attelle est une modification 
de l’attelle de Thomas (fig. 63). Elle consiste en une barre de 
jer rond de 9 millimètres de diamètre, pliée de manière à former 
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une attelle composée de deux supports latéraux, dont un pour 
chaque côté du membre, réunis par une partie oblique et recour¬ 
bée, qui porte sur l’ischion, comme dans l’attelle de Thomas. 
Mais au lieu d’un anneau fermé, la partie qui porte sur le bassin 
est ouverte en avant, ce qui permet de mettre l’appareil en place ' 
en le glissant simplement sous le membre. La partie antérieure 
de l’anneau de Tho^mas est représentée ici par une courroie de 
toile forte. 

Une pédale réglable (fig. 63, G) réunit et fixe les extrémités 
inférieures des barres latérales et permet d’adapter 1 appareil à 
des membres de différentes longueurs. Cette pédale est une 
pièce en fer dont chaque extrémité est recourbée à angle droit 



0 4» ° c4 o 

Fig. ô3. — Attelle de Blake. 

A. Attelle non garnie. 

B. La même garnie. " 

G. Pédale, vue en place, de face, de profil (non interchan¬ 
geable. Attelle gauche). 

sur une longueur suffisante pour permettre d’y placer une vis de 
serrage. Dans sa portion droite cette pédale présente près de ses 
extrémités recourbées un orifice pour le passage des barres laté¬ 
rales de l’attelle. Cette pédale peut donc glisser facilement, et 
être bloquée en serrant les vis latérales qui viennent buter contre 
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les barres. En même temps, cette pièce maintient parallèles les 
barres qui, libres à leurs extrémités, auraient tendance à s’écar¬ 
ter ou à tourner, malgré une suspension bien équilibrée. Cette 
pédale, en outre, est percée de deux fentes verticales, dans les¬ 
quelles est passée une courroie en toile forte. A chaque extré¬ 
mité de cette courroie est cousue une boucle en fer destinée à 
recevoir une bande de traction. 

Voici les dimensions de cette attelle : fer rond de 0 m. 009, 
longueur des tiges, externe 1 m. 12, interne 1 m. 02, largeur de 
la partie recourbée à la partie supérieure de l’attelle : 0 m. 27. 



Pig. 64. — Attelle de Keller. — Le demi-cercle est articulé. Mêmes 
dimensions que l’attelle de Thomas-(Interchangeable). 


Pédale : Epaisseur 0 m. 007, hauteur 0 m. 04, largeur 0 m. 16, 
partie recourbée 0 m. 03, écartement des. trous pour le passage 
des tiges 0 m. 14. 

L’extrémité supérieure de l’attelle, sur laquelle repose l’ischion, 
est garni comme nous l’avons indiqué. 

Cette attelle de Blake, qui est fabriquée actuellement par les 
soins du Service de Santé, n’est pas interchangeable et ne peut 
servir à la fois pour les membres droit et gauche. Il faut donc en 
avoir un nombre pair à sa disposition. 

3» Attelle de Keller. — Tout récemment, l’attelle de Blake 
a été modifiée par Keller (fig. 64). Pour permettre d’utiliser 
l’attelle de Blake à la fois pour le membre droit et le membre 
gauche, la partie recourbée en demi-tercle, destinée à faire pres¬ 
sion sur le pclvis, a été montée à charnière aux points où elle 
s’unit aux deux barres parallèles. De plus, la pédale a été suppri¬ 
mée, et l’extrémité inférieure de l’attelle est semblable à celle 
de l'attelle de Thomas avec le Y rentrant entre les tiges. 
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Pour les dimensions, il suffit de se reporter à celles que nous 
avons indiquées pour l’attelle de Thomas. 

4° Attelle de Lardenuois. — Celte attelle est encore une 
modification récente de l’attelle de Thomas. L’extrémité infé¬ 
rieure et les tiges latérales sont semblables, sauf toutefois au 
niveau de la cuisse, où, pour donner plus de largeur à l’attelle, 
elles sont cintrées. Mais sa particularité est dans la possibilité de 
pouvoir ouvi'ir et fermer le demi-cercle antérieur de l’anneau, 
pour faciliter son application sur le blessé. 

Près de son point de jonction, en effet, avec la lige latérale la 
plus longue, c’est-à-dire l’externe, chaque demi-cercle de l’an¬ 
neau présente une articulation en mortaise formant charnière. 



Fig. 65. — Attelle de Lardenuois. — L’anneau présente une 
double articulation, k. Tige externe B. Tige interne. G. Support. 
DD. Les deux demi-cercles de Tanpeau. articulés en EE, et fer¬ 
més en FF. E. Articulation en mortaise. F. Mode de fermeture 
par un tenon et une douille en baïonnette (attelle interchan¬ 
geable). 

Tous deux, par leur extrémité interne, viennent se fermer sur le 
segment de l’anneau solidaire de la tige interne, au moyen d’un 
tenon. La fermeture est maintenue par une douille qui glisse sur 
le demi-cercle, recouvre le tenon et les deux parties accouplées, 
et est fi.xée, par un dispositif en baïonnette, sur une petite bro- 






ATTELLES MÉTALLIQUES 95 

elle. La douille est retenue par une petite chaînette. Grâce à cette 
articulation de chaque demi-cercle, l'attelle est interchangeable 
et peut toujours être glissée avec facilité sous le membre atteint 
(fig.'eS). 

De plus, pour permettre à l’attelle de reposer sur le plan du 
lit sans suspension, un pied-support qui fait corps avec l’attelle, 
est placé vers son extrémité distale. Il a la forme d’un anneau 



Fig. 6G. — Attelle de Hodgens-Smith. — Dimensions : Fer rond 
de 0 m. 007 de diamètre. Tige externe d m. dO. Tige interne 
d m. Largeur en bas 0 m. d5. Largeur en haut 0 m. 25. Demi- 
cercles en même fer. Courbure à 0 m. 40 de l’extrémité supé¬ 
rieure de la tige externe (non interchangeable. Attelle gauche). 

allongé fixé par sa partie moyenne à chaque lige latérale. L’at¬ 
telle se trouve donc supportée, quel que soit le sens dans lequel 
elle est tournée. 

Les dimensions de l’attelle de Lardennois sont les suivantes : 
Fer rond 0 m. 007, longueur de la tige externe d m. d8, longueur 
de la tige interne d m. 03, largeur en bas 0 m. 10, largeur en 
haut 0 m. 27. Anneau : diamètre transversal 0 m. 27, diamètre 
antéro-postérieur 0 m. 2-5, limite inférieure des cintres : 0 m. 50 
de l'extrémité supérieure de la lige externe’. 

Pied-support constitué par. les deux anneaux allongés : hauteur 
0 m. 21, largeur 0 m. 08. Ce pied est soudé à 0 m. 43 de l’extré¬ 
mité inférieure de l'attelle. 


B. — Attelles sans point d’appui ischiatique 

1» Attelles de Hodgens-Smith. — L’attelle de Hodgens, 
d’un principe différent de celui des attelles que nous venons de 
décrire, est un simple fer rond en forme d’ü droit très allongé 


gg membre inférieur 

(f,K eev Les deux branches verticales constituent les tiges latéra¬ 
les Pour les maintenir, elles sont reliées l’une àl-autre par deux 
demi-cercles en.avant : l’un est fixé aux extrémités supeneuies 
l’autre au niveau du genou. Cette ^attelle normalement coudee 
à un angle de UO» à 150° qui peut être, naturellement, modifie 
suivant les besoins. La présence des demi-cercles 1 empecbe 
d'être intercbaijgeable. 

■ Dimensions. Il faut employer du fer rond de 0 OOG à 0 im 007. 
Tige externe t m. 10, tige interne l métré, largeui en bas 0 m.,lo, 

ïmSîcSdî; » ..é». f» sod 

r.ulre ÜU libéra île la com-biite, mais peependiculaiiemenl 

■■ïreSum sf « 0 

• de la tige externe. 

2» Attelle de Gassette pour cuisse. — Celte attelle ne 
prend également aucun point d’appui isclnatique, mais elle est 
beaucoup plus résistante que TaUelle de Hodgens. 

^ Elle pîéLite sensiblement la même f»™® 

crurale, la tige externe est légèrement cintree poui augmentei 



la largeur de l’attelle à ce niveau. De plus, les deux demi cercles 
1 - ^ Ido lio-psi latérales sont eux-mêmes assembles pai une 
pièce en fer qui augmente la rigidité de l’appareil. Les tiges sont 
EeTàTers exirémités inférieures par une traverse en bois 
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présentant à son centre nn orifice pour le passage de la corde,de 
traction. Cette attelle n’est pas interchangeable (fig. 67). 

Dimensions : fer carré 0 m. 008. Tige externe 1 m. IS. Tige 
interne 1 mètre. Largeur en haut (intérieuré) 0 m. 25. Largeur- 
en bas (intérieure) 0 m. 16. 

Les deux demi-cercles sont en feuillard de 0 m. 001 X 6 ni. 015. 
Ils occupent la même place que dans l’attelle de Hodgens, et 



sont reliés par une tige en feuillard, rivée ou maintenue avec un 
boulon, afin de la rendre amovible en cas de besoin, pour un 
pansement par exemple. 

La pièce en boig mesure : largeur 0 m. 22, hauteur 0 m. 04, 
épaisseur 0 m. 25. 

Les tiges latérales en fer carré sont fixées à frottement dur 
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dans cette traverse. L’attelle est |COudée il 100» à 0 m. 43 environ 
de l’extrémité, supérieure de la tige externe. 

3“ Attelle de Gassette pour jambe. — Celte attelle uti¬ 
lisable seulement pour les fractures de jambe, présente deux 
articulations : l’une au niveau du genou, l’autre au niveau de- 



Fig. 69. — Attelle articulée de Leriche (non interchangeable). 
D’après Leriche. 

l'articulation tibio-tarsienne. On peut ainsi plus facilement régler 
les flexions de la jambe et du pied. 

Comme l’indique la figure 68 elle est faite en feuillard et les 
tiges latérales étant de même longueur, elle peut servir pour 
l’une ou l’autre jambe. 

4» Attelle articulée de Leriche. — L’attelle de Leriche 
est une attelle de Hodgens, avec une arlicülation au niveau du 
genou. - 

Elle se compose de deux tiges en fer plat reliés à la partie 
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supérieure par un demi-cercle antérieur (fig. 69). A la partie 
inférieure l’écartement est maintenu par un autre demi-cercle. 
Au niveau du genou, de chaque côté, existe une articulation à 



verrou et une tige courbe à glissière, qui permet de donner à la 
jambe la, flexion désirée. 

La figure 70 en montre le détail. Cette attelle n’est pas inter¬ 
changeable. 

b° Attelle pelvi-crurale Patel)..— Cette, attelle 

qui permet d’immobiliser la cuisse sur le bassin, se trouve indi¬ 
quée dans les cas où le siège de la fracture et de la plaie rend 
l’emploi desautres appareils impossible; elle est faite en fer rond 
de 0 m. 008 ou 0 m. 009, d’une seule pièce, pour bien en com¬ 
prendre la forme, il suffit de suivre le trajet du fer sur le sujet 
(fig. 71). 


w.TF np 
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Il forme d'abord une lige latérale externe A, qui remonte au- 
dessus de la crête iliaque ; il se courbe à ce niveau à angle droit 
pour embrasser la région lombaire H. Parvenu au point symétri- • 
que au-dessus de la crête iliaque du côté opposé, il est dirigé vers 
le pubis en passant par le pli fessier sous la cuisse saine G. Au 
niveau du pubis, il dé¬ 
crit une petite boucle, 
et gagnant la face in¬ 
terne du membre frac¬ 
turé, descend parallè¬ 
lement vers le pied, 
en constituant la tige in¬ 
terne B. Les deux tiges 
latérales sont réunies 
à leur extrémité infé¬ 
rieure, par une plan¬ 
chette, mais les mou¬ 
vements de torsion de 
cette attelle assez peu 
rigide, sont difficiles à 
éviter, à moins de faire 
fileter les tiges, et de 
fixer la planchette entre 
deux écrous de chaque 
côté. 

Les dimensions de 
cette attelle sont varia¬ 
bles suivant les sujets, 
et il est toujours pré¬ 
férable de la façonner 
et de l’adapter à cha¬ 
que cas particulier. 

. . D’ailleurs nous verrons 

plus loin, de quelle façom on peut utiliser l’attelle de Thomas 
à la place de cette attelle pelvi-crurale. (Voir appareil à auto¬ 
suspension totale. Page 130). 



PROCÉDÉS POUR ÉVITER L’ÉQUINISME 


III* — Procédés pour éviter l’Equinisme du pied 

1“ Bande collée. — On prépare une bande de finette 
croisée de la largeur du pied et d’une longueur suffisante pour 
dépasser les orteils ; à sa partie supérieure est cousue une boucle 
pour permettre la traction. Cette bande est collée à la plante du 
pied. Une corde est attachée à la boucle et pour obtenir la 
flexion et la rotation externe du pied, une poulie est fixée suffi¬ 
samment vers la tête du lif et en dehors du membre fracturé, sur., 
une des barres transversales du cadre. Un poids de 300 grammes 
ou d’un kilo est toujours suffisant pour maintenir le pied en 
bonne position. (Voir fig. 47). 

11 est plus simple, de coller une bande à la plante et sur le dos 
du pied. Dans la boucle ainsi constituée, une planchette est fixée 
avec des punaises, pour laisser aux orteils leur liberté et la corde 
est fixée au centre de la planchette. (Voir fig. 84). 

Ce dispositif a l’avantage de laisser au pied toute sa mobilité et 
le poids servant de point d’appui, le blessé peut constamment 
faire jouer son articulation tibio-tarsienne. 

2° Semelle de Sinclair. — Comme nous l’avons vu précé¬ 
demment, par ce procédé de traction, le pipd se trouve toujours • 
maintenu en flexion et placé dans la position désirée. 

Pour régler le degré de flexion, il suffit d’élever ou d’abaisseï ■ 
la traverse en fer de la planchette. En la fixant au niveau même 
du talon, la traction place le pied en hyperflexion. 

3“ Etrier de Finochietto. — Ici encore la flexion du pied 
est assurée par la traction même au niveau du bord supérieur du 
■ calcanéum. Celui-ci constitue en effet un véritable bras de levier 
tournant autour de l’articulation tibio-tarsienne comme axe; 
l’avant-pied est d’autant plus fléchi que la traction est plus forte. 

Dans certains cas on peut observer une certaine involution en 
dedans de l’avant-pied. Il est facile d’y remédier en collant une 
bande plantaire, comme nous l’avons indiqué, et en assurant une 
traction dans la direction voulue. 
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FRACTURES DE CUISSE 

L’appareillage des fractures du fémur, quelles que soient d’ail¬ 
leurs leurs variétés, doit s’inspirer d’uue façon générale des deux 
considérations anatomiques suivantes : 

1» Le fémur n’esl pas un os rectiligne, mais présente une 
courbe à convexité antérieure. — Supposons Los fracturé à sa 
partie moyenne : une traction sur la jambe en rectitude amènera 
sans doute la réduction des fragments, mais ceux-ci étant incur-^ 
vés feront un angle à sinus antérieur. Il y a donc lieu d’exercer 
la traction suivant l’axe prolongé de la courbure normale du 
fémur : aussi, faut-il toujours placer la jambe en légère flexion 
sur la cuisse. Cette position amène en outre, le relâchement des 
jumeaux et des muscles postérieurs de la cuisse. , 

2» Le membre inférieur en position normale de repos se place 
en abduction légère avec rotation externe. — Il suffit de regar¬ 
der un sujet endormi par exemple couché sur le dos, pour véri¬ 
fier le fait. Il faut donc s’efforcer de rendre au membre cette 
position normale,'en plaçant, contrairement aux idées classiques,' 
le pied en rotation externe. On agit de la sorte sur lé fragment 
inférieur et on évite ainsi un décalage axial, toujours possible, le 
fragment supérieur se plaçant le plus souvent en rotation externe, 
Si, dans l’avenir, il persiste une limitation dans l’amplitude des 
mouvements de rotation du membre, la marcbe sera plus aisée, 
on le conçoit, avec un pied en rotation externe qu’avec un pied 
en rotation interne, ou en position intermédiaire. 

Le plus souvent, le fragment supérieur se place en flexion sur 
le bassin et en abduction avec rotation externe, à des degrés 
essentiellement variables, suivant le siège et la variété de la 
fracture. 

Pour mettre, par conséquent, les fragments convenablement, 
dans le prolongement l’un de l’autre, la cuisse doit être fléchie 
sur le bassin, en abduction avec rotation externe; cette position 
relâche en outre le quadriceps fémoral. 
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En résumé, dans toute fracture de cuisse, la position à donner 
au membre est la suivante : 

Flexion de la cuisse 'sur le bassin. 

Flexion de la jambe sur la cuisse, 

Abduction du membre, 

Pied en flexion et rotation externe. 

On y parvient facilement avec les différentes attelles précédem¬ 
ment décrites. 

Il y a lieu de voir maintenant, en détail, l’appareillage inhérent 
à l’emploi de,chacune d’elles. 


APPAREILLAGE DES FRACTURES DE CUISSE 
1 " Attelle de Thomas 

.4. Méthode de Sinclair. —Prenons le blessé tel qu’il se pré¬ 
sente, dans une gouttière, dans un plâtre de transport ou dans 
tout autre appareil. " , ^ 

On commence par libéj'er le membre, et l’on s’assure du siège 
de la fracture. On consulte les radiographies ou les calques déjà 
faits ; on enlève le pansement pour juger de la plaie et de la place 
utilisable pour le collage des bandes, puis on la recouvre avec 
quelques compresses stérilisées maintenues par une bande, pour 
la durée de l’appareillage. 

. Si l’on dispose de la série des appareils de Thomas signalée 
plus haut, on mesure la circonférence de la cuisse à sa racine, 
de façon à utiliser une attelle du numéro correspondant. Sinon 
on se contentera de mesurer'la distance du pubis à la face interne 
du genou, du côté sain, et de la reporter sur la tige la plus courte 
de l’attelle (tige interne). 

A ce niveau, l’attelle est courbée à un angle de 150 à 160° très 
facilement sous une barre de lit ou dans une porte. Il faut bien 
se rappeler que la tige la plus longue doit être externe ; autre¬ 
ment on s’expose à fléchir l’attelle dans le mauvais sens, comme 
si elle devait servir au côté opposé. Le cuir de l’anneau (s’il y a 
lieu) est passé au savon liquide pour l’assouplir et en même temps 
pour faciliter le glissement sur la peau. 


io4 
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On procède alors à la 
mise en place de l’attelle. 

On a beaucoup repro¬ 
ché à l’attelle de Thomas 
son anneau fermé, qui 
oblige à la passer par le 
pied et la jambe. Or, c’est 
grâce à cet anneau complet 
qu’elle est à la fois simple, 
interchangeable et d’une 
rigidité absolue. En réalité, 
sa mise en place n’est pas 
plus douloureuse qu’avec 
les autres appareils, à con¬ 
dition de procéder de la 
façon suivante ; un aide 
maintient à deux mains la 
jambe et le fragment infé¬ 
rieur ; un second, le frag¬ 
ment supérieur ; un troi¬ 
sième, le pied en exerçant 
une traction. L’attelle est 
alors saisie verticalement, 
l’anneau en bas ; le pied 
est coiffé avec l’anneau 
jusqu’à la face antérieure 
du coup de pied ; à ce mo¬ 
ment, l'attelle est rabattue 
horizontalement et pous¬ 
sée vers la racine'du mem¬ 
bre,. Pendant cette ma¬ 
nœuvre les mains de cba- 
i[ue aide se sont effacées 
l’ime après l’autre devant 
l’anneau, pour reprendre 
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leur places, sitôt, après son passage. De suite, trois lacs sont 
placés : un au niveau de la fracture et fortement tendu; un 
second à la racine du membre et un troisième à la cheville pour 
soutenir la jambe (fig. 72).' II suffit alors d’un seul aide pour 
maintenir l’attelle et le pied. Les lacs les plus pratiques sont des 
bandes de toile de 0 m. 08 de large (voir page 30). On les 
fixe avec des pinces ou des épingles. 

11 est ensuite procédé au collage des bandes de traction. 

Le piedr la jambe et la partie disponible de la cuisse, sont pré¬ 
parées comme nous l’avons dit. Il faut éviter, autant que possi¬ 
ble, l’interposition de l’articulation du genou dans la traction sur 
le fragment inférieur, pouvant entraîner une distension ligamen¬ 
teuse. Deux bandes de finétte croisée de 0 m. 08 de largeur et 
de 1 m. 30 de longueur sont collées (côté plucbeux contre la 
peau) au moyen de la colle de Sinclair, l’une externe, l’autre 
interne, et maintenues avec quelques tours de bandes de gaze- 
(fig. 73). 

Sur le pied, on pose une semelle de Sinclair (voir page 73).- 
Cette semelle a pour but d’ajouter une nouvelle'traction à la 
précédente, d’éviter la chute du pied et de placer le pied, et par 
conséquent le fragment inférieur, en rotation externe. 

Lorsque le tout est sec, au bout d’un quart d’heure environ, 
on fixe les rubans de traction. Au préalable, on adapte au bout 
de l’attelle un support en fer rond de 0 m. 003 (fig. 74) pour 
servir de point d’attache aux bandes de traction de la jambe. 
C’est un U droit avec deux branches horizontales pour permettre 
de le fixer au moyen de cordons sur la partie terminale des tiges 
de l’attelle (fig. '74, A et B). 

Ses dimensions sont les suivantes : langeur O ra. 12, hauleur 
0 m. IS, longueur dos branches horizontales 0 m. 10. 

La cheville est saisie par un aide qui tire fortement sur la 
jambe, tout en s’assurant que l’anneau de l’attelle est bien en 
contact avec la région ischio-pubiepne. Les deux bandes de trac¬ 
tion de la jambe, qui passent sur les bords latéraux de la semelle 
dans la partie sous-jaceiite à la traverse en fer, sont fortement 
tendues et attachées sur le support comme le montrent les figu¬ 
res 75 et 70. Il faut en effet pour obtenir une bonne traction con- 
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Fig. 73. — Un pansement sommaire est appliqué sur la plaie. Deux bandes de traction G et G' 
sont collées et maintenues par une bande. 
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tinue, passer trois fois les lacs d’extension autour des branches 
verticales du support et nouer sur les jets croisés intermédiaires. 



Les deux lacs de traction de la semelle, fixés aux extrémités 
de la traverse en fer qui repose sur les branches de l’attelle, sont 
attachés à l’encoche de l’extrémité inférieure de l’appareil (Poul¬ 
ie mode d'attache voir page 37 et fig. 19 et 20). 

La traction exercée sur le pied doit être inférieure ou égale à 
celle exercée sur la jambe. D’ailleurs il est facile de modifier 
l’une ou l’autre, suivant les cas et les indications fournies par 
le blessé (fig. 77 et 78). 

Il reste à compléter la série des hamacs. Leur tension doit 
être simplement suffisante pour bien supporter le membre ; 
autrement, on modifie la position des fragments réglée par le lac 
précédemment placé au niveau de fracture. 

On doit autant que possible les disposer de façon à faire cor¬ 
respondre le bord d’un lac à chaque extrémité de la plaie ; les 
fragments se trouvent ainsi soutenus lorsque les lacs intermé¬ 
diaires sont enlevés pour les pansements. 
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Pour parachever l’immobilisation, le membre est calé par deux 
rouleaux de coton, de la cheville au haut de la cuisse (fig. 79). 



Façon de fixer les bandes de traction au support. 


Fig. 75. — Les chefs G, G' sont 
croisés ; une première fois 
en avant du support, puis 
une seconde, en arrière. 


Fig. 76. — Les deux chefs G, G' 
sont ramenés en avant, et croi¬ 
sés de façon à permettre au 
chef G' d’embrasser dans une 
boucle tous les jets passés en¬ 
tre les branches verticales du 
support. Ils sont ensuite noués. 


Mais il est surtout essentiel d’immobiliser le genou en le soli- 
darisant à l'attelle. Pour cela, on place au-dessus et au-dessous 
de la région rotulienne deux épais tampons de coton, maintenus 
par une bande roulée en même temps autour de l’attelle (fig. 80). 
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En dernier lieu, l'appareil est suspendu, et le blessé disposé 
comme il convient. 

Quatre cordes sont attachées, deux à l’extrémité supérieure des 
tiges, près de l’anneau, deux à l’extrémité inférieure. Ces cordes 
montent verticalement se réfléchir sur les poulies de la barre 
longitudinale du cadre, placée obliquement suivant l’abduction à 
donner au membre. Ces cordes sont ramenées sur d’autres pou¬ 
lies au pied ou à la tète du lit, et reçoivent chacune, un poids de 
2 kilo 



Fig. 78. — Détail du pied. — Les cordons H, H' sont fixés à l’en¬ 
coche de l’attelle. Noter que la traverse en fer de la semelle 
repose sur les tiges latérales de l’attelle. Les bandes de traction 
G, G' croisent la semelle, au-dessous de la même traverse. 

On peut, si l’on veut, ne suspendre l’attelle qu’avec deux 
cordes, en réunissant les deux tiges en haut et en bas, par une 
corde de 0 m. 50 de laquelle part alors la corde de suspen¬ 
sion. Avec cette façon de faire, on observe parfois une rotation 
de l’attelle et un moins bon équilibre. 

On incline enfin le lit en surélevant le pied de 0 m. 30 a 
0 m. 35. Après avoir couché le blessé bien à plat, on le descend 
avec le matelas, de façon à ménager un espace libre suffisant à 
la tête du lit, puis l’on fixe avec un lien, l’extrémité de l’attelle 
à la barre transversale du cadre du pied du lit placée à hauteur 
voulue pour obtenir une flexion suffisante de la cuisse sur le bas- 
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sin (fig. 82,B et G). C’est en fixant l’attelle plusoùmoins en dehors, 
que l’abduction sera plus ou moins marquée. La barre longitudi¬ 
nale d’en haut doit être autant que possible parallèle au membre 



.qu’elle suspend. Un simple oreiller est placé sous la tête du 
blessé et une poignée est mise à sa portée pour lui permettre de 
se soulever. . 

L’appareillage est alors complètement terminé. 

Voyons maintenant comment s’opèrent la traction et la réduc¬ 
tion de la fracture. 

Pour bien comprendre, il suffit de se représenter le blessé 
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suspendu par le pied. Pendant l’appareillage, raniieau de l’attelle 
est venu comprimer l’ischion d’autant plus fortement que la trac¬ 
tion sur la jambe et sur le pied, fixée à l’extrémité même de l’at¬ 
telle, a été plus élevée. Il y a donc déjà, un certain degré de réduc¬ 
tion, obtenu. Mais dès que^l’attelle est reliée à la barre du pied 
du cadre, et que le blessé est incliné, la traction sur le fragment 
supérieur s’opère par tout le poids du corps. Le fragment infé- 



Fig. 82. — Détails de la. figure précédente. 

A. Noter la rotation externe du pied. 

B. Mode d’attache de l'attelle. 

C. Mode d’attache de l’attelle à la barre transversale. 

rieur reste fixe, et solidaire, par sa double traction, de l’attelle 
attachée. La pression de l’anneau contre l’ischion diminue d’au¬ 
tant plus que le corps entraîne davantage le fragment supérieur. 
Toute compression, et par conséquent toute chance d’eschaies 
au niveau de la région ischio-pubienne, se trouve donc sup¬ 
primées. 

En somme, l’extension se fait sur le fragment supérieur par le 
poids du corps, la contre extension étant réalisée par le fragment 
inférieur immobilisé et maintenu dans l’attelle. Le degré d’exteii- 
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sion est facilement réglable, en élevant plus ou moins le lit, on 
en augmentant le nombre d’oreillers sous la tôle du blessé. 

Cette méthode est infiniment supérieure a la traction par poids 
sur le segment inférieur du membre, pour plusieurs raisons : la 
traction par je poids du corps est d’abord beaucoup plus forte, 
partant plus efficace, dans certaines fractures extrêmement diffi¬ 
ciles à réduire, en particulier chez les sujets musclés. 

D’autre part, la perte de force au niveau de la fracture se trouve 
réduite au minimum. Lorsqu’en effet, la traction est faite par 
poids sur tout le segment distal du membre, la jambe et une 
partie de la cuisse reposent sur les hamacs ; ceux-ci sont fixés 
aux barres latérales de l'attelle et constituent un plan sur lequel 
le membre glisse difficilement. La plus grande partie de la force 
de traction se trouve ainsi absorbée, et il n’est pas rare d’obser¬ 
ver des réductions incomplètes, avec des poids de 10, 12 et 
même 15 kilos. 

Aussi certains chirurgiens préfèrent-ils la traction directe sur 
les condyles fémoraux, avec un poids de 5 à 6 kilos, le plus sou¬ 
vent suffisant. La méthode d'Hennequin permet également une 
action directe sur le fragment supérieur, mais nous avons vu 
malheureusement ce qu’il faut penser de ces méthodes en chirur¬ 
gie de guerre : la première est une méthode sanglante à indica¬ 
tions limitées, la seconde n’est utilisable que dans des cas bien 
déterminés. 

Ici au contraire, le poids du corps, comme nous l’avons vu, 
constitue à lui seul un procédé de traction directe sur le frag¬ 
ment supérieur. Dans les fractures hautes on peut considérer 
comme à peu près nulle la résistance oITerte par les hamacs ; 
dans les fractures basses, elle est relativement limitée et bien 
moindre que celle éprouvée par les 2/H ou les 3/4 du membre 
tout entier. En outre, grâce à la flexion de la cuisse sur le bas¬ 
sin, et à la position élevée de l’appareil, le poids du corps tire 
non seulement sur le fragment supérieur, mais tend à détacher 
la cuisse du plan des hamacs. Ceci n’influe en rien sur la position 
des fragments soutenus par le lac fortement tendu au niveau du 
foyer de fracture, et immobilisés par la bande solidarisant le 
genou à l’attelle. 

Au bout de 48 heures, un examen radiologique est pratiqué 
de face et de profil. La réduction est, ou satisfaisante ou incom- 
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plète, et il y a lieu alors, d’envisager les diverses modifications à 
apporter à l’appareillage : 

1“ Il persiste un certain chevauchement. — La réduction est 
par conséquent insuffisante. On resserre les lacs de traction en 
ayant toujours soin de bien assurer le contact entre l’anneau et 
l’ischion. On augmente légèrement l’inclinaison du lit, ou l’on 
supprime, plus simplement, un ou deux, des oreillers du blessé 
qui est replacé dans la position indiquée. L'attélle est refixée à la 
barre du cadre. 

2o Les fragments basculent en arrière formant un angle à 
sinus antérieur. — Cette position est observée toutes les fois 
que l’on n’a pas pris soin de tendre suffisamment le lac soutenant 
la fracture. Nous avons déjà insisté sur ce point. Il n’y a aucun 
inconvénient à exagérer cette tension, car en admettant même 
qu’elle provoque une' déformation inverse, il est d’abord facile 
de relâcher un lac qu’on a toujours tendance à ne pas assez ser¬ 
rer ; ensuite à la période de cal fibreux, lorsque l’appareil est en¬ 
levé, l’os reprend sa direction normale sous l’action de la pesan¬ 
teur, à condition, bien entendu, que la correction du chevauche¬ 
ment soit obtenue. 

3“ Il existe un déplacement latéral. — Il faut dans ce cas faire 
varier plus ou moins l’abduction du membre suivant la variété de 
la fracture. On peut également exercer sur chacun des frag¬ 
ments une traction en sens inverse pour les ramener dans le pro¬ 
longement l’un de l’autie. Prenons par exemple une fracture 
de la partie moyenne de la cuisse : le fragment supérieur dévié 
en dehors, le fragment inférieur, en dedans. Malgré l’abduction, 
le déplacement persiste. On dispose alors une bande au niveau 
du fragment supérieur comme il a été dit lors de l'appareillage 
du bras (voir page 40, fig. 21 à 26). La boucle en toile enserrant 
la cuisse attire le fragment en dedans vers la tige interne de 
l’attelle. Une autre boucle, placée en sens inverse, entraîne en 
dehors le fragment inférieur. 

Toutes les semaines, l’examen radiologique doit être fait, nous 
avons vu comment,,c’est-à-dire au Ht. du blessé, et sans modi¬ 
fier en quoi que ce soit la position du membre ou de l’appareil, 
pour la prise du cliché ou l'examen à la bonnette. ' 
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Les pansements doivent être faits avec les précautions habi¬ 
tuelles (champs stérilisés sur le lit au-dessous de la plaie, flam¬ 
bage des barres à la lampe é alcool, etc.)- 

Nous répétons qu’il ne faut retirer que le minimum de hamacs ; 
c’est la seule façon de conserver aux fragments leur immobilité 
et d’empêcher les phénomènes douloureux. Lorsque des hamacs 
souillés doivent être changés, ils le seront toujours les uns après 
les autres. 

Si le membre était œdématié au moment de l’appareillage, il 
est nécessaire, au bout de quelques jours, lorsque l’œdème a 
disparu, de resserrer la bande de gaze maintenant les bandes de 
traction collées et parfois même de procéder à un nouveau 
collage. 

Mais en général, la traction doit être renouvelée à la jambe et 
au pied au bout de trois semaines environ, et la fracture est ainsi 
traitée jusqu’à consolidation. 

Cet appareillage permet encore de pratique]- la plupart des 
interventions que peut nécessiter la fracture, en particulier les 
sutures secondaires, sans qu’il soit besoin d’enlever l’appareil et 
de suspendre ainsi momentanément l’extension. Si le blessé doit 
être transporté dans la salle d’opérations, il suffit de décrocher 
et de détacher l’attelle du cadre ; la traction du corps se trouve 
interrompue, mais grâce à la contre-extension rétablie par le 
contact de l’anneau de l’attelle contre l’iscbion, une traction 
encore très efficace continue de s’exercer. 

La nécessité où l’on se trouve d’incliner le lit, doit faire pré¬ 
férer dans l’appareillage de Sinclair l’einploi d’un cadre indé¬ 
pendant du lit, dans le genre de celui que nous avons décrit, 
(voir page 13, cadre de Sinclair)'et qui permet en plus, de placer 
facilement les poids de suspension hors du lit. 

Mais on peut, à la rigueur, utiliser le cadre fixiau lit. Si l’on 
dispose de grands lits d’hôpital à sommier métallique, il suffit de 
sù)-élever le pied du sommier avec une épaisse traverse de bois ; 
dans ce cas le châssis du lit reste horizontal. Si cela est impos¬ 
sible, le pied du lit, y compris le cadre, est posé sur un support 
(table de nuit, tréteau de 0 ra. 30 à 0 m. 33 de hauteur, etc...). 
Pour placer les poids au pied du lit, on disposera des barres lon¬ 
gitudinales (fig. 83, G, D) et une barre transversale (E), comme 
nous le décrivons plus loin pour l’appareil à auto-suspension 
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totale. On peut ainsi l’eculer suffisamment les poids du pied du 
lit et éviter qu’ils ne viennent se heurter contre lui. De plus, il 



Fig. 83. — Dispositif permettant d'vtiliser le cadre fixé au lit, 
pour appliquer la méthode de Sinclair. 

A. Cadre de la tête du lit. B. Cadre du pied du lit. C. D. Che¬ 
vrons disposés en V pour permettre de placer la barre E. E. 
Barre servant de point d'appui à la barre F, et permettant de 
placer les poids hors du lit. Les poulies sont accrochées à des 
Lucles en corde. F. Barre placée obliquement, pour l’empêcher 
de glisser Elle présente une série d’encoches pour fixer l’attelle. 
N, N', O, O'. Cordes de suspension. 

Le lit et le cadre sont inclinés. 


faut ajouter une barre verticale (F) avec un certain recul du lit 
pour y fixer l’extrémité de l’attelle qui dépasse toujours le lit. 
On prend simplement un chevron de 3 mètres ou même de 
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2 m.'SO, on le fixe avec quelques tours de bandes de tarlatane à 
la barre transversale (B) qui supporte les poids ; on le place obli¬ 
quement, l’extrémité inférieure étant, plus écartée du lit que 
l’extrémité supérieure, afin de l’empêcher de glisser sous l’in¬ 
fluence delà traction. La figure 83 représente d’ailleurs le schéma 
de ce dispositif. 

Néanmoins comme nous le disions, ceci est un pis aller, mais 
montre que la méthode de Sinclair peut être toujours appliquée 
avec les différents modèles de cadre à suspension. 

D’ailleurs, l’exposé que nous venons d’en donner nous semble 
devoir permettre à chacun de la réaliser, en dehors même d’une 
installation spéciale, en tirant parti de la disposition des locaux 
et des moyens mis à sa portée. 

Ce qu’il faut pour l’appareillage d’une cuisse dans une attelle 
DE Thomas, d’après la méthode de Sinclair, 


Cadre de Sinclair, indépendant 
du lit ou à défaut : 

Cadre ordinaire fixé au lit 
(fig. 4). 

Deux barres de 3 mètres de 
longueur 0 m. 04 X 0 m. 06 
(C,D,flg.83). 

Une barre de '2 in. 80 do lon¬ 
gueur 0 m. 04 X b m. 06 
avec série d’encoches (F, 
fig. 83). 

Une attelle de Thomas pour 
iiiembre inférieur, garnie. 

Un support en fer (flg 74). 

Solution de bicarbonate de 
soude à 30 pour 1.000. 

Colle de Sinclair. 

Deux bandes de finette croi¬ 
sée, 1 m. 30 X 0,08 centi¬ 
mètres (lacs de traction). 

Une semelle de Sinclair com¬ 


plète et ses accessoires (voir 
page 73).- 

2 bandes de gaze de 0 rt;. 05 
de largeur. 

4 bandes de toile de 0 m'. 08 
de largeur (Hamacs). 

Epingles de sûreté ou pinces. 

Coton. 

Bandes de gaze de 0 m. 08 de 
largeur. 

Coton cardé pour le calage du^ 
membre. 

8 poulies à crochet. 

8 pitons. 

23 mètres de corde-septain 
4 millimètres. 

4 poids de 2 kilos. 

Un support de 0 m. 30 ou 
briques pour élever le lit. 

Bandes de tarlatane pour fixer 
le cadre et les barres. 

Une poignée en bois. 


.B. Allelle de Thomas avec traction par poids. — Dans 
ce cas, aucune traction n’est exercée sur l’attelle, Celle-ci 
joue le rôle de simple porte-hamac. L’anneau n’assure qu’une 
contre-extension très minime, et l’encoche inférieure ne sert à 
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aucun point d'appui. Si la fracture est difficile à réduire, et néces¬ 
site une forte traction, c’est commettre une erreur d’employer 
l’attelle de Thomas de cette façon, et cela découle de l’exposé 
qui précède ; mais s’il s'agit d’une fracture datant de quelques 
semaines, déjà réduite et en voie de consolidation, avec un mem¬ 
bre atrophié sans grande tonicité musculaire à vaincre, en un 
mot, s’il s’agit simplement de maintenir le membre en extension 
moyenne, cet appareillage est très suffisant. ' 

Le membre est introduit dans l’attelle de Thomas. Deux 
bandes de traction sont collées sur la jambe et la cuisse ; les 
deux chefs libres sont fixés à une planchette de 0 m. 10 de 
largeur et de 0 m. 08 de hauteur au moyen de quatre punaises, 
ordinaires. La largeur de la planchette doit être suffisante pour 
dégager complètement les malléoles, sinon on s’expose à des 
phénomènes de compression souvent douloureux. 

L’extension sur celte planchette se fait au moyen d’une corde 
qui, réfléchie sur une poulie.placée sur le bord inférieur de la 
barre transversale du cadre du pied du lit, reçoit un poids de 5 
à 10 kilogs. Cette barre est fixée à hauteur voulue et déplacée 
latéralement suivant la flexion et l’abduction à donner au mem¬ 
bre. Le pied est maintenu en flexion par une bande collée et 
suspendu aVec un poids de 1 kilog (fig. 84). On complète la 
série cfes hamacs et l’on suspend l’attelle. 

Si l’on veut mettre les poids au-dessus du blessé dans le lit, 
voici comment l’on procède : 3 cordes de 0 m. 50 sont fixées à 
l’attelle, chaque extrémité répondant à [chacune des tiges; la pre- 
' mière à la partie inférieure ; la seconde au niveau de la courbure 
de J’attelle si celle-ci n’a pas été employée rectiligne ; la troisième 
contre l’anneau, à la partie supérieure. Sur la barre longitudinale 
dont l’obliquité suit celle du membre^ trois poulies sont accro¬ 
chées, deux à environ 0 m. 50 l'une de l’autre, au-dessus du 
membre et la troisième très en arrière vers la tête du blessé. Une 
corde de 1 m. 50 environ est alors attachée à la première boucle 
(de l’extrémité inférieure de l’attelle), puis monte se réfléchir sur 
la première poulie ; à ce moment une poulie libre est passée dans 
la corde, qui se réfléchit de nouveau sur la seconde poulie et des¬ 
cend s’attacher à la deuxième boucle de l’attelle (au niveau du 
genou). Au crochet de la poulie libre est suspendu un poids de 3 à 
5-kilogs. Une autre corde est alors nouée à la troisième boucle 
(près de l’anneau) ; elle se dirige très obliquement vers la troisième 
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poulie, s.e réfléchit sur elle et reçoit un poids de 4 à 5 kilogs. Ce 
dernier poids comme on le voit, est destiné à empêcher l’attelle 
de glisser vers le pied et intervient en outre, bien faiblement d’ail¬ 
leurs, dans la contre-extension, qui est représentée en réalité ici 
par le poids du corps. Si le blessé a tendance à glisser, on peut 
légèrement surélever le lit. 

Suffisamment en arrière du pied pour le maintenir fléchi, on 
place toujours sur la même barre longitudinale une poulie pour 



Fig. 84. — Appareillage de l'attelle de Thomas avec traction 
par poids. 

Les bandes de traction^ont fixées à une planchette au moyen, 
de punaises. 

Le pied est suspendu par une bande collée, elle-même fixée à 
une planchette. 


la corde de la planchette de la suspension du pied ; un poids de 
500 grammes à 1 kilog est toujours suffisant pour maintenir le 
pied. Pour éviter les dépla,eements de l’attelle, qui a souvent ten¬ 
dance à tourner, il faut fixer avec du tissu adhésif les cordes de 
suspension au niveau de leur point d’attache sur les boucles en 
corde de l’attelle en positiop convenable. Le membre est alors . 
calé avec des rouleaux d’ouate, mais il y a lieu ici de ne pas 
faire d’immobilisation au niveau du genou. 

Ce dispositif ressemble sensiblement à celui de la figure 109. 
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Cet appareillage permet toutes les combinaisons de traction 
possibles. 

On peut ainsi appliquer l’étrier de Finochietto. Il supprime 
eir principe la suspension du pied (page 82). IF supporte une 
traction de 10 à 12 kilogs ; mais en cas d’intolérance nous avons 
vu de très bons résultats avec l'adjonction d’une traction par les 
bandes collées sur la jambe. On répartit le poids de façon varia¬ 
ble, en mettant par exemple 6 kilogs sur la jambe et 4 kilogs sur 
l’étrier ; il est à noter qu’on obtient parfois une réduction 
meilleure avec une combinaison de ce genre qu’avec le même 
poids agissant sur un seul mode de traction. On peut même 
observer des réductions, avec un poids ainsi divisé, là où un 
étrier seul, avec un poids plus élevé, a été insuffisant. 

Gomme dans la méthode de Sinclair, il est possible également 
d’exercer :’ou une double traction avec poids, sur une semelle 
et au moyen de bandes collées sur la jambe ; ou une seule trac¬ 
tion sur une semelle. Dans ce dernier cas il est bon, de laisser 
toujours la ferrure de la semelle reposer sur l’attelle et par 
conséquent de passer la corde de traction au-dessus de l’attelle. 
Autrement, le pied n’est plus soutenu et tend à prendre une 
mauvaise position. 


2» Attelle de Blake 

Gomme avec l’appareil de Thomas, la traction se fait sur la 
jambe au moyen de bandes collées. Mais il faut ici employer des 
bandes préparées d’avance, ayant à l’une de leurs extrémité» une 
courroie en toile qui vient se fixer sur la boucle correspondante 
de la pédale (Voir fig. 12). 

Lorsque le membre est préparé et collé, il est placé dans l’at¬ 
telle préalablement garnie des hamacs. La courroie supérieure, 
représentant ici le demi-cercle antérieur de l’attelle de Thomas, 
est passée sur la cuisse et fixée à la tige opposée pour bien main¬ 
tenir l’attelle en place. Il faut veiller à bien appliquer la partie 
garnie contre l’ischio^n. La pédale est fixée et bloquée à un 
niveau variable suivant la longueur du membre ; on tire ensuite 
sur les courroies de traction, passées puis serrées dans les bou¬ 
cles de la pédale. 




Fig. 85. — Utilisation de l'attelle droite de Relier et méthode 
de traction. — Noter la disposition du cadre situé au pied du lit, 
l’abduction prononcée du membre, l’angle de la grande bai-re 
supportant le membre et ayant presque la même direction que 
lui, ainsi que la méthode du tourniquet pour obtenir la traction 
du membre dans l’attelle. — Remarquer également la bande 
plantaire destinée il éviter la chute du pied (D’après Blalte et 
Bulkley). 
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L’extension et la contre extension se font comme nous l’avons 
dit pour l’attelle de Thomas. Mais la contre-extension qui com¬ 
prime l’ischion devient rapidement insupportable et Blake j 
rpédie en attachant une corde avec un poids à la pédale. La 
pression sur l’ilschion se trouve donc d'autant moins vive que^ le 
poids est plus lourd. L’appareil est alors suspendu à un trolley 
comme nous l’avons indiqué (fig. 3). A la plante du pied, une 
bande est collée pour recevoir un poids de SOO gr. L’appareil 
permet le transport du blessé et les interventions sans supprimer 
la ti-action. 

3“ Attelle de Keller 

Blake conseille plutôt maintenant l’emploi de l’attelle de 
Keller, qui est, comme on l'a vu, une combinaison de l’attelle 
de Blake et de l’attelle de Thomas ; grâce au demi-cercle 
taobile, l’appareil est Interchangeable. La pédale métallique de 
l’attelle de Blake étant supprimée, il y a une légère modification 
dans la façon de disposer la traction. 

Celle-ci s’obtient comme le montre la fig. 85. Une forte bande 
est fixée par ses extrémités à chacun des rubans de traction du 
membre. Cette bande passe de chaque côté au-dessus des barres 
parallèles de l'attelle. La partie médiane est alors engagée 
au-dessus de la barre transversale terminale pour venir se loger 
dans l’encoche de l’extrémité inférieure de l’attelle. Puis à l’aide 
d’une petite tige métallique (sorte de broche dont la longueur 
doit être inférieure â la largeur séparant les deux barres de 
l’attelle à ce niveau), les deux parties de cette bande sont réunies 
et tordues ensemble dans leur portion comprise entre l’encoche 
et leur réflexion sur lès barres latérales. Grâce à ce petit tour¬ 
niquet, on diminue la distance existant entre la plante du pied 
et l’extrémité inférieure de l’attelle obtenant ainsi le degré de 
traction désiré. Quand l’allongement nécessaire est acquis, on fait 
glisser un peu excentriquement la broche de torsion de façon à 
laire buter la portion la plus longue contre l’une des barres. La 
détorsion de la bande ne pouvant alors se faire, la traction est 
maintenue au point voulu. 

Comme précédemment une traction est ajoutée à l’attelle elle- 
même pour éviter les phénomènes de compression au niveau du 
pelvis. Le pied est également suspendu pour éviter l’équinisme. 
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4° Attelle de Hodgens 

L'attelle de Hodgens normalement coudée permet d’appa¬ 
reiller les fractures de cuisse de plusieurs façons grâce à sa 
légèreté et à sa malléabilité tout en offrant une rigidité suffisante. 

1° Traction par bandes collées. — a) 'Sur la jam.be. — Des 
bandes de traction sont collées à la partie inférieure de la cuisse 
et à la jambe. Les extrémités sont fixées à une planchette qui 
reçoit une corde et un poids. L’attelle légèrement courbée à 150 
ou 160° est posée sur le membre ; des lacs sont tendus sur toute 
sa longueur et l’ensemble est suspendu à un trolley ou à une 
barre longitudinale du cadre. Pour assurer la contre-extension, 
la partie crurale de l’altelle est suspendue comme le montre 
la figure 87 par quatre cordes réglées à la longueur voulue de 
façon à répartir la tractjon également sur chacune d’elle. Puis 
'une corde réunissant ce faisceau se dirige très obliquement vers 
la tête du blessé et du côté du lit opposé à celui du membre 
suspendu. Elle se réfléchit sur une poulie accrochée à une barre 
longitudinale et reçoit un poids de 4 à 5 kilogs. On évite ainsi le 
glissement du malade dans son lit et les déplacements de 
l’attelle. Les deux autres cordes de suspension répondent, l’une 
à l’angle de courbure c’est-à-dire au genou, d’autre à l’extré¬ 
mité inférieure de l’attelle au niveau des malléoles. C’est la 
façon d’obtenir le meilleur équilibre. Le pied est également 
suspendu 

On peut mettre si l’on désire l’atlelle complètement rectiligne, 
■mais mieux vaut alors prendre un autre type d’attelle. Avec ce 
mode de traction, on a parfois avantage à se servir de l’attelle de 
'cassette beaucoup plus robuste. 

b) Sur la cuisse. — Le genou est fortement fléchi et l'on 
colle les bandes de traction uniquement mr le segment inférieur 
de la cuisse. On obtient ainsi une extension directe, mais il est 
rare que l’on puisse procéder de la sorte, car il faut que la frac¬ 
ture soit haute, et surtout que la plaie permette l'application des 
bandes (fig. 86). 

L’attelle est fortement coudée à un angle de 100 ou 120°. 
' Les hamacs sont posés et la suspension est installée ainsi que 
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celle du pied avec la cuisse fléchie sur le bassin, la jambe étant 
déjà en flexion ; tout le membre est placé en abduction avec 
rotation externe. 

La traction se fait alors suivant l’axe prolongé de la cuisse ; 
la corde est dirigée vers le haut du cadre en dehors du lit. On 



Fig. 86. — Fracture de cuisse appareillée dans une attelle de 
Hudgens. — Traction directe sur le fragment inférieur, au 
moyen de bandes collées, seulement sur la cuisse. Une bande 
plantaire est collée au pied (d’après Blalm) 

déplace latéralement à l’extrême, la barre transversale du cadre 
du pied du lit (fig. 87) fixée presqu’au sommet du cadre. 

2» Broche de Steinmann. — Cette attelle convient à ce procédé 
de traction, et doit être disposée comme nous venons de le dire 
puisque le membre et la traction sont orientés de la même 
façon. La figure 87 montre d’ailleurs l’emploi de l’attelle de 
Hodgens avec la broche de Steinmann. 















Fig. 87. — Disposaif pour fracture du tiers supérieur du fémur, 
où a été employée la broche de Steinman. — Aoter la flexion 
du genou, l’abduction et la rotation externe du menabre. 

La bande plantaire contre la chute du pied n’a pas été figurée 
ici, pour plus de clarté du dessin (d’après Blake et Bulkley). 
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3“ Traction par la méthode d’Hennequin. — L’attelle de Hod- 
gens remplace ici avantageusement l’ancienne gouttière d’Henne- 
.quin, puisqu’elle permet de combiner la suspension avec la trac¬ 
tion parle lac en 8 déchiffré autour de la cuisse (voir page 81). 

L’attelle est suspendue comme précédemment, mais le pied 
étant ici suffisamment maintenu, par la compression ouatée n’a 
pas besoin de bande plantaire (fig. 88). 

4o Traction sur le mollet. — La traction parla méthode d’Hen¬ 
nequin étant exceptionnellement possible à employer, Blake 
utilise l’attelle elle-même pour opérer une traction sur le mollet., 
On donne à l’attelle la courbure appropriée et l’on bande la 
jambe et l’attelle en même temps ; la traction est alors exercée 
sur l'attelle. Cette méthode permet de panser les blessures bas¬ 
ses de cuisse mais ne peut être utilisée au début du traitement, 
par suite de la gêne et de la pression qu’elle provoque au niveau 
du mollet. Elle est plutôt à employer^ au cours du traitement, 
quand une forte traction n’est plus absolument nécessaire. 

5° Attelle Pelvi-crurale 

Cette attelle trouve son indication en général dans les fractures 
de cuisse au tiers supérieur et dans les résections d£ la hanche. 
Elle permet, comme nous l’avons vu, d’immobiliser la cuisse sur le 
bassin. Elle est en général rectiligne et sujvant le degré de 
traction nécessaire on peut employer n’importe quel mode de 
traction. 

Il faut garnir la partie transversale sur laquelle repose les 
lombes et la boucle qui passe sous la racine de la cuisse 
saine' Le membre est soutenu dans une série de hamacs, mais 
à la partie supérieure les lacs doivent être tendus très oblique¬ 
ment de la tige interne vers la partie transversale lombaire de 
l’attelle de façon à bien soutenir la fesse et la région trochanté- 
rienne. L’appareil est suspendu par trois boucles en corde: une, 
à l’extrémité inférieure, une à l’extrémité supérieure près de la 
racine de la cuisse, une troisième prend l’attelle de chaque 
côté de la région lombaire. La corde partant de cette boucle 
monte verticalement se réfléchir sur une première, puis sur une 
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deuxième poulie et reçoit un poids de 4 à a kilogs et plus. Une 
poignée est mise à portée de la main du blessé qui peut ainsi 
se soulever sans mobiliser l’articulation coxo-fémorale. 



Fig. 88. — Fracture de cuisse appareillée dans une attelle de 
Hodgens. — Traction par la méthode d’Hennequin (D’après 
Blake); 


Les modes d’appareillage qui précèdent s’appliquent en 
tous points aux divers modèles d’attelles destinés à la suspen¬ 
sion suivant le type auquel elles appartiennent. Mais il va sans 
dire, comme on a pu s’en rendre compte, que cette méthode 
permet les combinaisons les plus variées et toutes les modifica- 
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lions que le chirurgien jugera utile d'appoiier dans tel ou tel cas 
particulier. 

APPAREIL A AUTO-SUSPENSION TOTALE 


Nous venons de voir en détail les différentes façons d’appa¬ 
reiller une fracture de cuisse, et l’on peut remarquer que le 
membre suspendu est toujours plus ou moins surélevé, position 
essentiellement favorable à l’accès facile de la plaie ; néanmoins, 
ceci n’est vrai que pour les fractures de cuisse basses ou 
moyennes, car la suspension ainsi pratiquée, ne dégage pas 
suffisamment les plaies du tiers supérieur de la cuisse et des 
régions trochantérienne ou iscbiatique. 

D’autre part, il ne faut pas oublier que dans la majorité des 
cas de fractures de cuisse, on se trouve, par suite de la techni¬ 
que" chirurgicale actuelle, en présence de plaies opératoires 
considérables. 

Les soins et les pansements sont alors difficiles, pénibles et 
fatigants pour le blessé, même avec la suspension ordinaire. 
C’est ainsi que nous avons été amenés à réaliser la suspension 
totale décrite ici, qui permet au blessé de se suspendre lui- 
même complètement, avec la plus grande facilité, sans provo¬ 
quer aucun mouvement au niveau de son foyer de fracture, et 
de rester dans cette position, équilibré par un jeu de poids, aussi 
longtemps qu’il est nécessaire. 

Description de Tappareil à auto suspension totale. •— Cet 
appareil d’aspect un peu complexe, est en réalité fort simple et 
facile à installer dans tout service de fractures et surtout là où 
déjà la méthode de suspension est appliquée (fig. 89). 

Le principe en est le suivant ; équilibrer le blessé au moyen 
de poids répartis sur de nombreux points d’application afin de 
ne provoquer chez lui aucune gêne et aucune douleur. Pour cela, 
on adapte sur l’attelle de Thomas dont nous nous sommes 
toujours servis de préférence, une selle en fer forgé (fig. 95) 
qui embrasse la région lombaire, se réfléchit sous la racine de 
la cuisse saine, et s’accroche aux deux tiges de l’attelle près de 
l’anneau (voir figure 97). 


APmREIL A AUTO-SUSPENSION TOTALE i3i 

Le tronc et la tête sont respectivement soutenus par une sangle 
thoracique et un soutien-tête. Enfin, la jambe saine vient se 
placer dans un étrier auquel est suspendu un poids suffisant pour 
l’équilibrer. Ces différents accessoires (selle, sangle thoracique, 
soutien-tête, figure 98) reçoivent, de chaque côté, des poids 
répartis suivant le tableau que l’on trouvera plus loin, et qui au 
moyen de poulies, de réflexion sont tous placés au pied du lit. 
Les poids les plus.é(evés répondant à la selle lombo-pelvienne 
(on le conçoit aisément puisqu’elle supporte tout le bassin), il y 
a lieu de placer de chaque côté du lit, une contre-suspension 
élastique (fig. 98, D.) qui permet au blessé de supprimer l’action de 
ces poids, lorsqu'il est au repos. L’examen des fig. 89 et 102 
permet de se rendre exactement compte de ce dispositif. 

Le membre fracturé maintenu dans l’attelle de Thomas, est 
suspendu comme on peut le voir dans la figure 89. 

Ainsi appareillé (fig. 89 et 90) voyons maintenant comment le 
blessé peut lui-même se suspendre. 

Il commence par détacher de chaque côté les-contre.-suspen- 
sionsélastiques; puis, le soutien-tête et l’étrier étant à sa portée, 
il attire le soutien-tête qu’il place sous sa nuque, et passe la 
jambe saine dans l’étrier. Saisissant alors à deux mains la poi¬ 
gnée de bois, il se soulève avec un effort minime et prend la posi- . 
tion d’équilibre de la figure 9t. 

Pour redescendre, il lui suffit de retirer le soutien-tête : le 
poids de la tête l’emporte. Puis, en faisant une traction sur les , 
deux cordes accouplées correspondant à la selle (celles où vien¬ 
nent s’accrocher les contre-suspensions élastiques) il se retrouve 
sur le plan du lit et accroche les contre-suspensions élastiques. 

Il retire en dernier lieu l’étrier. 

Certains blessés conservent en permanence la sangle thoraci¬ 
que; d’autres préfèrent l’enlever. En tout cas, elle est peu gênante 
ne supportant toujours,,qu’un faible poids (2 à 3 kilos au maxi¬ 
mum de chaque côté). 

Voici d'ailleurs un tableau résumant (es divers temps de cette 
manœuvre ; 
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Suspension 

1er temps. — Décrochage des 
contre-suspensions élasti¬ 
ques. 

2= temps. — La jambe saine 
est mise dans l'étrier. 

3® temps. — Mise eh place du 
soutien-tête. 

i^temps. — Suspension totale 

réalisée. 


Descente 

3e temps. — Le soutien-tête 
est enlevé. 

6 e temps. — Traction sur les 
cordes lombaires et lombo- 
pubiennes. 

7e temps. — La jambe est 
retirée, de l'étrier. 

8 e t.— Accrochage des con¬ 
tre-suspensions élastiques. 



Fig. 89. — = Appareil à auto-suspension totale. — Blessé appa¬ 
reillé pour une fracture de cuisse gauche. Les contre-suspen¬ 
sions élastiques sont décrochées. On en voit une reposant sur le 
lit (Voir fig. 102). 

Dans les cas de résection de la hanche ou de fracture sous-tro- 
chantérienne la plaie répond en général à l'anneau de l’attelle de 
Thomas. 

Il y a lieu alors de modifier l’attelle, en supprimant le demi- 































La Suspension dans 


Fractures. 


PL. I. 



Figure 90 











La Suspension 


les Fractures. 


PL. II. 



Figure 92 



Figure 93 
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cercle inférieur de l’anneau. On démasque ainsi la région troclian- 
térienne, etfrattelle, dont les tiges se trouvent encore maintenues 
par un demi-cercle antérieur, conserve toute.sa rigidité. On peut 
voir d’après les fig. 92 et 93 qui représentent une résection de 
la hanche, pendant et après son pansement, avec quelle facilité ' 
les soins de ces blessés peuvent être donnés. 

Si les^deux membres sont fracturés, chaque membre est placé 
dans une attelle de Thomas et la selle est très facilement modi¬ 
fiée. Elle vient de chaque côté s’accrocher sur la tige externe de 
chacun des Thomas, et au niveau du pubis une boucle en fer 
rond est accrochée à chacune des tiges internes des attelles 
(fig. 99). L’anneau de l’attelle de Thomas remplace ici Tanse 
de la selle qui passe sous la cuisse saine dans le cas de fracture 
d’un seul membre. Les deux membres sont suspendus de la 
même’façon, en abduction, avec un angle d’écartement d’envi¬ 
ron 70°. 

Enfin si le blessé est atteint de plusieurs fractures, avec impo- 
tencejd’un ou des deux membres supérieurs, la suspension totale 
est encore trèsj réalisable. Il suffit de suspendre les membres 
fracturés comme il convient, puis de mettre au niveau de la selle 
lombaire, sans aucune autre modification, une corde supplémen¬ 
taire de chaque côté, venant aboutir au pied du lit à un moufle. 

Il est évident que dans ce cas il faut aider le blessé, mais l’effort 


PLANCHE I 

Fig. 90 et 91. — Appareil à auto-suspension totale .— Le blessé 
après avoir placé sous sa tête le soutien-tête, et engagé la jambe 
saine dans l’étrier, décroche les contre-suspensions élastiques 
pour pouvoir prendre la position d’équilibre représentée dans la 
deuxième photographie. 


PLANCHE II 

Fig. 92 et 93 — Résection de la hanche en suspension totale, 
pendant le pansement. — Noter la modification de l’attelle de 
Thomas, dont le demi-cercle inférieur a été coupé pour donner 
libre accès à la plaie. 

Dans la figure 93 le même blessé, après le pansement. 
Noter la direction oblique des hamacs, fortement tendus pour 
soutenir la fesse et la région trochantérienne. 
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à-déployer sera d’aulant moindre que les poids seront plus lourds, 
(jrâce àce dispositif, n’importe quelle infirmière peut sans aucun 
aide, soulever et mobiliser le blessé le plus lourd et le plus 
impotent. ' 


Matériel et montage de l’appareil 

Matériel. — Pour réaliser la suspension totale, et avant de 
procéder au montage, il faut avoir à sa disposition tous les acces- 



Fig. 94. — Selle lombo-pelvienne (non interchangeable. Côté 
gauche). — Dimensions moyennes : En fer rond de 0 m. 010 de 
diamètre. 

a, b, c, 0 m. 35. d, 0 m. 06. e, lame de feuillard de 0 m. 02 
de largeur, f, 0 m. 08. g, 0 m. 05. h et h', Onn. 10. 

soires que nous allons énumérer et qu’il est facile de se procurer 
ou de confectionner : 

^ Cadre. — Le cadre est celui décrit page 12 fig. 4 à moins que 
1 011 ne dispose d une installation complète dans le genre de 
celle dont nous avons donné le plan (voir page 18 et fig. 6 et 7). 
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Bois. — Trois chevrons de 3 mèlres de 0 m. OS X 0 in. 06 
.comme barres longitudinales. Un chevron de 1 m. 75 de 
0 m. 05 X 0 m 06 destiné à l'accrochage des poulies du pied du 
lit. (Ce chevron peut être supprimé dans l’installation à main 
courante) (tig. 100, EE, E'E', FF, CD). 

Attelle de Thomas. — (Voir page 89 et fig. 62). 

Selle lombo-pelvienne. - Cette selle est destinéerendre 
solidaire la cuisse et le bassin. Elle embrasse la région lombaire 
et vient s’accrocher à l’attelle de Thomas. 



pig — Selle lombo-pelvienne 
garnie. 

La portion lombaire et l’anse 
passant sous la cuisse saine 
sont rembourrées de coton 
recouvert de tissu caoutchouté. 


Sa forme rappelle la partie supérieure de l’attelle lom'bo-cru- 

rale (flg. 94). . , , i 

Faite en fer rond, elle s’accroche au niveau de la tige externe 
de l’attelle de Thomas près de l’anneau. Puis la tige en fer rond 
monte au-dessus de la crête iliaque, se réfléchit au niveau de a 
région lombaire ; arrivée au côté opposé, après avoir embrasse e 
bassin, elle se recourbe pour passer sous le membre sam dans le 
pli fessier ; elle décrit une boucle au niveau du pubis et se ter¬ 
mine par un crochet pour se fixer à la tige interne de 1 attelle. 

Cette selle comme le montre la flg. 93 est garnie et rembourrée 
dans les parties sur lesquelles reposent les lofwbes et la racine de 
la cuisse saine. , ... 

11 faut employer du fer rond de 0 m. 010 et les dimensions indi- 
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quées sur la flg. 94 conviennent à presque tous 
vaut toujours mieux la faire sur mesure, droite 
le blessé auquel elle est destinée. 


les cas. Mais il 
ou gauche, pour 


Sangle thoracique. — Cette sangle est faite en toile de bandage 
de corps recouverte de drap d’hôpital blanc caoutchouté. A cha¬ 
que extrémité est fixée une poignée en fil de fer munie d^une S 
sur laquelle s’accroche la corde (fig. 98, G). 


Dimensions. — Poignées : 111 de 
0 m. 15 de côté ; sangle : longueur 


fer de 0 m. 005, triangle de 
0 m 70, largeur 0 m. 15. 



Soutien-tête. — Il est fait avec une lame d’aluminium de gout¬ 
tière ou de fer blanc de 0 m. 25 de long sur 0 m. 07 de large. 
Deux poignées en fil de fer de 0 m. 005 triangulaire de Om.07 
de côté sont fixées à chaque extrémité. Il est garni, puis légère¬ 
ment cintré, pour bien prendre la nuque et la région occipitale 
(fig.. 98, B). 

Etrier. - L’étrier représenté (fig. 98, A) est en fer rond de 
0 m. 008, haut de 0 ni. 20, large de 0 m. 15 ; il est garni comme 
les autres accessoires. 
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Poulies. — Il faut 27 poulies à crochet (fig. 9) de 0 m. 025 ii 
0 m. 030 dans l’appareil de la fig. 89 mais le nombre én est 
variable, nécessairement, suivant les cas. 

Pitons. — Ces poulies sont accrochées à des pitons ordinaires 
résistants vissés dans les chevrons ; il en faut 14 dans l’appareil 
figuré (fig. 89). 



Les autres poulies (poulies de réflexion) soutenant les poids au 
pied du lit sont simplement accrochées à des boucles en corde 
disposées sur le chevron G D, fig. 100. 

Corde. — H faut environ 60 mètres de corde septain de 
0 m. 004. 

Poids. — Les poids sont constitués par une série de 14 sacs 
de sable (voir modèle fig. 10). On trouvera plus loin le poids 
approximatif correspondant à chaque corde. Ges sacs sont fixés 
aux cordes au moyen d’S en fer. 
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Contre-suspensions élastiques. — Un drain est plié en deux ou 
quatre suivant sa grosseur ; chaque extrémité du faisceau ainsi 
obtenu est lié sur une longueur de 0 m 05 avec du fd poissé, en 
tendant le caoutchouc le plus possible. Puis la partie moyenne 
des deux chefs d’une anse én corde est, de chaque côté, fixée le 
long de cette ligature, par une seconde ligature également en fil 



Fig. 98. — Accessoires pour la suspension totale. 

A. Etrier garni. Dimensions : en fer rond de 8 millimètres de 
diamètre. Hauteur 0 m. 20, largeur 0 ni. f3. 

B. Soutien-tête. La moitié seule est garnie pour en montrer 
le détail. 

Dimensions : longeur 0 m. 2S, largeur 0 m. 07, triangles en 
fer rond de 0 m. 005 de diamètre, 0 m. 07 de côté. 

G. Sangle thoracique. Dimensions : longueur 0 m. 70, lar¬ 
geur 0 m. 15, triangles en fer rond de O m. 005, 0 m. 15 de côté. 

D. Contre-suspensions élastiques. 


poissé. Les deux bouts des deux chefs restés libres sont alors 
rabattus sur la ligature précédente et fixés au moyen d’une troi¬ 
sième ligature semblable. Le tout est recouvert de leucoplaste 
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adhésif. En procédant ainsi on évite le contact de la corde et du 
caoutchouc qui provoque une usure très rapide. Il est préférable, 
si l’on peut, d’employer du caoutchouc rond (genre appareil 
Sandow) ou un ressort à boudin suffisamment résistant. 

A l’une des boucles en corde, est placée une S en fer, fermee 
sur la boucle, l’autre anneau restant ouvert pour permettre son 
accrochage à une S semblable fixée à une corde réunissant les 
cordes dejsuspension de la selle lombo-pelvienne (fig. 103). L autre 



Kjo. 99 _ Selle lombo-pelvienne pour fractures des deux mem¬ 
bres in fériLr s. - La selle est modifiée pour être accrochée a 
deux attelles de Thomas. Elle présente,deux crochets symetri- 

, ques pour les tiges externes. - nrochet 

Les tiges internes sont soutenues pour un double crochet 

indépendant. 


boucle encorde delà contre-suspension élastique, sert.à fixer 
celle-ci au lit du blessé (fig. 98, D). 

Montage — Voyons maintenant comme il faut monter l’ap- 
nareil et disposer les différents accessoires que nous venons de 
décrire, pour une fracture de cuisse gauche ])ar exemple, comme 
le représentent les figures et les schémas. 
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Les deux cadres (fig. 89) sont fixés à la tête et au pied du lit 
au moyen de bandes de tarlatane apprêtée. Deux des chevrons 
de 3 mètres sont disposés en V (fig. 100, EE, E'E') le sommet 

Fig. dOO. — Schéma 
montrant la dis¬ 
position des pou¬ 
lies sur les barres 
placées sur le 
cadre (Vue d’en 
haut. Les poulies 
sont vues par 
transparence). 

AB. Barre du 
cadre fixé à la 
tête du lit. 

A'B'. Barre 
transversale d u 
cadre fixé au pied 
du lit. 

CD. Barre trans¬ 
versale placée sur 
les barres en V 
EE, E'E', portant 
les boucles en 
corde destinées 
aux poulies de 
réflexion.. 

EE, E'E'. Barres 
disposées en V. 

FF. Barre ré¬ 
glant l’abduction 
du membre (Il 
s’agit ici d’un 

, . - membre gauche), 

aa. Soutien,tête. bb'. Sangle thoracique, cc'. Cordes lombai¬ 
res de la selle, dd'Cordes lombo-pubiennes de la selle, e. Corde 
de la contre-extension, f. Corde de suspension supérieure de 
l’attellei g. Corde de suspension inférieure de l’attelle, h. Corde 
de suspension du pied. i. Etrier. 

La poulie de l’extension du membre n’est naturellement pas 
figurée. 
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répondant à la tête du lit sur la ligne médiane. L’écartement doit 

Fig. 101. — 

Schëmdmon- 
trant sur le 
sujet couché 
les points 
d’applica¬ 
tion des cor¬ 
dés (vue d'en 
haut). 

AB, A'B', 

CD, E, E', F. 

Voir figure, 
précédente. 

aa', Soii- 
tien-tke. bb’, 

Sangle thora- 
cique.. ce', 

Cordes lom¬ 
baires. dd', 

Cordes lo,m- 
bo-pel vien¬ 
nes, partant 
d’une anse 
fixée d’une 
part aux J 
points prece¬ 
dents c et c' ; 
de l’autre à 
la boucle pré¬ 
pubienne de 

la selle lom- • ^ 

bo-pelvienne. “\“d 

e. Corde de ' ' 

la contre- j. o u 

extension, partant d’une anse en corde de l’attelle. /, Corde de 
la /suspension supérieure de l’attelle, partant d une anse en 
corde, g, Corde de la suspension inférieure de l’attelle partant, 
d’une anse en corde, h, Corde de la suspension du pied, i. Corde 
de l’anse en corde de l’étrier, k, Corde de la traction des 
bandes collées sur la jambe. 
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être un peu. plus large que la largeur du lit. Il faut veiller à lais¬ 
ser suffisamment dépasser les chevrons au pied du lit, pour per¬ 
mettre un certain recul'au chevron CD (destiné à recevoir les 
poulies de reflexion), qui est-alors placé transversalement sur les 
deux autres. 

Les trois chevrons EE, E'E', CD (fig 100) forment ainsi un 
triangle, et le LouLest fixé avec des bandes de tarlatane aux deux 
cadres. Le troisième chevron de 3 mètres FF est posé obli¬ 
quement sur les deux autres, puis fixé II sert à régler l’abduc¬ 
tion du membre et doit être parallèle à celui-ci. Le chevron CD 
qui est placé sur les deux chevrons disposés en V, est destiné 
à recevoir les poulies de réflexion supportant les cordes aux¬ 
quelles sont accrochés les sacs, au pied du lit.’ Les poulies' 
sont accrochées à des boucles en corde comme l’indique les 

fig. 89 , 100, 102. Ce dispositif permet de déplacer latéralement 

- les poulies en faisant glisser sur la barre les boucles en corde ; 
en faisant varier la longueur de ces boucles, on règle la hauteur dé 
ces poulies. D’autre part en reculant plus ou moins le chevron 
sur les deux barres en V, on écarte les poids du pied du lit. On 
arrive ainsi très facilement à régler la position des cordes pour 
éviter tout frottement, tout croisement entre elles et assurer le 
libre jeu des poids. 

^ On place treize boucles en corde sur ce chevron et à chacune 
d’elle est accrochée une poulie. 

Les pitons au nombre de treize sont vissés dans les chevrons 
EE, E'E' et sur le chevron oblique FF, en se conformant au 
schéma fig. lÔO. Un quatorzième piton est vissé dans la barre . 
du cadre du pied du lit pour la poulie d’extension sur le fragment 
inférieur. Les poulies accrochées à ces pitons sont les poulies de 
■suspension proprement dites. 

Il faut remarquer que le chevron oblique ne doit supporter 
que les poulies soutenant le membre fracturé (Contre-extension. 

-— Suspension de l’attelle à sa partie supérieure. — Suspension de 
1 attelle à sa partie inférieure, — Suspension du pied), comme 
dans Tappareillage ordfnaire. 

Les chevrons EE, E'E'(fig. 100) répondent à la suspension de 
tous les accessoires de la suspension totale. 

Le cheyron CD supportant les treize boucles en corde, est 
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destiné aux poulies de réflexion ; chacune répond à l’une des 
poulies de suspension. 

Le membre fracturé est alors appareillé dans une attelle de 
Chômas, suivant la description que nous avo-ns faite (voir page 119 
attelle de Thomas avec traction par poids). 

A ce moment, seulement on procède au montage des cordes. 

Toutd’abord on suspend l’attelle de Thomas contenantle mem¬ 
bre fracturé. Trois cordes de 0 m. 50 sont attachées sur 
l’attelle : la première près de l’anneau, la seconde un peu plus 
bas, la troisième à l’extrémité inférieure. Du milieu de chacune 
de ces anses, part une corde qui passe dans la poulie de suspen¬ 
sion, puis dans la poulie de réflexion correspondante au pied du 
lit (Chevron CD) et reçoit'enfin le sac de sable du poids indiqué. 

La première, assurant la contre-extension (fig. 102, e) se dirige 
très obliquement en arrière vers la poulie e puis revient au pied 
du lit vers la poulie correspondante e (poids de 4 à 6 kilos). La 
seconde f (suspension supérieure de l’attelle) monte verticale¬ 
ment vers la poulie /'et revient vers la poulie correspondante f 
(poids de 2 à 3 kilos). Il en est de même pour la troisième g 
(suspension inférieure de l’attelle : poulies-,17 et g ; poids de 2 a 
3 kilos) et pour la suspension du pied h (poulies h et h ; poids de 
300 grain mes ou 1 kilo). 

La traction du membre se fait directement par une corde k se 
réfléchissant sur la poulie k fixée sur la barre transversale du 
cadre du pied du lit (poids de 3 à 10 kilos). 

On place ensuite les accessoires permettant la suspension 
totale (fig. 102). 

A chaque poignée du soutien-tête est attachée une corde qui 
se réfléchit sur les poulies a'a' à droite, sur les poulies a ak 
gauche. Il faut avoir soin de faire un nœud d’arrêt qui vient buter 
contre les poulies a et a’ afin d’empêcher le soutien-tête de 
remonter jusqu’au haut de l’appareil et de lui permettre de rester 
à portée de la main du blessé (poids de 3 à 4 kil. à chaque corde). 

La sangle thoracique est posée de la même façon. Chaque 
corde b et b' se réfléchit, à droite sur les poulies b’b', à gauche 
sur les poulies b, b. Il n’est pas nécessaire ici de faire de nœuds 
d’arrêt. 

La selle lombo-pelvienne est alors placée sous le blessé. Elle 
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estlixèeparses crochets sur les tiges externeet interne de l’attelle 
de I homas.L orientation des crochets est faite suivant l’abduction 
voulue. De chaque côté, au niveau des points c' et c une corde 
est attachée et passée, dans les poulies c' et c. Ce sont les cordes 
lombaires droite et gauche (poids 6 à 10 kilogs pour chacune). 

Puis une corde est fixée de chaque côté, d’une part sur la 
boucle pubienne de la selle et de l’autre sur les points précédents 
lombaires ; au milieu de l’anse ainsi obtenue à droite et à gauche 
une corde est attachée et monte de chaque côté se réfléchir sur 
les poulies c?', et Ce senties cordes lombo-pubiennes (poids 
de d à 6 kilogs pour chacune). 

L étrier est suspendu à la poulie i de façon à permettre au 
blessé de le saisir en se soulevant, et d’y engager facilement la 
jambe saine. Il y a lieu de faire un nœud d’arrêt comme pour le 
soutien-tête, pour empêcher l’étrier dé remonter. La corde se 
réfléchit sur les poulies i et i (poids de 5 à 6 kilogs et plus) 

Pour chaque corde il vient d’être indiqué un poids approxi¬ 
matif, car naturellement, pour obtenir le meilleur équilibre le 
poids varie avec chaque sujet. 

Il est donc impossible de donner un poids exact pour chaque 
point de suspension, mais néanmoins, voici un tableau dont on 
ne devra pas s’écarter, car il y a des points sur lesquels on ne 
■peut dépasser un certain maximum sans incommoder le blessé 
comme par exemple au niveau de la sangle thoracique • 


EXPLICATION DE LA PIGUKB 102 

Schéma montrant les points d'application, le trajet et la 
disposition des cordes, pour la suspension totale 

aa', Soutien-tête, bb’, Sangle thoracique, cc', Cordes lombaires. 
dd , Cordeslombo-p.ubiennes, partant de chaque côté d’une anse 
en corde, e. Corde de la contre extension partant d’une anse en 
corde de 1 attelle, f, Corde de la suspension supérieure de l’at- 
telle, partant d’une anse en corde, g, Corde de la suspension 
intérieure de 1 attelle, partant d’une anse en corde de l’attelle. 
h. Corde de la suspension du pied, i. Corde partant de l’anse en 
corde de 1 étrier, k, Corde partant de la planchette des bandes 
collees de la traction. 

En pointillé ; les contre-suspensions élastiques accrochées aux 
cordes accouplées, de chaque côté, c et d, et c' et d'. 
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2 sacs de 3 à 4 kil. 

2 sacs de 2 ou 3 kil. maxi- 

2 sacs de 6 à 10 kil. 


2 sacs de 3 à 6 kil. et plus. 

1 sac de 4 à 6 kil. 

1 sac de 2 ou 3 kil. et plus. 

1 sac de 2 ou 3 kil. et plus. 
1 sac de 4 à 6 kil. et plus. 
1 sac de bOOgr. ou 1 kil. 

1 sac de b à 10 kil. (varia¬ 
ble suivant la fracture et 
le sujet). 

14 sacs par appareil. 

Si l’on fait le total des poids minima que nous indiquons, excep¬ 
tion faite du poids d’extension de la fracture, on arrive à 40 kilogs 
et demi pour les 13 sacs. C’est le poids environ nécessaire pour 
équilibrer un sujet de 50 à 55 kilogs. Un blessé de ce poids a 
donc, théoriquement, à fournir une traction de 10 kilogs pour se 
suspendre au dessus de son lit, et grâce à- tous les frottements 
des cordes sur les poulies l’équilibre est toujours obtenu avec un 
poids notablement inférieur au poids du corps. 

En dernier lieu, il faut poser les contre-suspensions élastiques. 
De chaque côté, les deux cordes, lombaire et lombo-pubienne 
(cc', dd\ fig 102) sont reliées par une corde transversale qui rend 
ces deux cordes de suspension solidaires (fig. 103). A cette véri¬ 
table poignée en corde est fixée une S en fer résistante où viendra 
s’accrocher l’S semblable de la contre-suspension élastique (voir 
plus haut). La contre-suspension est alors attachée par son autre 
extrémité, avec une corde, à la barre latérale du lit à hauteur de 
la main du blessé, afin qu’il puisse toujours la reprendre quand 
elle est décrochée. On règle la tension de façon à supprimer 
l’action des poids des cordes lomliaires et lombo-pubiennes, quand 
les S sont accrochées. 


Soutien-tête a et a’. 

Sangle thoracique è et ô’ . . 

suspension 
lombaire c et c' 
suspension 
lombo pubienne 
rfetd' 

Contre-extension e . ; . 

Suspension supérieure de l'attelle de 

Thomas f . 

Suspension inférieure de l’attelle de 
Thomas g' ...... 

Etrier i . 

Suspension du pied A. 

Extension du membre k. . .- . 


Total, 


Selle 

lombo-pelvienne 
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Au-dessus du malade, au niveau du chevron oblique, on atta¬ 
che une poignée en bois pour lui permettre de se soulever. 

L’appareil ainsi monté est réglé, lorsque le malade avec une 
traction de quelques kilogs sur la poignée, se soulève et reste 
suspendu à n’importe quelle hauteur, et qu’il redescend avec la 
même facilité en exécutant les différents temps décrits plus haut. 

Si une difficulté quelconque se présente au cours du montage, 
il est facile de changer les poulies de place, et de régler ainsi très 
facilementl’appareil.Pour chercher l’équilibre on devra tâtonner, 



Fig. 103. — Accouplement des cordes lombaires et lombo- 
jyubiennes, pour supprimer l'action des poids sur la selle 
lombo-pelvienne, au moyen des contre-suspensions élastiques. 
ce'. Cordes lombaires. — dd’, Cordes lombo-pubiennes. 

jusqu’à ce que le blessé prenne la position de la fig. 91 ; cela est 
facile, en se conformant au tableau précédent et les sacs, grâce 
à leur modèle et à leurmode d’attache, sont très rapidement chan¬ 
gés, ajoutés ou retranchés. 


Plusieurs blessés ont été ainsi appareillés, dans le service de 
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fractures du Docteur Pierre Duval àl’Auto-Chir 21 pour des frac¬ 
tures de cuisse ou des résections de la hanche. Cette suspension 
est absolument indolore : l’immobilisation du bassinet delà 
fracture se trouve en effet complètement réalisée par la combi¬ 
naison de l’attelle de Thomas et de la selle lombo-pelvienne. 
D’ailleurs, le contrôle radiographique nous a permis de nous 
assurer qu'il n’y avait aucune modification au niveau du foyer de 
fracture pendant la suspension. 

Ce dispositif qui peut, en somme, s’appliquer à de nombreuses 
variétés de fractures et même à d’autres lésions, peut rendre 
comme on le voit, de réels services au blessé comme au-chirur¬ 
gien, qui pourra, bien souvent pratiquer grftce à lui, des sutures 
secondaires au lit même du blessé sans enlever l’appareil et par 
conséquent sans mobiliser la fracture. 

D’autre part, au moment où le personnel hospitalier tend à se 
restreindre, il y a intérêt à permettre à une infirmière de faire 
•seule, avec le maximum de facilité, des pansements minutieux, 
longs et douloureux. 


Ce qu’il faut pour monter un appareil a auto-suspension totale 


Un cadre ordinaire. 

3 barres de 3 mètres de lon¬ 
gueur 0 m. 05 X 0 m. 06. 

1 barre de 1 in. 75 de lon¬ 
gueur 0 m. 05 X 0 m. 06. 

t attelle de Thomaspourmem- 
bre inférieur garnie. 

Solution de Bicarbonate de 
Soude à 30 pour!.000. 

Colle de Sinclair. 

1 bande de finette croisée, 
3 mètres X 0 m. 08 (pour^ 
traction sur la jambe et sus-' 
pension du pied). 

2 bandes de gaze de 0 m. 05 
de largeur. 

t plancbelte de 0 m. 08 X 
0 m. tO (traction de la jam¬ 
be). 

1 planchette de 0 m. 05 X 
0 m. 08 (suspension du 
pied). 

8 punaises. 


4 bandes de toile de 0 m. 08 
de largeur (Hamacs) 

Epingles de sûreté ou pinces. 

Coton cardé pour calage du 
membre. 

Un soutien-tête garni. 

Une sangle thoracique. 

Une selle lombo-pelvienne. 

Un étrier garni. 

27 poulies à crochet. 

14 pitons. 

75 mètres de corde septairi de 
Om. 004. 

14 S en fer (pour les sacs). 

4 S en fer résistantes (pour les 
contre-suspensions élasti¬ 
ques). 

14 sacs de sablq. 

2 contre-suspensions élasti- 

Bandes de tarlatane apprêtée 
our fixer le cadre et les 
arres. 

Une poignée en bois. 
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Cadre-Hamac de Sinclair 

Pour le traitement des fractures hautes de cuisse et pour 
tous les grands blessés chez lesquels la suspension ordinaire 
ne permet pas l’accès facile des plaies, Sinclair emploie un véri¬ 
table hamac en filet, fixé à un cadre en bois. 



Fig. 104. — Cadre-Hamac de Sinclair. — Schéma montrant la 
position du blessé dans le châssis incliné et suspendu par ses 
quatre angles au cadre en bois (D’après Sinclair). 

Ce cadre long de 2 m. 30 et large de 1 m. 65 présente à l’endroit 
qui correspond à l’ombilic du blessé une barre transversale. De 
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cette traverse, partent deux autres barres destinées à la suspen¬ 
sion des jambes. Un filet résistant, à mailles de 0 m. 025, en trois 
morceaux est accroché à des vis, autour de ce cadre et aux 
barres, de la façon suivante : un morceau, le plus grand, sur 
lequel repose le corps est fixé à la tête et aux côtés du cadre ; 
sur les côtés, le filet descend un peu plus bas que la barre trans¬ 
versale, et son bord libre à ce niveau, est tendu au moyen de deux 
cordelettes venant s’attacher sur le pied du châssis. Les deux autres 
morceaux, plus petits, supportant les membres inférieurs sont 
accrochés tout le long des deux barres reliant la barre transver¬ 
sale ombilicale au pied du châssis. 

Ce cadre-liamac est suspendu au cadre décrit page 15 ou à 
des mains courantes, suivant l’installation dont on dispose. Le 
blessé est couché dans le filet, mais on a soin de disposer sous 
le tronc et les jambes une épaisse couche de coton. 

Puis aux deux jambes, une traction est faite au moyen de 
bandescollées et attachées au pied du châssis, tout le membre étant 
supporté par le filet. On règle l'écartement des jambes au moyen 
des barres fixées par des boulons. La suspension du cadre-hamac 
au cadre-support, se fait au moyen de cordes fixées à ses quatre 
angles. La hauteur des pieds doit dépasser celle de la tête d'au 
' moins 0 m. 35 et l'extension est ici encore, obtenue par le poids- 
du corps. L'équinisme du pied est évité par une bande collée 
nouée à un support en fer. 

Pour les soins et les pansements, il suffit de détacher les 
deux cordes qui tendent le filet; tout le siège se trouve alors dans 
le vide, le blessé n’étant plus maintenu que par le dos et les 
membres inférieurs. 

Si l’emploi de l’attelle de Thomas est nécessaire, seule la 
jambe saine est suspendue dans le filet. 

La figure 105 donne toutes les indications et les mesures pour 
permettre la confection de ce cadre. 

La figure 104 montre un blessé appareillé d’après'cette méthode. 

FRACTURES DU FÉMUR AU TIERS SUPÉRIEUR 

Dans cette variété de fractures, deux particularités doivent 
guider l’appareillage : le siège de la plaie et la position du frag¬ 
ment supérieur. 
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La plaie est toujours haut située, pouvant même remonter 
jusqu’à la région trochantérienne, ou au pli fessier si elle est 
postérieure. Elle est donc d’un abord le plus souvent difficile, 
même avec la méthode de suspension ordinaire. 

D’autre part, dans la fracture du col chirurgical, le fragment 
supérieur est en général fléchi sur le bassin et placé en abduc¬ 
tion avec forte rotation externe, sous l’action des muscles pelvi- 
trochantériens. Pour obtenir une bonne réduction, il faudra outre 
la traction, surélever la jambe placée en abduction marquée ; 
c’est la façon d'éviter une angulation à sinus interne ou posté¬ 
rieur ou même une double déformation, à convexité à la fois 
externe et antérieure. Il faut également corriger la rotation 
axiale et empêcher le décalage, en plaçant le fragment inférieur 
en rotation externe marquée. 

En tenant compte dé ces remarques, il y a trois façons d’ap¬ 
pareiller une fracture du col chirurgical du fémur ; 

1“ Avec l’attelle de Thomas. 

2° Avec l’attelle de Hodgens. 

3° Avec le cadre-hamac de Sinclair. 

1° Attelle de Thomas.—Le membre est placé dans l’attelle 
très légèrement fléchie comme nous l’avons dit, ou même 
rectiligne et une double traction sur tout le segment inférieur 
et sur le pied, est opérée au moyen de bandes collées et d’une 
semelle de Sinclair. La semelle est fortement inclinée en dehors, 
et l’attelle est fixée à la barre transversale, en abduction et assez 
élevée pour assurer une flexion suffisante de la cuisse sur le 
bassin. 

Mais dans cette variété de fractures, il est bon de combiner à 
l’abduction la fixation du bassin. Le fragment supérieur très court 
en effet, suit tous les mouvements du pelvis ; aussi une bonne 
immobilisation de la fracture implique-t-elle celle du bassin. 

Or, dans l’appareillage de Sinclair, sous l’influenee de la trac¬ 
tion, le bassin s’abaisse du côté de la fracture, déterminant une ■ 
scoliose lombaire à concavité du côté sain. 

C’est pour remédier à cet inconvénient .que l’on doit coller 
également deux bandes de traction sur la jambe saine soutenue 
dans un hamac en toile ou en store. On fixe ces bandes à la 
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barre transversale en donnant à l’écartement des deux membres 
un angle d’environ 70“. , _ _ 

Le pied du lit est alors surélevé et l’extension continues opéré 
correctement et symétriquement, le blessé étant suspendu par 
les deux jambes. . . , 

Si le siège et les dimensions de la plaie 1 exigent, la suspen¬ 
sion totale doit être employée (page 130), 

L’étrier (figure 98, A) est remplacé dans ce cas par un hamac 
en toile qui supporte la jambe saine attachée également à la 
barre transversale. 

On peut aussi suspendre, à chaque jambe, un poids au moyen 
de bandes collées et le membre fracturé est placé dans l’attelle 
de Thomas, comme le montre la figure 89 représentant une sus¬ 
pension totale et suivant la description de la page 119 (Attelle de 
Thomas avec traction par poids). 

2» Attelle de Hodgens, — La jambe doit être placée 
comme l’indique la figure 87 représentant une fracture du tieis 
supérieur du fémur en flexion sur le bassin et en abduction avec 
rotation externe. L’attelle est fléchie à 100 ou 120o et la traction 
est exercée directement sur le segment inférieur de la cuisse. La 
plaie étant généralement haute, il reste une surface de peau suffi¬ 
sante pour coller des bandes de traction. Sinon, on aura recours 
à la traction par ta méthode^ d'Hennequin ou au moyen d’une 
broche de Steinmann. . 

La suspension de l’attelle est faite suivant les indications de 
la page 12S. ^ 

Pour assurer la rotation externe du membre on eleve légère¬ 
ment la tige interne de l’attelle au moyen de la corde qui la sou¬ 
tient, et au niveau du pied, la bande plantaire est collée oblique¬ 
ment en partant du bord externe du talon et allant vers le bord 
interne du gros orteil. Le pied ainsi suspendu se place de lui- 
même en rotation externe. 

La traction doit être faite avec un poids de 8 à 10 kilogrammes 
pour être véritablement efficace ; si elle s’exerce sur une broche 
de .Steinmann 5 à 6 kilogrammes suffisent en général. 

3» Cadre-Hamac de Sinclair. — Sinclair traite toutes les 
fractures du col chirurgical du fémur dans cet appareil, en sus- 
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pendant, comme nous l’avons vu, le blessé par les deux jambes. 

Lorsque la fracture siège à Tunion du tiers moyen et du tiers 
supérieur, le filet peut devenir insuffisant pour la bonne conten- 
tSon des fragments ; le membre est alors placé dans une attelle 
de Thomas légèrement coudée ou rectiligne. 

L’angle d'écartement des jambes est d’environ 70“ et le pied 
du cadre doit être surélevé de 0 m. 30 à 0 m. 35. 


FRACTURES DU FÉMUR AU TIERS MOYEN 

C’est en fait, ce type de fractures, que nous avons eu en vue, 
dans la description détaillée donnée précédemment des divers 
appareillages de cuisse. 

Rappelons que la'cuisse doit être llécliie sur le bassin et 
qu’une abduction légère est le plus souvent suffisante. Le genou 
est également légèrement fléchi et le pied placé en rotation 
externe. 

Cette variété de fractures peut être traitée dans les deux types 
d’attelles ; 

Attelle de Thomas ou de Blake. 

Attelle de Hodgens ou de Cassette. 

t“ Attelle de Thomas. — Cette fracture et le siège de la 
plaie permettent, dans la presque totalité des cas, d’appliquer en 
tous points la méthode de Sinclair. Tous les détails en ont été 
précédemment donnés et nous pensons devoir la considérer, à 
l’heure actuelle du moins, comme une véritable méthode de choix 
(voir page 103). 

L’attelle est coudée au niveau du genou à un angle de 150 
à 160“ et le membre est placé en abduction légère. S’il subsiste 
un déplacement latéral des fragments, on agit sur chacun d’eux 
au moyen de deux bandes de toile passées autour de la cuisse, 
et tirant en sens inverse. (Pour la mise en place des bandes 
voir Membre supérieur, page 40, lig. 21 à 26.) 

Les attelles de Blake et de Relier qui prennent également 
point d’appui sur l'ischion pour la contre-extension, peuvent être 
utilisées de la même façon. 


fractures du fémur au tiers inférieur i55 

Si l'on préfère exercer la traction au moyen de poids, mieux 
vaut alors employer l'attelle de Hodgens. 


20 Attelle de Hodgens. - Cette attelle, dans les fractures 
du tiers moyen du fémur, doit être très légèrement coudee loujoui-s 
à ISO ou 1600, ou rectiligne, et la traction peut être faite de dif¬ 
férentes façons ; avec des bandes collées, avec l’étrier de Fino- 
chietto ou avec ces deux procédés de iractioncombines (page 
Un poids de 10 à 12 kilogrammes est en général nécessaire au 

début pour obtenir une bonne réduction. 

Si l’emploi de la broche de Steinmann est possible, la cuisse 
doit être placée comme dans la fracture du tiers supérieur, mais 
avec moins d’abduction et de relation externe. 


FRACTURES DU FÉMUR AU TIERS INFÉRIEUR 

La caractéristique de cette fracture est la difficulté constante 
de réduire le fragment inférieur qui, attiré par les muscles 
jumeaux, est toujours basculé en arrière. 

^ Ici encore on peut employer les attelles de Thomas et de 
Hodgens. 

1» Attelle de Thomas. — La courbure de l’attelle doit être 
portée à 140 ou 133° pour favoriser le relâchement musculaire ; 
il faut avoir soin de tendre au maximum le lac placé au niveau 
du foyer de la fracture ; enfin, le pied muni de la semelle de 
Sinclair est placé en légère rotation externe. 

2° Attelle de Hodgens. - D’après Blake, la seule façon 
de réduire cette fracture, est de tirer directement sur les coudy- 
les au moyen de la broche de Steinmann, mais en chirurgie de 
guerre, le danger d’infection en interdit le plus souvent 1 usage 

et voici alors la méthode qu'il conseille de suivre : 

On commence par placer le membre dans une attelle droite 
(Blake ou Relier) avec une traction à l’aide de bandes ou de 
l’étrier. La réduction en longueur s’opère, et l’on attend le début 
de consolidation. Le cal naturellement fibreux est flexible. On 
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substitue alors à l’attelle droite, une attelle de Hodgens courbée 
à 110° presque par conséquent à angle droit; le membre est 
alors fléchi, mais te genou étant déjà devenu raide, le mouve¬ 
ment de flexion se fait au niveau du cal, et le fragment inférieur 
viqpt se placer dans le prolongement du fragment supérieur. La 
traction est faite sur la partie jambière de l’attelle, rendue soli¬ 
daire du membre par un enroulement de bande au niveau du mollet. 

Pour avoir un bon résultat, il faut pratiquer une forte traction 
avant de changer d’attelle, pour étirer les muscles et éviter tout 
chevauchement ultérieur. 


Accrochage des fragments (1) 

La méthode de Depage dans les cas rebelles de non réduction 
des fragments semble devoir trouver ici une indication précise. 



Fig. d06. — Accrochage simple 
du fragment inférieur. A vant 
et après l’accrochage (D’après 
Heitz-Boyer et Pouliquen). 



Fig. 107. — Accrochage ver¬ 
tical double pour fracture 
sus-condylienne (D’après 
Heitz-Boyer et Pouliquen). 


Sans en avoir aucune expérience, les résultats encourageants 

(1) Accrochage dans les fractures de cuisse par Heitz-Boyer et 
Pouliquen. Bulletins de la Soc. de Chirurgie, no 30, 16 octo¬ 
bre 1917. 




FRACTUBES de jambe lay 

signalés par Heitz-Boyer et Pouliquen méritent de retenir 

'"‘Lrirocédé consiste à passer sous le fragment inférieur bas¬ 
culé, un fil métallique. Sur l’anse ainsi formée, on opéré une 
traction fixée à un support adapté à l’appareil ou a 1 attelle 
employée. On pourrait également tirer sur le fil au moyen dune 
corde et d’un poids disposés sur le cadre de 1 appareil a suspen¬ 
sion à l’aide de deux poulies. 

Comme le montrent les figures 106 et 
être simple ou double, et suivant le sens de la réduction fi™ 1 O’i 
veut obtLir. la traction est verticale ou plus ou moins oblique. 


FRACTURES DE JAMBE 


Nous retrouvons, dans le traitement des fractures de jambe, 
l’emploi des attelles précédemment décrites, mais 1 appaieillage 

est beaucoup plus simple. ivntinn ot 

Tous les procédés de traction trouvent ici leur applica ion, et. 
le chirurgien en fera le choix, suivant la variété de fractuie, le 
siège et les dimensions de la plaie. 

C’est ainsi que l’on aura recours suivant les cas, aux bmides 
collées, à la semelle ou au patin de Sinclair, à l’étrier de Fino- 
cliielto ou aux vis de Willems. les 

Quelle que soit la fracture à traiter, on peut employei les 
attelles type Thomas ou type Hodgens. 

. 10 Attelle de Thomas. - Pour la cuisse, l’attelle était 
légèrement coudée ; pour la jambe, il est préférable de a laisser 
droite. L’appareil est placé absolument comme il a ete dit , la 
traction esffixée à l’encoche de l’extrémité inférieure et la contre- 
extension est assurée par l’anneau applique con re 
genou est immobilisé par deux tampons de “ton et quelques 
tours de bande embrassant l’attelle et le membre. Natuiellement, 
il est inutile d’incliner le lit, puisque le poids du corps ne ]Oue 
ici aucun rôle dans l’extension ou la contre extension. 



i58 


MEMBRE INFÉRIEUR 


L’appareil est suspendu ou peut simplement reposer sur h 
plan du lit. Il faut alors dans ce dernier cas, placer sur l’attelle 
le pied-support de Sinclair. 



Fig. 108. — Appareillage d'une fracture de jambe dans l'attelle 
de Thomas. 

A. Pied support de Sinclair. Dimensions: En fer rond de 
0 m. 005, hauteur 0 m. largeur 0 m. 15, branches horizon¬ 
tales 0 m. 12, hauteur des branches horizontales 0 m. 17. 

B. Support fixé par 4 cordons. A et B. Bandes collées pour 
éviter la chute du pied. Noter la réfiexion des bandes de traction 
autour des tiges de l’attelle, pour dégager les malléoles. 


Pied-support de Sinclair. — Ce pied qui est un rectangle en 
fer (fig. 108, A) sert de support à l’attelle, et permet en même 
temps la suspension du pied. Il est facile à improviser avec du 
fer rond de 0 m. 005. En voici les dimensions : 

Hauteur 0 m. 44, largeur 0 m. 15, replis du fer pour fixation 
apres 1 attelle 0 m. 12, hauteur de ce repli sur les grands côtés du 
rectangle 0 m. 17. 
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La figure 108 montre un pied placé dans une attelle de Thomas 
muni du pied-support. La traction est faite au moyen de bandes 
collées. Le pied est suspendu par deux bandes plantaires. Pour 
éviter la compression des malléoles par les lacs de traction, il 
faut avoir soin de les passer sur les tiges latérales avant de les 
nouer comme il a été expliqué à propos du bras (fig. 19). 

Si le pied est muni d’une semelle, le support simple 
(fig. 74) suffit. L’étrier de Finochietto-Chutro, peut être utilisé. 

2° Attelle de Hodgens. — Elle s’emploie dans les fractu¬ 
res de jambe, courbée à 135«. La figure 109 montre comment le 
membre doit être placé et l’on peut remarquer que la contre- 
extension est faite par la partie crurale de l’attelle tirée en arrière 
par un poids suffisant. La corde qui est attachée à ce niveau est 
dirigée très en arrière vers la tête du lit et passée dans une 
poulie placée sur une barre longitudinale. , 

La traction est faite par des bandes collées, ou l’étrier. 

Si l’emploi de la semelle est nécessaire, mieux vaut alors, 
avoir recours à l’attelle de Thomas droite. 

I. Fractures des deux os de la jambe 

On peut recourir aux deux genres d attelles, Thomas ou 
Hodgens. La traction variera de 2 à 4 kilogrammes environ. 

Dans les fractures du tiers inférieur de la jambe, 1 iinmobili- 
sation avec traction par poids est assez difficile à obtenir, le 
pied est en effet absolument ballant, surtout lorsque la plaie est 
large. L’emploi de l’attelle de Thomas avec semelle de Sinclair 
constitue dans ce cas, le meilleur appareillage, à condition bien 
entendu de fixer la traction à l’extrémité distale de l’attelle. 


II. Fractures du tibia 

Il suffit le plus souvent d'une traction de 1 ii 2 kilogs pour 
amener Iq réduction, et en général, l’intégrité du péroné empêche 
les grands déplacements. 

L’attelle de Thomas nous semble dans tous ces cas, permettre 











FRACTURES DE JAMBE 


l’appareillage le plus simple, le plus pratique et le moins encom¬ 
brant, tout en réalisant une immobilité parfaite. 

III. Fractures du péroné 

Les remarques précédentes s’appliquent aux fractures du 
péroné. 

Le tibia formant attelle, la traction n’est pas nécessaire. 
Néanmoins, si l’on juge préférable, pour une raison quelconque, 
de placer la jambe en suspension, on assure un meilleur appa¬ 
reillage en exerçant une simple traction de maintien par bandes 
collées avec bande plantaire pour la flexion du pied, ou plus 
simplement au moyen d’une semelle Sinclair. 

IV. Fractures du pied 

La suspension ne peut a\oir d’intérêt ici, que pour favoriser, 
dans les premiers jours de la blessure, la régression de l’œdème 
par exemple ou surveiller la plaie. 

Aucune traction n’est nécessaire. Il suffit simplement de main¬ 
tenir le pied par une bande plantaire. L’attelle de Thomas avec 
le pied-support constitue un appareil simple qu.e l’on peut sus¬ 
pendre à volonté. 


RÉSECTIONS DE LA HANCHE 

Peu de fractures sont aussi difficiles et aussi douloureuses à 
traiter, que les tractures de l’articulation coxo-fémorale. 

La plaie toujours large, surtout lorsqu’une résection a été pra¬ 
tiquée, siège au niveau de la région trochantérienne ou de la 
fesse. On conçoit, de suite, la difficulté des soins p'ost-opéraloi- 
res ; aussi la suspension totale apporte-t-elle une réelle amélio¬ 
ration au traitement de cette catégorie de blessés. 

Il y a lieu, comme le montre les fig. 92 et 93 représentant une 
résection de la banche pendant et après le pansement, en posi¬ 
tion suspendue, de modifier légèrement l’attelle de Thomas don t 
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l’anneau correspond au siège mèraede la plaie. Il suffit de couper, 
comme on peut le voir, le demi-cercle postérieur de l’anneau. 
Toute la région de la hanche et de la fesse se trouve ainsi déga¬ 
gée et l’attelle, toujours solidement maintenue par le demi-cercle 
antérieur et accrochée par la selle lombo-pelvienne, constitue un 
appareil parfaitement rigide immobilisant d’une façon absolue le 
bassin et la cuisse. 

La fesse et la hanche sont soutenues par des lacs fortement 
tendus, de la partie supérieure de la tige interne de l’attelle à la 
selle, dans sa portion transversale, lombaire. 

Il suffit d’une faible traction sur la jambe, avec un poids de 
2 à 3 kilogs pour maintenir simplement le membre en recti¬ 
tude ; il faut surtout s’efforcer de conserver le contact entre la 
cavité cotyloide et l’extrémité sectionnée du fémur. L’abduction 
doit être peu marquée, et le pied maintenu fléchi par une bande 
plantaire, est placé en rotation externe légère. Il faut de plus, 
peu élever le membre pour obtenir seulement une légère flexion 
de la cuisse sur le bassin. 

L’expérience nous a montré que cette façon de traiter les résé¬ 
qués de la hanche, était infiniment supérieure, à tous points de 
vue, au grand appareil plâtré à anses qui condamne le blessé à 
une immobilité presque absolue. 


RÉSECTIONS DU GENOU ^ 

La suspension permet de placer le genou en extension ou en 
flexion comme le conseillent certains chirurgiens (Depage, 
Ducuing) pour les résections pratiquées en période fébrile. 

On emploie Tattelle de Thomas, pour l’extension ; l’attelle de 
Hodgens pour la flexion, en se conformant pour l’appareillage à 
ce qui a été dit au sujet de la jambe. On collera deux bandes 
sur la jambe pour exercer une simple traction de maintien et 
une bande plantaire pour la flexion du pied. Mais il faut avoir 
soin, avec l’attelle de Thomas, de bien immobiliser le genou par 
quelques tours de bandes autour de l’attelle. 




CHAPITRE IV 


SUSPENSION DES MOIGNONS 


La méthode de suspension chez les amputés n'est intéressante 
que pour les moignons de cuisse ou de jambe car tout en facili¬ 
tant les pansements elle maintient le membre surélevé. 

D’autre part, grâce à l’ingénieux dispositif de Sinclair, on peut 
exercer une traction sur le moignon lui-même pour réduire une 
fracture concomitante. C’est ainsi que nous avons eu l’occasion de 



Fig. HO. — Attelle de Thomas modifiée pour la suspension des 
moignons et permettant la traction en cas de fracture conco¬ 
mitante. — Noter l’anneau fixé, par des liens élastiques au cadre 
de l’attelle, et par l’intermédiaire duquel s’opère la traction 
(D’après Sinclair). 

voir plusieurs blessés amputés de la jambe avec fracture de cuisse 
ouverte ou fermée du même côté. Il y a donc grand intérêt pour 
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1 avenir, à rendre à ces blessés difficiles à appareiller, une cuisse 
aussi normale que possible. 

On prend une attelle de Thomas dont on coupe l’extrémité 
inférieure à 0 m. 30 au-dessous du niveau du moignon. A chaque 
extrémité des tiges est rivée solidement un cari’é en feuillard de 
0 m. 22 de côté. 

On prend également un cercle, en fer rond de 0 m. 008, de 
0 m. 20 de diamètre extérieur, qui servira pour la traction. 



Quatie bandes de finette sont alors collées sur le segment 
inférieur du membre jusqu’à 0 m. 15 environ de la plaie du 
moignon : une antérieure, une postérieure, une externe, une 
interne. Ces bandes sont fixées au cercle en fer rond avec des 
épingles, et ce cercle, qui permet de tirer également sur chacune 
des bandes, est relié au cadre carré, par des cordons ou des 
liens élastiques (trois suffisent en général). On obtient ainsi la 
traction désirée et le moignon qui apparaît au fond du cône, formé 
par les bandes de traction, est pansé avec la plus grande facilité. 
Le cadre carré sert en môme temps de support à l’appareil qui 










SUSPENSION DES MOIGNONS 



peut ainsi reposer sur le lit ou être suspendu, à volonté (fig. 110'). 

Bryan a récemment conseillé, ainsi que Makins, la suspension 
et la traction pour les moignons non suturés. On é\'iterait ainsi la 
rétraction des parties molles, et lors de 
la réamputation, la résection osseuse se 
trouverait réduite au minimum (1). 


l'ig. 112. — Extension continue pratiquée sur un moignon 
d'amputation dupiembre supérieur (D’après Bryan). — Noter la 
suspension à un appareil « Balkan » placé perpendiculairement 
au lit. 

Les figures 111 et 112 montrent la façon d’appareiller simple¬ 
ment un moignon de bras ou de jambe. Le pansement, facile, ne 
nécessite pas la suppression de la traction, pendant sa durée. 

(1) G. W. G. Bryan. Le traitement secondaire des moignons 
d’amputation. Journal of the Royal Army Medical Corps, no3, 
mai 1916, pages 673-67S. 










CHAPITRE )' 


ATTELLES D’ÉVACUATION 


Il n’est pas question ici de décrire les appareils de IVactures 
destinés au transport et à l’évacuation des blessés. Actuellement 
très nombreux, ils présentent les types les plus divers, et n’ont, 
pour le plus grand nombre, aucun rapport avec les appai’eils à 
suspension, qui seuls ont fait l’objet de notre étude. 

Toutefois nous ne pouvons omettre de montrer que, parmi les 
attelles que nous venons de voir, il en est qui constituent des 
appareils de transport de premier ordre. 

Que doit-on demander en effet, à un appareil d’évacuation ? 
Avant tout, une immobilisation aussi parfaite que possible de la 
fracture. G est la seule condition d’éviter les traumatismes secon¬ 
daires, tels que plaies de gros vaisseaux, embrochements de 
Ironcs nerveux, contusions et attritions musculaires. On connaît 
l’importance de ces dernières lésions dans la patliogénie de la 
gangrène gazeuse. Il faut empêcher également le contact et le 
frotternent des fi agments entre eux, pour supprimer la douleur, 
et diminuer d’autant, les phénomènes de shock. 

Or, pour bien immobiliser une fracture, la contention des 
fragments ne suffit pas : la traction sur le fragment inférieur est 
encore nécessaire, et ceci explique l’abandon dans lequel sont 
tombées les gouttières ordinaires. 

Pour les. fractures de cuisse ou de jambe, les attelles du type 
Thomas sont, par leur point d’appui ischiatique, les seules à rete¬ 
nir ici. 

Dans l’armée anglaise, l’attelle de Thomas (page 89, fig.62) 
est l’appareil presqu’exclusivement employé dans les formations 
les plus avancées poiii- le transport des blessés. Il représente 
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assurément un excellent appareil d’évacuation, car sa mise en 
place est à la fois simple et rapide. 

Voici d’ailleurs de quelle façon Sinclair conseille de procéder 
pour l’appareillage, sitôt après la blessure. 

Le pansement d’urgence est appliqué sur la plaie, et de suite 
l’attelle, garnie ou non garnie peu importe, est passée par le 
pied, muni encore de sa chaussure, et la jambe même revêtue 
du pantalon. Il suffit de prendre les précautions dont nous avons 
parlé (voir page 104) pour mobiliser le moins possible la fracture. 

Pour simplifier la pose des hamacs, on fixe le chef libre d une 
bande de toile à la partie supérieure de la tige externe ; la bande 
est alors déroulée en passant alternativement d’une tige à 1 autre. 
On obtient ainsi une série de hamacs dont la tension s égalise 
d’elle-môme. • „ . 1 , 

A ce moment, on transfixe le soulier, entre la semelle et la 
chaussure proprement dite en avant du talon avec une broche 
(morceau de fer rond de 0 m. 30 de long et effilé à l’une de ses 
extrémités). Il faut prendre garde de ne pas embrocher la peau 
de la plante du pied. „ , 1 ■ 

■ Cette tige joue le rôle de la ferrure de la semelle de Sinclair, 
la planchette étant représentée ici par la semelle du soulier. Eu 
dirigeant la broohe obliquement de haut en bas et de dehors en 
dedans, on peut même placer le pied en rotation externe. Deux 
bandes sont fixées à ses extrémités et attachées après une torte 
traction, au V de l'attelle ; pour que le pied soit bien soutenu, 
il faut que la broche repose sur les tiges latérales. 

A défaut de broche, il suffit de placer deux lacs autour de la 
cheville de la façon suivante : 

On prend une bande de gaze ordinaire de 5 mètres que I on 
coupe en deux ; chaque morceau est plié en deux en son milieu 
et passé autour de la cheville au-dessus des malléoles, au moyeu 
d’un nœud coulant. Chaque bande de traction se trouve ainsi avoir 

deux chefs. . , i, .. n 

Les deux bandes sont réfléchies sur les tiges de 1 attelle 
(fig. 108, B) et at(achées à l’encoche. Le membre est calé avec 
des rouleaux de coton, surtout le genou est fixé à l’attelle 
avec deux tampons de coton et quelques tours de bandes. 


ATTELLES D’ÉVACUATLON 


L’appareil est suspendu à un cadre en fer placé au pied du 
brancard. A défaut de ce cadre, il suffit de fixer sur l’attelle, un 
support en fer quelconque, comme celui de la fig. 74, par 
exemple. 

L’attelle de Lardennois est précisément munie d’un support, 
quel que soit le sens dans lequel elle est tournée. 

^ L’attelle de Keller peut remplacer l’attelle de Thomas, mais 
l’attelle de Blake doit être considérée surtout, comme un appa¬ 
reil de traitement. Sa pédale mobile en diminue la rigidité et en 
rend l’application et l’emploi beaucoup moins simples. 


Les appareils d’évacuation pour fractures du bras présentent 
un intérêt bien moindre. 

L’attelle de Thomas avec anneau mobile est utilisable, mais 
encombrante. 

L’appareil coudé du même nom (fig. 4t) lui est certainement 
préférable et d’une application plus rapide. 



APERÇU GÉNÉRAL 


Nous venons de voir les principaux appareils à suspension 
employés dans les armées alliées. Si nous les envisageons dans 
leurs grandes lignes et leurs caractères généraux nous pouvons 
remarquer qu’il n’existe en réalité qu’une attelle dont les appli¬ 
cations soient véritablement étendues, en s’adaptant partout et , 
en toutes circonstances à la presque totalité des fractures des 
membres : c’est l’attelle de Thomas. 

Elle est, en même temps, la plus simple, sans filetage, sans 
vis, sans boulons, sans articulations, improvisable n’importe ou, 
par n’importe qui, sans outillage spécial. 

Elle réalise tout ce que l’on peut demander à un bon appareil 
de fractures, et c’est ainsi que nous la voyons accompagner sans 
le quitter, le blessé, depuis le moment où il tombe jusqu à sa 
guérison. 

Sinclair la transforme, en effet, en véritable appareil orthopé¬ 
dique, en coupant son extrémité distale et en fixant les deux 
tiges dans le talon d’une chaussure. Elle devient ainsi un appa¬ 
reil de marche, sur lequel le convalescent essaye ses premiers 
pas. 

Aussi croyons-nous, que l’attelle de Thomas, déjà presque 
centenaire, n’est, et ne sera jamais assez connue, et que son 
emploi doit, de plus en plus, se généraliser pour le plus grand 
bien des blessés et à l’entière satisfaction des chirurgiens. 
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I vol. in-8 écu de 828 pages, avec 5^ figures dans le texte . . I0 fr. 
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Gaston ITOJV 

Ascien chef de clinique médicale à la Facalté de Médecine de Paris. 

Traité élémentaire 

de Clinique thérapeutique 

Neuvième édition atigmentée. Un fort volume gr. in-8 de 1791 
relié . 


©. LTOfV P- T-OISEAÏi 

Ancien chef de clinique à la PhedHé de Paris. Ancien préparateur à l’BaoIe de Pharmacie 

Formulaire Thérapeutique 

Dixième édition, entièrement revue et augmentée en 1^16 

I volume in-i8 sur papier indien très mince, relié maroquin. 9 fr. 

Traité de 

Diagnostic médical 

par EICHHORST 

Traduction et annotation de la 3' édition par 

MATiTJfTi et léonBEKT^A^D 

4' édition française, revue par les D" Marcel Pinard et Rivet. 

Un volume ^r. in-8 de 856 pages, figures et 4 planches. . 22 fr. 

UArt pratique de formuler 

à l’usage des Étudiants et des eunes Praticiens 
ar LEMANSKI 

4' édition, 884 pages, cartonné 
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G.-M. DEBOVE G. POVCTfET 

A. SKLLABp 

Aide-Mémoire de 
Th érapeutique 

V édition, i vol. in-8 de 912 pages, relié toile . 18 fr. 


Ch. ACHARJ) G.-M. DEBOVE /. CASTAJGNE 

Manuel des 

Maladies do Tube digestif 

Tome I : BOUCHE, PHARYNX, ŒSOPHAGE, ESTOMAC 
par G. PAISSEAU, F. RATHERY, J.-Ch. ROUX 
I vol. grand in-8, de 725 pages, avec figures dans le texte . . 14 fr. 

Tome II : INTESTIN, PÉRITOINE, GLANDES SALIVAIRES, 
PANCRÉAS 

par M. LL- , ; .^eT, X. GOURAUD, L.-G. SIMON, 

L. BOIDIN et F. RATHERY 

I vol. grand in-8, de 810 p., avec 116 figures dans le texte . . 14 fr. 


Manuel des 

Maladies de la Nutrition 

et Intoxications 

par L. BABONNEIX, J. CASTAIGNE, Abel GY, F. RATHERY 
I vol. grand in-8, 1082 p., avec 11% fig. dans le texte ... 20 fr. 
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Ouvrages du "Docteur MAT^TJT^ET 

Thérapeutique Usuelle des 

Maladies de TAppareil respiratoire 

I vel. i n-8 de iv-2q5 pages, avec fig., broché .3 fr SO 

Clinique et Thérapeutique circulatoire 

I vol. in-8 de 584 pages, avec 222 fig- ‘^^ns le texte . 12 fr. 

Pressions artérielles et Viscosité sanguine 

I vol. in-8 de 273 pages, avec 102 fig. en noir et en couleurs ._. 7 fr. 

Éléments de Biométrie = 

I V. gr. in-8 de 192 pa ges, 72 fig., nombreux tableaux dans le texte . 4 fr. 

Les Médicaments usuels = 

I vol. in-8 de 60g P. a vec fig. Quatrième édition revue . 6 fr. 

Les Aliments usuels = 

I vol. in-8 de viii-3S2 p., avec fig. Deuxième édition revue. . . 4 fr. 

Thérapeutique Usuelle des 

Maladies de la Nutrition = 

I vol. in-8 de 42g pages, e n collaboration avec le D’ Legendre . 5 fr. 

Les Régimes usuels =: 

I vol. in-8 de iv-434 p-, en collaboration avec le D' Legendre. S fr. 

DANS LA MÊME COLLECTION : 

Clinique hydrologique = 

I vol. in-8 de x-636 pages .. ^ 

Les Agents physiques usuels = 

I vol. in-8 de xyi -633 pages, avec 170 fig. et 3 planches hors texte. 8 fr. 
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D'- Alb. TBTiSOn 

Ancien Chef de Clinique Ophtalmologique 
à l’Hôtel-Dieu. 


Ophtalmologie 

du Médecin praticien 


I vol. in-S relié, 4S0pages, 348 figures et i planche .... 12 fr. 


TE G. 

Oto - Rhîno - Laryngologie 

du Médecin praticien 

DEUXIÈME ÉDITION 

I vol. in-8 relié, 448 pages, 393 figures dans le texte. ... 10 fr. 

M. LETULLE 

ProfesMHr à la^FaSittéite'pirSf^dedn^de mîpiulBo»»ic»ut. 

Inspection — Palpation 
Percussion — Auscultation 

DEUXIÈME ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE 
I vol. in-ié de ait pages, 116 Jig. expliquées et commentées . . 4 fr. 
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A. cnAurvAnp 

Leçons sur la Lithiase biliaire = 

I vol. in-8 de 242 pages avec 20 planches hors texte, relié toile. 9 fr. 

F. SEZAMÇOJ9 S. J. DE JO?)G 

Traité de Texamen des Crachats 

I vol. in.8 de 411 pages, avec 8 planches en couleurs .!0 fr. 

Antoine FZ01{A19I> Max TT{A19Ç01S Tfenri FLW{m 

Les Bronchites chroniques r: 

I vol. in-8 de viii-35i pages . 4 fr. 

Ch. sABomim 

Traitement rationnel de la Phtisie = 

Cinquième édition, i vol. in-8 de à{i2 pages .5 fr. 

mn -HALVÈ 

Les Formes 

de la Tuberculose rénale chronique 

I vol. in-8 de 240 pages avec 12 planches . 6 fr. 

BJ{A?1VEJS 

L^Urine normale et pathologique _ 

Deuxième édition. 1 vol. in-8 de 472 pages avec lûo Jig. et 5 planches 
hors texte en couleurs, cartonné .8 fr. 
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Jules COMBY 


Deux cents 

Consultations médicales 

Pour les Maladies des Enfants 

4* édition. I vol. in-i6, cartonné toile .3 fr. 50 

P. TéOBÉCOVJ{T 

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin des hôpitaux. 

Conférences pratiques 

sur TAlimentation 
des Nourrissons 

2' édition, i vol. in-8 de 878 pages, avec 83 jîg. dans le texte. . 5 fr. 

A. LESAGE 

Traité 

des Maladies du Nourrisson 

I vol. in-8 de vi-736 pages, avec 68 figures dans le texte. ... 10 fr 

Eugène TETi^JETé 

Précis d’Alimentation 

des Jeunes Enfants 

(ÉTAT NORMAL, ÉTATS PATHOLOGIQUES) 

3' édition, i vol. de 402 pages, avec graphiques, cartonné ... 4 fr. 
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Guide pratique du Médecin 

dans les 

Accidents du Travail 


1. C. OBIDO 


Guide pour FEvaluation 

des Incapacités 

DANS LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

>.onné toile ... 12 fr. 


Traité 

des Maladies de l'Enfance 

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE 

J. Ql{ATiCHE1{ J. COMBY 

ÆlSSSsSr- “IIHSsSiSSîï 


w sir. in-8 avec figures dans le U 


112 fr. 
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Ch. BOîlCIfJtJiD G.-Ji. T{OGBT{ 

Nouveau Traité de 

Pathologie générale 

Quatre volumes grand in-8, avec nombreuses figures dans le 
texte, reliés toile. 


Volumes parus ; 



P.-J. MOTiAT 


Maurice BOYON 


Traité de Physiologie 

Tome I. — Ponctions élémentaires. I5 fr. 

Tome II. — Fonctions d’innervation, avec 263 figures . . IS fr. 
Tome III. — Fonctions de nutrition. — Circul. — Galorif. 12 fr. 
Tome IV. — Fonctions de nutrition (suite et fin). — Respiration, 
excrétion. — Digestion, absorption, avec 167 figures. ... 12 fr. 
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A. 

Anaphylaxie 
et Antianaphylaxie 

Préface de E. ROUX, Membre de l'Institut, 

I vol. in-8, de i6o pages ..4 ff, 

A. PJiETiAjNT L. MAILZAliP P. BOUm 

à la F^^Sué^d^Baris. “à fa^pStl à f/Œ dl^Nfuey- 

Traité d'HistoIogie 

Tome I. — CYTOLOGIE GÉNÉRALE ET SPÈCIALE... (épuisé). 
Tome II. — HISTOLOGIE ET ANATOMIE, i volume, gr. in-8, de 
pciges, avec 672 Jig. dont 3i en couleurs. .50 fr. 


PTiENANtT 

Éléments d'EmbryoIogie 

de THomme et des Vertébrés 

Tome I. — Embryogénie, i vol. in-8, 29g Jig. et ^planches. 16 fr. 
Tome II. — Organogénie, i vol, in-8 de 856 pages, avec 38i /g-. 20 fr. 

Précis d’EmbryoIogie- 

de rHomme et des Vertébrés 

Par O. HERTWIO 

Traduction par L. Mercier, chef de travaux à la Fac. de Nancy. 
Préface du Professeur PRENANT. 

I vol. in-8 raisin de 534 pdges, avec Z'jZJlgures . 15 fr. 
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AXEnVBLT) 

Traité d'Ophtalmologie 

Traduction française du D' MENIER 

I vol. in-S de 790 pages, avec 12 planches en couleurs et S49 fîg. 30 fr. 


MAT 

chirurgien cimrgé des Services d’ophtalmologie des hôpitaux de New-York. 

Manuel 

des Maladies de l'Œil 

Traduction par P. BOUIN 

Professeur à la Faculté de Nancy, 

3* édition française de 1914. 

ln-16, 456 pages, 365 figures et 22 planches avec 72 figures en 
leurs, cartonné . 


Th. TiEÎMAN 

L’Oreille et ses maladies 

2 vol. in-8 de 1462 pages, avec 167 figures .40 fr. 

Cet ouvrage se vend relié au prix de .46 fr. 


SllLZET{ 

Echelles 

pour la Mesure de TAcuité visuelle 

Deux planches murales mesurant chacune 90 X 65, chaque. . . 4 fr. 














MASSON ET C“, ÉDITEURS = 
Vient de paraître : 


Leishmanioses 


Kala-Azar, Bouton d’Orient, Leishmaniose américaine 
Par A. LAVERAN 

Membre deïlalmït It'd” rAcidémie Médecine. 

I vol. in-8 de 5iS pages, 40 figures, 6 planches hors texte en noir 
et en couleurs . ■ • 15 fr. 


Trypanosomes 

et Trypanosomiases 

2' édition, i vot. gr. in-8 de viii-iooo pages, avec figures dans te 
texte et une planche hors texte en couleurs .25 fr. 


sA'BO'UTijnrD 

Maladies du Cuir Chevelu 

Tome I. — Maladies séborrhéiques, i vol. gr. in-8 . 10 fr. 

Tome II. — Maladies desquamatives, i vol. gr. in-8 .22 fr. 

Tome III. — Maladies cryptogamiques. i vol. gr. in-8. ... 30 fr. 

La Pratique Dermatologique 

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM. 

Ernest BESAJET?, 1. BT^OCQ, I. JACQUET 

4 volumes relUs, avec figures et 89 planches en couleurs. . . 156 fr. 

Tome I : 36 fr. — Tomes II, III, IV, chacun : 40 fr. 
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P. pojnjEJi — Ji. cnA-ppr 


Traité 

d’Anatomie Humaine 

NOUVELLE ÉDITION, ENTIÈREMENT REFONDUE PAR 


J{. mCOLAS 

Professeur d’Anatomie à la Faculté 
de Médecine de Paris. 


O AMOEDO, ARGAUD, A. BRANCA, R. COLLIN, B. CUNÉO, G. DELAMARE, 
Paul DELBET, DIEULAFÉ, A. DRUAULT, P. FREDET, GLANTENAY, 
A GOSSET, M. GUIBÉ, P. JACQUES, Th. JONNESCO, E. LAGÜESSE, 
L. MANOUVRIER, P. NOBÉCOURT, O. PASTEAU, M. PKIOU, A. PRENANT, 
H. RIEFFEL, ROUVIÈRE, Ch. SIMON, A. SOULIE, B. de VRIESE, 


Tome I. — Introduction. Notions d’embryologie. Ostéologie. 

Arthrologie, Z2S figures (5' édition) .20 fr. 

Tome II. — i” Fasc. : Myologie. — Embryologie. Histologie. 
Peauciers et aponévroses, 35i figures (3” édition) . . 14 fr. 
2* Fasc. : Angéiologie (Cœur et Artères), 248/5-. (3“éd.). 12 fr. 
3' Fasc.: Angéiologie (Capillaires, Veines), (3* éd.){en préparation.) 
4* Fasc. : Les Lymphatiques, figures (2’ édition). . . 8 fr. 
Tome III. — i" Fasc. Système nerveux (Méninges. Moelle. Encé¬ 
phale), 36S figures (3' édition) . {en préparaMon.) 

2* Fasc. : Système nerveux (Encéphale) (2“ édition), épuisé. 

3* Fasc. : Système nerveux (Nerfs. Nerfs crâniens et rachidiens), 

228 figures (2’ édition) . 12 fr. 

Tome IV. — 1" Fasc. : Tube digestif,, 2i3 figures (3- édit.). 12 fr. 
2* Fasc. : Appareil respiratoire, 121 figures (2* édit.). . 6 fr. 

3» Fasc. : Annexes du tube digestif. Péritoine. 462 figures 

{2-édition) . 18 fr. 

Tome V. — i" Fasc. : Organes génito-urinaires, 43i figures 
(2- édition). [en préparation.) 

2* Fasc. : Organes des sens. Tégument externe et dérivés. 
Appareil de la vision. Muscles et capsule de Tenon. Sour¬ 
cils, paupières, conjonctives, appareil lacrymal. Oreille 
externe, moyenne et interne. Embryologie du nez. Fosses 
nasales. Organes chromaffines. 671 figures (2' édition) 25 fr. 










œasrss 


Abrégé d'Anatomie 


E II. — Cœur — A 


— Organes des sens 
s surrénales - Appareil u 
■, de la Jemme - Périnée - 




3 volumes in-8», 1620 pages, 976 figures en noir et en couleurs, reliés 
toile. 


Georges GÉ^D 
régé des Facultés de Médecii 


Manuel 

d'Anatomie humaine 

I vol. in-8 Jésus de u^b pages, avec 900 figures, d'après les plMohes 
d’enseignement de Farabeuf. Cartonné .du ir. 


Ch. DVJAT{JET{ 

Anatomie des Membres 

(Dissection — Anatomie topographique) 

I vol. in-8, 304 pages, avec 58 planclws en couleurs, cartonné. 15 fr. 
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Précis de 

Technique Opératoire 

PAR LES PROSECTEURS M! LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE! PARIS 

Pratique courante et Chirurgie d’urgence, par V. Veau. 4’ édit. 
Tête et cou, par Ch. Lenormant. 4“ édition. 

Thorax et membre supérieur, par A. Schwartz. 3” édition. 
Abdomen, par M. Guibé. 3” édition. 

Appareil urin. et app. génit. de l’homme, par P. Duval. 4” édit. 
Appareil génital de la femme, par R. Proust. 3* édition. 
Membre inférieur, par Georges Labey. 3’ édition. 

Chaque vol. illustré de nombreuses Jig., la plupart originales . . S fr. 


Aug. 

Chirurgie Infantile 

I vol. in-8 Jésus de ii36 pages avec 1269 figures, cartonné . . 25 fr. 


fiiÉLATOfi! et OMBT{ÉDA7iME 

Professeurs agrégés à la Faculté de Paris. 

Les Autoplastîes 

(Lèvres, joues, oreilles, tronc, membres) 

I vol. in-8 de 200 pages, 291 figures . 10 fr. 


La Rhinoplastie 

I vol. gr. in-8 Jésus de 438 pages avec 391 figures . 15 fr. 
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G. MJinjOT^ M. HBlTZ^BOrEn 

Professeur agrégé à la Faculté, . ChlrurOTcn des hôpitaux, 

Chirurgien de j’h^ital Lariboisière Ancien chef d^Chmque de 1 hôpital 

Traité pratique 

de Cystoscopie et de 
Cathétérisme urétéral 

2 vol. gr. in-8, formant ensemble Sgi pages avec 56 planches en noir 
et en couleurs et 197 figures dans le texte. 

L’ouvrage se vend complet au prix de .50 fr. 


M. ZET{fifOrEZ 

Membre de l’Académie de Médecine, Médecin des Hôpitaux de Paris. 

Chef du Service oto-rhino-laryngologique de l’Hôpital Saint-Antoine, 

Notions pratiques 
d'EIectricité 

à l’usage des Médecins, avec renseignements 
spéciaux pour les oto-rhino-laryngologistes 

I vol.gr. in-8, de xiii-863 p., avec 426 fig., élégant cartonnage. 20 fr. 


Tf. GUlLLEMmOT 


Électricité Médicale 

I volume in-ib de 680 pages, 82 figures et i3 planches en couleurs, 
cartonné .10 fr. 
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Léon BÉJiAJiD Paul nGTéAPP 

Tla^Facuftito Médecine dëTyon° ** ® (Lyon). 

L'Appendicite 

Étude clinique et critique 

I vol. gr. in-8 de xii-876 pages, avec figures dans le texte. 18 fr. 


I. OMBPjtDATéTéB 



Technique Chirurgicale 

Infantile 

Indications opératoires. Opérations courantes 

I vol. in-8 de 842 pages, avec 210 figures . '■ 


Traité Médico-Chirurgical 

des 

Maladies de l'Estomac 

et de rOEsophage 


Par mm. 


A. MATHIEV 

l'Hépltal St-Antoine, 


L. SEfilCEJiT Th. TVrrJEn 

Protesaeur agrégé ProtoMUr^rfgé, 

Faculté*de Nancy. de l’Hôpital Beaujon. 

AVEC LA COLLABORATION DE t 


7. Cn.-npVX T{OVX-BEJiGEJi F. MOVTJE^, 

^'''*'des”*°'°' à l'AmpWthéàtre . 

Hôpltana de Paris, des ifôpltauï. Hôpitaux de Pans 

I vol. gr. in-8 de 984 pages avec 3oo figures dans le texte. . . 20 fr. 
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Huitième édition entièrement refondue 


A. TilBEMOMT-DESSAJGJSES 


Traité 

d’Obstétrique 

I vol.gr.in-8, de 15’^4 pages, avec 5^^ figures. Relié toile. 32 fr. 
Le même ouvrage relié en deux volumes. . . 35 fr. 


Samuel VOZZJ 

Traité 

de Gynécologie 

Clinique et Opératoire 

Quatrième édition, entièrement refondue. 2 vol. gr. in-8 formant 
iSoo pages, avec 894 figures. Reliés .40 fr. 

COHYEJ.ATRJE 

Introduction à la 

Chirurgie utérine 
obstétricale 

I vol. in-4 de 224 pages avec 44 planches hors texte, cartonné.^ 32 fr. 
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WALUCTt 

Éléments d^Obstétrique 

TROISIÈME ÉDITION 

I vol. in-i8 de tj6 pages avec i6g figures, cartonne . 10 fr. 


rAJ^ABEur 

r à la Faculté de médecine 


Intrdduction 

à la Pratique des Accouchements • 

QUATRIÈME ÉDITION 

I vol. in-4 de 488 pages avec 37S figures .20 fr. 


TATimEli 

Professeur à la Faculté. Accoucheur des hôpitaux. 

La Pratique des Accouchements 

Obstétrique journalière 


Un fort volume in-8 soleil, sur 2 colonnes, 440 pages, avec 3Q6 figures 
cartonné amateur, tête dorée . 26 îr 














MASSON ET C“, ÉDITEURS - - 


». GmZLEMJMOT 

Chef des travaux pratiques de Physique biologique à la Faculté de Paris 

Les Nouveaux Horizons de la Science 

Tome I. — La matière. La molécule. L’atome, 3oo pajres, 

^0Mures .. 

Tome II. — L’électricité. Les radiations. L’éther. Origine et 

fin de la matière, 4Î0 pages, 60 figures .6 fr. 

Tome III. — La matière vivante. Sa chimie. Sa morphologie 

pages, 56 figures ... fj.’ 

Tome IV. — La vie. Ses fonctions. Ses origines. Sa fin 
Qoo pages, figures . . 10 fj.’ 

OUVRAGES DU DOCTEUR WITKOWSKI 

Anecdotes médicales, i vol. in-i8 .3 fr. so 

Les Joyeosetés de la médecine, i vol. in-i8. . . 3 fr. so 
Le mal qo'on a dit des médecins (i™ série), i vol. in-18. 3 fr. 50 
Le mal qa’on a dit des médecins (2= série), i vol. in-18. 3 ti. so 
Les Accouchements à la cour, nombreuses figures ... 10 fr. 
Accoucheurs et Sages-femmes célèbres (esquisses biographi¬ 
ques). I vol. in-8 raisin de 392 pages avec i 35 figures ... 8 fr. 
Anecdotes et curiosités historiques sur les accouchements, 

I vol. in-8 avec figures .8 fr 

Les Accouchements dans les beaux-arts, la littérature et au 
ihèkite., in-a raisin de î()2 pages avec 212 figures. ... |s fr. 
Histoire des Accouchements chez tous les peuples. Ouvrage 
formant deux volumes in-8 contenant 1584 figures. ... 25 fr. 

Jlug. FOJiEL 

La question sexuelle 

I vol. in-8 de 632 pages (3° édition) . 10 fr. 


7. BliOmSES 

Lauréat de l'Académie de Médecine, Membre correspondant de la Société de Chirurgie. 

Manuel technique de Massage 

Quatrième édition, revue et augmentée. 

I vol. in-i6, de 455 pages,avec la figures dans le texte, cartonné. S fr. 
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OlirHAGES DE 

n. HKRTMAT^-N 


Gynécologie opératoire 

Un volume du Traité de Médecine opératoire 
et de Thérapeutique chirurgicale. 

, vu/, gr. in-8 de 5oo pages, 422 flg- dont 80 en couleurs, cart. 20 fr. 


Organes génito-nrinaires 

de rhomme 

Un volume du Traité de Médecine opératoire 
et de Thérapeutique chirurgicale. 

i volume gr. in-8 de 482 pages, 412 figures . 


Travaux de Chirurgie 

anatomo-clinique 

Quatre volumes grand-8. 

3-Sé,ie, Chlrursi. a. l'IKe.tin, avec 1. c.llabor.ao. d. 

Lecène et J. .. 

.. Série • Voies urinaires, avec la collaboration de B. Cunéo 
Delamare, V. Henry, Küss, Lebreton et P. Lecène. 
























